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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
อุปกรณ์จัดท่าส าหรับผ่าตัด จ านวน 18 รายการ 

 
1. ความเป็นมา  
 เนื่องด้วยปัจจุบัน ผู้ป่วยที่เข้ารับการท าหัตถการการผ่าตัดทุกระบบ มีสถิติการผ่าตัดทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ เฉลี่ยเดือนละประมาณ 721 รายต่อเดือน จากสถิติ 3 ปี ย้อนหลัง ในปีพ.ศ.2564 
จ านวน 8,149 ราย, พ.ศ. 2565 จ านวน 8,911 ราย และ พ.ศ.2566 จ านวน 8,918 ราย เพ่ิมข้ึนตามล าดับ 
และมีการเปิดห้องผ่าตัดเพ่ิม จ านวน 3 ห้อง การผ่าตัดในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องมีการจัดท่า เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิธีการผ่าตัด เช่น ท่านอนคว่ า ท่านอนตะแคง หรือท่านอนหงายราบที่มีระยะเวลาการท าผ่าตัด
มากกว่า 4 ชั่วโมง ปัจจุบันเกิดการช ารุด เสื่อมสภาพ ตามระยะเวลาการใช้งาน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์
จัดท่าส าหรับผ่าตัด เพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากการจัดท่าผ่าตัด และพร้อมใช้ ไม่เกิด
ปัญหาในการบริหารจัดการในขณะผ่าตัด โดยขออนุมัติจัดซื้ออยู่ในแผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ประจ าปี
งบประมาณ 2568    

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
2.2 เพ่ือให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
2.3 เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน 

 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
         3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
         3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
          3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 
คลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
         3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายสินค้าดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
     3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
  4.1 หมอนเจลรองศีรษะรูปโดนัทส าหรับผู้ใหญ่ จ านวน 10 ชิ้น 
    4.1.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในส่วนของศีรษะ 
    4.1.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในท่านอนหงายและท่าตะแคง 
    4.1.3 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 8 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 3 นิ้วและสูง 1 ¾ นิ้ว 
 4.1.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลี เมอร์  (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ  
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.1.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน GEL 
ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.1.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.1.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.1.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.1.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.1.10 ไม่ติดไฟ 
 4.1.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.2 หมอนเจลรองศีรษะรูปโดนัทส าหรับผู้ใหญ่แบบสูง จ านวน 3 ชิ้น  
   4.2.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในส่วนของศีรษะ 
    4.2.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในท่านอนหงาย 
    4.2.3 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 8 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 3 นิ้ว และสูง 3 นิ้ว 
 4.2.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลี เมอร์  (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.2.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน GEL 
ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.2.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.2.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.2.8 ไม่ก่อให้เกดิการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
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 4.2.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.2.10 ไม่ติดไฟ 
 4.2.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.3 หมอนเจลรองแขน จ านวน  5 ชิ้น  
    4.3.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในบริเวณแขน 
    4.3.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในท่านอนหงาย 
    4.3.3 มีขนาดความยาว 20 นิ้ว x ความกว้าง 5 ¾ นิ้ว x ความสูง 2 ¼ นิ้ว 
 4.3.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลี เมอร์  (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.3.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน GEL 
ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.4.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.4.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.4.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.5.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.5.10 ไม่ติดไฟ 
 4.5.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.4 หมอนเจลรองศีรษะผู้ป่วยคว่ าหน้าส าหรับผู้ใหญ่  จ านวน 8 ชิ้น  
    4.4.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในบริเวณศีรษะ 
    4.4.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในท่านอนคว่ า 
    4.4.3 มีขนาด 8 ¾ นิ้ว x 7 ¾ นิ้ว x 4 ¾ นิ้ว 
 4.4.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลี เมอร์  (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.4.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน GEL 
ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.4.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
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 4.4.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.4.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.4.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.4.10 ไม่ติดไฟ 
 4.4.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.5 หมอนเจลรองศีรษะผู้ป่วยคว่ าหน้าส าหรับผู้ใหญ่ จ านวน 1 ชิ้น  
    4.5.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในบริเวณศีรษะ 
    4.5.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในท่านอนคว่ า 
    4.5.3 มีขนาด 8 ¾ นิ้ว x 7 ¾ นิ้ว x 5 ¼ นิ้ว 
 4.5.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลี เมอร์  (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.5.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน GEL 
ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.5.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.5.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.5.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.5.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.5.10 ไม่ติดไฟ 
 4.5.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.6 หมอนข้างเจลส าหรับเด็ก   จ านวน  1 ชิ้น  
    4.6.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในบริเวณของไหล่, บ่า, อก หรือ สะโพก เป็นต้น 
    4.6.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในท่านอนคว่ า นอนหงาย หรือตะแคง 
    4.6.3 มีขนาดความยาว 12 นิ้ว x ความกว้าง 3 นิ้ว x ความสูง 3 นิ้ว 
 4.6.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลี เมอร์  (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
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 4.6.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน GEL 
ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.6.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.6.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.6.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.6.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.6.10 ไม่ตดิไฟ 
 4.6.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.7 หมอนเจลรองศีรษะรูปเกือกม้าส าหรับเด็ก จ านวน 1 ชิ้น  
    4.7.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในบริเวณของศีรษะ 
   4.7.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในทั้งในท่านอนหงายและนอนตะแคง 
   4.7.3 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 5½ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 2¼ นิ้ว และสูง 1¼ นิ้ว 
 4.7.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลี เมอร์  (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.7.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน GEL 
ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.7.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.7.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.7.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.7.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.7.10 ไม่ติดไฟ 
 4.7.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.8 เจลรองบริเวณนม และรองแทนถุงทราย จ านวน 5 ชิ้น  
   4.8.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในบริเวณของไหล่ บ่า อกและสะโพก 
    4.8.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้ เป็นอย่างดี ในทั้ งในท่ านอนคว่ า นอนหงาย  
หรือตะแคง 
    4.8.3 มีขนาดความยาว 10 นิ้ว x ความกว้าง 4 ¼ นิ้ว x ความสูง 1 ⅞ นิ้ว 
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 4.8.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลี เมอร์  (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.8.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน GEL 
ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.8.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.8.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.8.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.8.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.8.10 ไม่ติดไฟ 
 4.8.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.9 สายรัดเจลข้อเท้า   จ านวน 4 ชิ้น 
    4.9.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในบริเวณของข้อเท้า 
    4.9.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในทั้งในท่านอนหงาย 
   4.9.3 มีขนาดความกว้าง 1 ¾ นิ้ว x ความยาว 12 ½ นิ้ว x ความสูง ⅜ นิ้ว 
 4.9.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลี เมอร์  (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.9.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน GEL 
ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.9.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.9.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.9.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.9.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.9.10 ไม่ติดไฟ 
 4.9.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
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  4.10 หมอนเจลส าหรับรองส้นเท้า  จ านวน 4 ชิ้น  
   4.10.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในบริเวณของส้นเท้า 
    4.10.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในทั้งในท่านอนหงาย 
   4.10.3 มีขนาดความยาว 6 นิ้ว x ความกว้าง 3 ¼ นิ้ว x ความสูง 1 ¾  นิ้ว 
 4.10.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลีเมอร์ (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.10.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน 
GEL ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.10.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.10.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.10.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.10.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.10.10 ไม่ติดไฟ 
 4.10.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.11 หมอนเจลส าหรับรองข้อมือ  จ านวน 2 ชิ้น  
    4.11.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในส่วนบริเวณข้อมือ 
    4.11.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในทั้งในท่านอนหงาย 
    4.11.3 มีขนาดความยาว 11 นิ้ว x ความกว้าง 3 ½ นิ้ว x ความสูง 2 ¼  นิ้ว 
 4.11.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลีเมอร์ (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.11.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน 
GEL ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.11.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.11.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.11.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.11.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
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 4.11.10 ไม่ติดไฟ 
 4.11.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.12 หมอนเจลรองศีรษะผู้ป่วยส าหรับผู้ใหญ่ จ านวน  3 ชิ้น  
    4.12.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในส่วนบริเวณศีรษะ 
    4.12.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในทั้งในท่านอนหงาย 
    4.12.3 มีขนาดความกว้าง 9 นิ้ว x ความยาว 10 ½ นิ้ว x ความสูง 2 ⅝ นิ้ว 
 4.12.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลีเมอร์ (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียน ได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.12.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน 
GEL ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.12.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.12.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.12.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.12.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.12.10 ไม่ติดไฟ 
 4.12.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.13 แผ่นเจลส าหรับรองแขนแบบสั้น จ านวน  2 ชิ้น 
    4.13.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในส่วนของแขนหรือขา 
    4.13.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในทั้งในท่านอนหงาย ตะแคง  
หรือท่านอนคว่ า 
    4.13.3 มีขนาดความยาว 15 นิ้ว x ความกว้าง 4 นิ้ว x ความสูง ¼ นิ้ว 
 4.13.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลีเมอร์ (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.13.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน 
GEL ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.13.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.13.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   
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4.13.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.13.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.13.10 ไม่ติดไฟ 
 4.13.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.14 แผ่นเจลส าหรับรองแขนแบบยาว จ านวน 1 ชิ้น 
    4.14.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในส่วนของแขนหรือขา 
    4.14.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในทั้งในท่านอนหงาย ตะแคง  
หรือท่านอนคว่ า 
    4.14.3 มีขนาดความยาว 24 นิ้ว x ความกว้าง 4 นิ้ว x ความสูง ⅜ นิ้ว 
 4.14.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลีเมอร์ (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.14.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน 
GEL ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.14.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.14.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.14.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.14.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.14.10 ไม่ติดไฟ 
 4.14.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.15 หมอนข้างเจลส าหรับผู้ใหญ่  จ านวน  9 ชิ้น 
    4.15.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในส่วนของไหล่, บ่า, อก หรือ สะโพก เป็นต้น 
    4.15.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในทั้งในท่านอนหงาย ตะแคง  
หรือท่านอนคว่ า 
    4.15.3 มีขนาดความยาว 20 นิ้ว x ความกว้าง 6 นิ้ว x ความสูง 5 นิ้ว 
 4.15.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลีเมอร์ (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.15.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน 
GEL ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
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 4.15.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.15.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.15.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.15.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.15.10 ไม่ติดไฟ 
 4.15.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.16 หมอนข้างเจลส าหรับผู้ใหญ่  จ านวน 4 ชิ้น 
    4.16.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในส่วนของไหล่, บ่า, อก หรือ สะโพก เป็นต้น 
    4.16.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในทั้งในท่านอนหงาย ตะแคง  
หรือท่านอนคว่ า 
    4.16.3 มีขนาดความยาว 16 ½ นิ้ว x ความกว้าง 4 ⅜ นิ้ว x ความสูง 3 ⅜ นิ้ว 
 4.16.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลีเมอร์ (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.16.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน 
GEL ไม่ดูดซบักลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.16.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.16.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.16.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.16.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.16.10 ไม่ติดไฟ 
 4.16.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.17 หมอนข้างเจลส าหรับผู้ใหญ่  จ านวน 2 ชิ้น 
    4.17.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในส่วนของไหล่, บ่า, อก หรือ สะโพก เป็นต้น 
    4.17.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในทั้งในท่านอนหงาย ตะแคง  
หรือท่านอนคว่ า 
    4.17.3 มีขนาดความยาว 20 ½ นิ้ว x ความกว้าง 4 ⅜ นิ้ว x ความสูง 3 ⅜ นิ้ว 
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 4.17.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลีเมอร์ (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.17.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน 
GEL ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.17.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.17.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.17.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.17.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.17.10 ไม่ติดไฟ 
 4.17.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
  4.18 แผ่นเจลปูรองเข่าขนาด  จ านวน 1 ชิ้น 
    4.18.1 ส าหรับใช้รองน้ าหนักและจัดท่าของผู้ป่วยในส่วนของหัวเข่า และอวัยวะส่วนอ่ืน ๆ ได้ 
เช่น สันตะโพก, สันเท้า, ข้อศอก 
    4.18.2 สามารถใช้รองน้ าหนักลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีในทั้งในท่านอนหงาย ตะแคง  
หรือท่านอนคว่ า 
    4.18.3 มีขนาดความยาว 22 นิ้ว x ความกว้าง 20 นิ้ว x ความสูง ½ นิ้ว 
 4.18.4 ผลิตจากวัสดุแอคตั้นโพลีเมอร์ (AKTON  POLYMER) ที่ เรียกว่า “VISCOELASTIC 
POLYMER” มีคุณลักษณะพิเศษมีลักษณะนุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์จ านวนที่ใกล้เคียงผิวของ
คน ท าให้ไม่ระคายเคือง คงตัวไม่เสียรูปทรงง่าย ช่วยกระจายน้ าหนักท าให้โลหิตสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
ป้องกันการเกิดอาการบวมแดง หรือแผลกดทับ (BED SORE) ซึ่งเกิดจากน้ าหนักผู้ป่วยกดทับบนที่นอนเป็น
เวลานาน ๆ 
 4.18.5 สามารถใช้รองรับน้ าหนักผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่เสียรูปทรง หรือ รั่วซึมเหมือน 
GEL ไม่ดูดซับกลิ่น ไม่ร้อน และไม่อับชื้น  
 4.18.6 สามารถเช็ดท าความสะอาดและท าให้ปราศจากเชื้อโรคได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ ายา 
DISINFECTANT SOLUTION ปกติท่ีใช้ในห้องผ่าตัด หรือน้ าสบู่ และใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง 
 4.18.7 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิห้อง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอึดอัด ป้องกันการเกิดเหงื่อ
อับชื้น   

4.18.8 ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในขณะท าการผ่าตัด 
 4.18.9 สามารถคงรูป อยู่ในอุณหภูมิต่ าถึง -24  องศาเซลเซียส และทนความร้อนได้ถึง 65.5 
องศาเซลเซียส 
 4.18.10 ไม่ติดไฟ 
 4.18.11 สามารถใช้กับ X-RAY หรือ MRI ได ้
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5. เงื่อนไขเฉพาะ 
5.1 สินค้าเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ของทางโรงพยาบาล 
 5.2 เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
 5.3 หากเป็นสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศให้ผู้ขายต้องน าบัญชีราคาสินค้า ( INVOICE) และใบขน
สินค้าของกรมศุลกากร ที่มีรายการสิ่งของที่จะส่งมอบมาแสดงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับใน
วันส่งมอบสินค้าด้วย 
 5.4 วันเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องระบุสินค้าว่าเป็นยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต และประเทศผู้ผลิตด้วย 
และผู้ขายจะต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นเครื่องที่ผลิตจากโรงงานไม่เกิน 1 ปี นับถัดจากวันผลิตถึงวันส่งมอบสินค้า 
 

6. ก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ 
         ภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
 

7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 เกณฑ์ราคา 
 

8. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ภายในวงเงิน 963,350.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 

9. งวดงานและการจ่ายเงิน 
           คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล แบ่งงวดงานเป็น 1 งวดงาน และก าหนดจ่ายเงินเป็น 1 งวด เมื่อผู้ขาย
ได้ส่งมอบพัสดุถ้วนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ ผู้ขายได้ท าการส่งใบแจ้งหนี้
หรือวางบิลตามวันที่ก าหนดครบถ้วนถูกต้อง 
 

10. อัตราค่าปรับ 
          โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ได้ไม่ได้รับมอบ 
 

11. ก าหนดระยะเวลาการรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
การรับประกัน 1 ปี 
 

12. ช่องทางการติดต่อ 
           ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : inv@nmu.ac.th 
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