
เอกสารแนบท้ายที่ 
อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทผ่านกล้อง 

 

ความต้องการ  อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทผ่านกล้อง 
 
วัตถุประสงค์   
 เพ่ือใช้ในการผ่าตัดแก้ไขพยาธิสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลังที่กดทับเส้นประสาท 
 
1. คุณลักษณะท่ัวไป   

เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับชุดผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทผ่านกล้อง  
 
2. คุณลักษณะเฉพาะ   

2.1 อุปกรณ์สายน้ำแบบใช้งานแล้วสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้   จำนวน 1  เส้น 
      (Reusable tube set) 
2.2 หัวจี้เนื้อเยื่อและหยุดเลือด (TipControl RF electrode) แบบสั้นใช้ครั้งเดียว จำนวน  1 ชิ้น 
2.3 หัวกรอกระดูกชนิดหัวรีปลายเปิด เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร   จำนวน  1  ชิ้น 
      ความยาวในการใช้งาน 350 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                              
2.4 หัวกรอกระดูกชนิดหัวกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร   จำนวน  1  ชิ้น                                                                                                  
      ความยาวในการใช้งาน 350 มิลลิเมตร           
2.5 หัวกรอกระดูกชนิดหัวกลมเพชรเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร    จำนวน  1  ชิ้น    
      ความยาวในการใช้งาน 350 มิลลิเมตร           
2.6 หัวกรอกระดูกชนิดหัวรีปลายเปิด เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตร   จำนวน  1  ชิ้น    
      ความยาวในการใช้งาน 290 มิลลิเมตร       
2.7 หัวกรอกระดูกชนิดหัวกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตร    จำนวน 1 ชิ้น 
      ความยาวในการใช้งาน 290 มิลลิเมตร           
2.8 หัวกรอกระดูกชนิดหัวกลมเพชร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตร   จำนวน 1 ชิ้น 
      ความยาวในการใช้งาน 290 มิลลิเมตร           
2.9 หัวจี้เนื้อเยื่อและหยุดเลือด สำหรับเส้นประสาทตีบ     จำนวน  1 ชิ้น 
     เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.9 มิลลิเมตร ความยาวในการใช้งาน 330 มิลลิเมตร             
2.10 หัวจี้เนื้อเยื่อและหยุดเลือดสำหรับเส้นประสาทตีบ     จำนวน  1 ชิ้น 
     เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.4 มิลลิเมตร ความยาวในการใช้งาน 330 มิลลิเมตร            
2.11 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐานสากล 
2.12 มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย  
2.13 บริษัทผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์สากล  
2.14 มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

แนบพร้อมเอกสารยื่นข้อเสนอราคา 
 2.15 บริษัทสามารถ รับ/แลกเปลี่ยนสินค้ากรณีเกิดการชำรุดขณะใช้งานโดยไม่คิดมูลค่า 
 
 

1………………………………………………………….. 2…………………………………………… 3………………………………………….. 
    (นายภูมิบาล  เวศย์พิริยะกุล)                  (นายปิยะ  ชวาลภาฤทธิ์)            (นางสาวสุภาภรณ์  สังศรีแก้ว) 
 



3. เงื่อนไขเฉพาะ
3.1 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่

เป็นของเก่าเก็บท้ังมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ 
3.2 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้อง

เปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
3.3 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้ 
3.4 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่

อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ 
3.5 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ 

หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน  
ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย 

3.6 ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที ่
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของ
สินค้านั้นๆ  

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ 

1. ………………………………………. ประธานกรรมการ

    (นายภูมิบาล  เวศย์พิริยะกุล) 

2. ............................................. กรรมการ
(นายปิยะ  ชวาลภาฤทธิ์)

3. ............................................. กรรมการ
    (นางสาวสุภาภรณ์  สังศรแีก้ว) 



เอกสารแนบท้ายท่ี 3.2 

 

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ Price : Performance 
  1. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ 30 คะแนน 
  2. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน 

ล ำดับ หัวข้อที่พิจำรณำ เกณฑ์ คะแนน 
 
 
 
 
 

2.1 

 
 
จ ำนวน reference site เป็น
เวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่จริงในปี 2564 
ในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศและ
นำนำชำติ ** หมำยเหตุ : ให้แสดง
เอกสำรแนบที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน
แพทย์ที่อ้ำงถึง เช่น สัญญำซื้อขำย 
หรือวำรสำรทำงกำรแพทย์ระดับ
นำนำชำติเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

คะแนนสูงสุดได้ 30 คะแนน และลดลงตำมล ำดับตำม
จ ำนวน reference site  ที่มี 

 6 แห่ง หรือม ีเอกสำรหรือวิจัยทำงกำรแพทย์ที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์ลงวำรสำรชั้นน ำของต่ำงประเทศท่ีถูกยอมรับ 

 4 ฉบับได้ ๔0 คะแนน 
4-5 แห่ง หรือม ีเอกสำรหรือวิจัยทำงกำรแพทย์ที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์ลงวำรสำรชั้นน ำของต่ำงประเทศท่ีถูกยอมรับ  
3 ฉบับได ้๓0 คะแนน 
๒-๓ แห่ง หรือม ีเอกสำรหรือวิจัยทำงกำรแพทย์ที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์ลงวำรสำรชั้นน ำของต่ำงประเทศท่ีถูกยอมรับ  
2 ฉบับได ้๒0 คะแนน 
0-1 แห่ง หรือม ีเอกสำรหรือวิจัยทำงกำรแพทย์ที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์ลงวำรสำรชั้นน ำของต่ำงประเทศท่ีถูกยอมรับ 
๐-๑ ฉบับได ้๑0 คะแนน 
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                                     เลือกข้อ 2.2 หรือ 2.3 เพียงข้อใดข้อหนึ่ง                                                
 
 
 

2.2 

 
รำยงำนอุบัติกำรณ์ของ
ภำวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ดังกล่ำวในกรณีที่เป็น
เวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว 
 

- ไม่มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ของภำวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจำก
กำรใช้เวชภัณฑ์ดังกล่ำว 30 คะแนน 
- มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ของภำวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจำก
กำรใช้เวชภัณฑ์ดังกล่ำว ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 15 คะแนน 
- มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ของภำวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจำก
กำรใช้เวชภัณฑ์ดังกล่ำวมำกกว่ำ 3 ครั้งต่อปี 0 คะแนน 
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2.3 

 
ผลกำรประเมินโดยแพทย์ในกรณี
เวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ 
 
 

- คะแนนประเมินมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 80 คะแนน ได ้
30 คะแนน  
- คะแนนประเมิน 71 – <80 คะแนน ได ้15 คะแนน 
- คะแนนประเมินน้อยกว่ำ 71  คะแนน ได ้0 คะแนน 
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ค าจ ากัดความ 
1. อุบัติการณ์ Near miss หมำยถึง  เหตุกำรณ์ซึ่งมีโอกำสก่อให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนเสียหำยที่เกิดข้ึนใน

หน่วยงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำนโดยยังไม่มีควำมเสียหำยต่อผู้ป่วยหรือหน่วยงำนเป็นกำรรำยงำนเหตุกำรณ์เองหรือ
พบโดยแผนกอ่ืน 
  การจัดแบ่งระดับความรุนแรงและผลกระทบปัญหาความเสี่ยงทางคลินิกของอุบัติการณ์ใน
โรงพยาบาล  (Incident Report Severity Categorization) 

 
ระดับความรุนแรง  ระดับความเสี่ยง เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1    เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ เกือบ
พลำด (near miss) ไม่มีผลกระทบ
หรือผลเสีย เฝ้ำระวังแก้ไขได้ทันก่อน
เกิดเหตุ 

No Harm (น้อยมำก) 

1.) ไม่มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ 30 คะแนน 
2.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 1-2 , 
A-B  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 
ให้ 10 คะแนน 
3.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 1-2 , 
A-B  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ เกิน 5 ครั้ง/ปี ให้ 0 
คะแนน 

ระดับ 2  เกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ แต่ยังไม่
มีผลกระทบ 

ระดับ 3   เกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ 
และมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย  

 
 
 

Low Risk (No Harm)  
น้อย 

1.)ไม่มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ 30 คะแนน 
2.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 3 , 
C-D  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี 
ให้ 10 คะแนน 
3.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 3 , 
C-D  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ เกิน 3 ครั้ง/ปี ให้ 0 
คะแนน 
 

ระดับ 4  เกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ และมี
ผลกระทบปำนกลำง 

Moderate Risk 
(Harm) ปำนกลำง 

1.)ไม่มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ 30 คะแนน 
2.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 4-5, 
E - I จำกกำรใช้เวชภัณฑ์  1 ครั้ง/ปี ให้ 0
คะแนน 
 

ระดับ 5   เกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ 
และมีผลกระทบรุนแรง 

High Risk (Sential) 
สูง 

1.) ไม่มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ 30 คะแนน 
2.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 4-5, 
E - I จำกกำรใช้เวชภัณฑ์  1 ครั้ง/ปี ให้ 0
คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับ A  ไม่มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดข้ึน
แต่มีเหตุกำรณ์ท่ีจะท ำให้เกิดมีควำม
คลำดเคลื่อนได้ 

 
 
 
No Harm (น้อยมำก) 

1.)ไม่มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ 30 คะแนน 
2.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 1-2 , 
A-B  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 
ให้ 10 คะแนน 
3.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 1-2 , 
A-B  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ เกิน 5 ครั้ง/ปี ให้ 0 
คะแนน 

ระดับ B  มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดกับผู้ป่วยแต่
ไม่เป็นอันตรำยต่อผู้ป่วยเนื่องจำก
ควำมคลำดเคลื่อนนั้นไม่ถึงตัวผู้ป่วย 

ระดับ C  ควำมคลำดเคลื่อนเกิดกับผู้ป่วยแต่ไม่
เป็นอันตรำยต่อผู้ป่วยถึงแม้ว่ำควำม
คลำดเคลื่อนนั้นจะไปถึงตัวผู้ป่วยแล้ว 

 
 
 

Low Risk (No Harm)  
น้อย 

1.) ไม่มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ 30 คะแนน 
2.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 3 , 
C-D  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี 
ให้ 10 คะแนน 
3.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 3 , 
C-D  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ เกิน 3 ครั้ง/ปี ให้ 0 
คะแนน 
 

ระดับ D ควำมคลำดเคลื่อนเกิดกับผู้ป่วยแต่ไม่
เป็นอันตรำยต่อผู้ป่วย เพ่ิมเติมแต่ยัง
จ ำเป็นต้องมีกำรติดตำมผู้ป่วยเพิ่มเติม 

ระดับ E ควำมคลำดเคลื่อนเกิดเกิดขึ้นและเป็น
อันตรำยต่อผู้ป่วยเพียงชั่วครำว ถึง 

            ได้รับกำรรักษำหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 

Moderate Risk 
(Harm) ปำนกลำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.) ไม่มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ 30 คะแนน 
2.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 4-5, 
E - I จำกกำรใช้เวชภัณฑ์  1 ครั้ง/ปี ให้ 0
คะแนน 
 

ระดับ F   มีควำมคลำเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็น
อันตรำยต่อผู้ป่วยชั่วครำว รวมถึง
จ ำเป็นต้องได้รับกำรรักษำใน
โรงพยำบำล หรือยึดระยะเวลำในกำร
รักษำตัวในโรงพยำบำลออกไป 

ระดับ G มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็น
อันตรำยต่อผู้ป่วยถำวร 

 

 
 
 
 

High Risk (Sential) 
สูง 

ระดับ H มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็น 
อันตรำยต่อผู้ป่วยจนเกือบถึงชีวิต เช่น 
anaphylax และหัวใจหยุดเต้น 

 
ระดับ I มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็น

อันตรำยต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต 

 
2. การประเมิน หมำยถึง กำรประเมินใน 3 ด้ำน คือ ด้ำนวัสดุที่ใช้ในกำรผลิต , ด้ำนบรรจุภัณฑ์และด้ำนกำรใช้งำน 
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