
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ชุดถายทอดสัญญาณภาพทางวีดิทัศนความละเอียดสูงพรอมชุดเครื่องมือผาตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก             

พรอมเครื่องจายน้ําเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก จํานวน 1 ชุด 
 

1. ความเปนมา 
 ดวย ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช        
ไดรับงบประมาณประจําป 2567 ใหจัดซื้อชุดถายทอดสัญญาณภาพทางวีดิทัศนความละเอียดสูงพรอม              
ชุดเครื่องมือผาตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกพรอมเครื่องจายน้ําเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก เพื่อขยายบริการ 
สามารถใชสําหรับการสองกลองและตัดเนื้องอกที่โตในโพรงมดลูก (submucous myomas), ติ่งเนื้อเยื่อบุโพรง
มดลูก  (endometrial polyps) และการขูดลอกเนื้ อ เยื่ อที่ ค างอยูภายในมดลูก (retained products of 
conception) ไดโดยไมมีการใชไฟฟาไปยังตัวผูปวย ซึ่งในปจจุบันโรงพยาบาลวชิรพยาบาล มีจํานวนผูปวย           
เขารับบริการสองกลองทางโพรงมดลูกเพื่อการวินิจฉัย ตัดติ่งเนื้อในโพรงมดลูก รวมถึงตัดเนื้องอกในโพรงมดลูก
มากขึ้น จากเดิมประมาณ 50-60 ราย/ป  เพิ่มขึ้นเปนประมาณ 80-90 ราย/ป ในปที่ผ านมา ทําให                   
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มีรายไดปละประมาณ 1,236,600 บาท 

ทางภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ไดเห็นถึงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผูปวยโดยใชการสองกลอง       
และตัดเนื้องอกที่โตในโพรงมดลูก (submucous myomas), ติ่งเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก (endometrial polyps) 
และการขูดลอกเนื้อเยื่อที่คางอยูภายในมดลูก (retained products of conception) ไดโดยไมมีการใชไฟฟา        
ไปยังตัวผูปวย ซึ่งเปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง ลดทรัพยากรและระยะเวลาในการใชหองผาตัด 
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการผูปวยไดมากขึ้น รวมทั้งลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล นอกจากนี้              
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ยังเปนโรงพยาบาลที่สามารถรองรับการสงตอผูปวย
จากโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่บริการที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพมหานคร
ทั้ง 11 แหง เพ่ือใหประชากรไดมีโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีข้ันสูงในการผาตัดสองกลองทางโพรงมดลูก  

 

2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพื่อขยายบริการ ทั้งผูปวยผาตัดแบบวันเดียวกลับ (One day surgery) และผูปวยใน สามารถ           
ใชสําหรับการสองกลองและตัดเนื้องอกที่โตในโพรงมดลูก (submucous myomas), ติ่งเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก 
(endometrial polyps) และการขูดลอกเนื้อเยื่อที่คางอยูภายในมดลูก (retained products of conception) 
ไดโดยไมมีการใชไฟฟาไปยังตัวผูปวย 

2.2 เพื่อลดทรัพยากรและระยะเวลาในการใชหองผาตัด เพิ่มศักยภาพการใหบริการผูปวยไดมากขึ้น
สามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว สะดวก ใหบริการที่มีประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อประโยชนดานการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาแพทย แพทยประจําบาน และแพทยประจํา
บานตอยอด โดยเฉพาะอนุสาขาผาตัดผานกลองทางนรีเวช สามารถใชศึกษาการรักษาโรคหรือเกี่ยวกับการเรียน
การสอน เพิ่มศักยภาพ เพิ่มพูนความรูในการวินิจฉัย การวิเคราะห ประเมินการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ         
ใหทัดเทียมกับโรงเรียนแพทยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2.4 เพื่อรองรับการเปนโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานในการรักษาและผาตัดผานกลองทางสูตินรีเวช ใหกับ
โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แหง ซึ่งอยูในกํากับการดูแลของกรุงเทพมหานคร ใหประชากร           
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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3. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกคณะแพทยศาสตร 

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้นี้ 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ
ไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดําเนินการซื้อ 
 4.1 คุณลักษณะทั่วไป 
  เปนชุดเครื่องมือสําหรับผาตัดผานกลองภายในโพรงมดลูกทางนรีเวช สามารถใชสําหรับตัดเนื้อ
งอกในโพรงมดลูก (submucous myomas), ติ่งเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก (endometrial polyps) และการขูดลอก
เนื้อเยื่อที่คางอยูภายในโพรงมดลูก (retained products of conception) ประกอบดวยเครื่องมือดังนี้ 
  ๔.1.1 เครื่องมือสําหรับตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก Hysteroscopy morcellation หรือ 
Hysteroscopic Tissue Removal จํานวน ๒ ชุด  
  4.1.2 เครื่องมือสําหรับผาตัดในโพรงมดลูกขนาดเล็กแบบใชไฟฟาชนิดสองขั้ว (hysteroscopy 
bipolar resection) จํานวน ๑ ชุด 
  4.1.3 อุปกรณถายทอดสัญญาณภาพการผาตัดผานกลอง (Camera system unit) จํานวน ๑ ชุด 
  4.1.4 เครื่องควบคุมแรงดันน้ําในโพรงมดลูก (Hysteroscopy Pump) จํานวน ๒ ชุด 
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 4.2 คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดทางเทคนิค 
  4.2.1 เครื่องมือสําหรับตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก Hysteroscopy morcellation หรือ 
Hysteroscopic Tissue Removal ประกอบดวย 
   4.2.1.1 กลองสองตรวจโพรงมดลูก (Operative hysteroscope) จํานวน 2 ชิ้นตอชุด  

4.2.1.1.1 เลนส (Telescope) มีขนาดไมเกิน 8 มม. 
4.2.1.1.2 เมื่อประกอบตัวกลองสองตรวจโพรงมดลูกเขากับ sheath ระบบ

น้ําเขา (inflow) และน้ําออก (outflow) เพื่อความคมชัดของภาพ
จากกลองสงตรวจ 

4.2.1.1.3 ทําความสะอาดไดโดยการทําใหปราศจากเชื้อโดยการนึ่งแบบไอน้ํา 
(steam) หรือการอบกาซ (Ethylene Oxide) หรือการอบดวย
ระบบไฮโดรเจนเปอรออกไซดพลาสมา (STERRAD Sterilization) 

   4.2.1.2 เครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก (Tissue removal device) ประกอบดวย 
4.2.1.2.1 เปนเครื่องที่สามารถปนและดูดชิ้นเนื้อไดในชุดเครื่องมือเดียวกัน 
4.2.1.2.2 เปนเครื่องที่ควบคุมการทํางานดวยแปนเทา 
4.2.1.2.3 มีชองสําหรับดูดชิ้นเนื้อที่ตัดจากโพรงมดลูกไปยังระบบกรองชิ้นเนื้อ 

เพื่อการสงตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา 
   4.2.1.3 เครื่องควบคุมการตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก (Tissue removal system) 
            จํานวน 2 เครื่อง 

4.2.1.3.1 เปนเครื่องควบคุมการทํางานของเครื่องมือตัดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก 
4.2.1.3.2 มีจอภาพแสดงความเร็วในการปนยอยชิ้นเนื้อของปากเครื่องมือ     

อยูในชวง 100 – 8,500 รอบตอนาที หรือมีจอภาพแสดงระยะ 
เวลาในการปนยอยชิ้นเนื้อ ใชกับไฟฟา 100-240 VAC, 50-60 HZ 

  4.2.2 เครื่องมือสําหรับผาตัดในโพรงมดลูกขนาดเล็กแบบใชไฟฟาชนิดสองขั้ว (hysteroscopy       
bipolar resection) ประกอบดวย 
   4.2.2.1 กลองสองตรวจ มุมมองภาพทิศไมเกิน 30 องศา จํานวน 1 ชิ้น 

4.2.2.1.1 เปนชุดเครื่องมือสําหรับผาตัดในโพรงมดลูก ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ไมเกิน 21 French 

4.2.2.1.2 สามารถนึ่ ง ไอน้ํ าฆ าเชื้ อได  (Autoclavable) หรือการอบก าซ 
(Ethylene Oxide) หรือการอบดวยระบบไฮโดรเจนเปอรออกไซด    
พลาสมา (STERRAD Sterilization) 

4.2.2.1.3 นําแสดงดวยใยแกวนําแสงและมีขอตอสําหรับสายนําแสง 
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   4.2.2.2 เครื่องมือบังคับ (working element) 
4.2.2.2.1 เปนชุดเครื่องมือสําหรับบังคับ (working element) การเลื่อน      

เขาออกของใบมีดจี้ตัดชนิดเสนลวด (cutting loop) ใบมีดจี้ตัด     
ดวยไฟฟาความถี่สูง ระบบ bipolar 

4.2.2.2.2 ระบบบังคับการจี้ตัด เปนชนิดที่ไมมีการโตตอบ (passive) ในขณะ     
อยูในตําแหนงปกติ ใบมีดเสนลวด (loop) จะอยูภายในปลอกนอก    
ชุดบังคับ 

4.2.2.2.3 สามารถนึ่ ง ไอน้ํ าฆ าเชื้ อได  (Autoclavable) หรือการอบก าซ 
(Ethylene Oxide) หรือการอบดวยระบบไฮโดรเจนเปอรออกไซด    
พลาสมา (STERRAD Sterilization) 

4.2.2.2.4 มีระบบน้ําเขา (Inflow) และน้ําออก (Outflow) สําหรับจายและ      
ดูดน้ําไดอยางตอเนื่อง 

   4.2.2.3 ลวดผาตัดแบบใชไฟฟาชนิดไบโพลาร (Bipolar) ชนิดหัวแบบ Cutting Loop  
                                          Electrode จํานวน 6ชิ้น 
   4.2.2.3 สายจี้ Bipolar Resection จํานวน 1 ชิ้น 
   4.2.2.4 กลองสําหรับจัดเก็บเครื่องมือและเลนสสองตรวจ จํานวน 1 กลอง 
  4.2.3 ชุดถายทอดสัญญาณภาพการผาตัดผานกลอง (Camera system unit) จํานวน 1 ชุด 

4.2.3.1 เปนชุดถายทอดสัญญาณภาพที่ ใหความละเอียดของภาพ ไมนอยกวา                                            
แบบ native Full HD (1920 x 1080 pixels) 

   4.2.3.2 ไดรับมาตรฐานทางการแพทย classification CF 
   4.2.3.3 มีชองตอ USB สําหรับบันทึกภาพนิ่งและสามารบันทึกขอมูลภาพนิ่ง ลงสู USB  
                                           flash drive ภายนอกได 
   4.2.3.4 สามารถใชไดกับระบบไฟฟา 100-240 VAC, 50-60 Hz 
   4.2.3.5 เครื่องกําเนิดแสงเปนระบบ LED  

4.2.3.6 เครื่องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการผาตัด เปนชนิดหนาจอสัมผัส 
และไดรับรองมาตรฐานทางการแพทย สามารถบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
ภายในตัวเครื่อง หรือบันทึกผานเครื่องบันทึกภายนอกไดโดยใช USB ได 

4.2.3.7 เครื่องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการผาตัด มีหนวยความจําภายใน       
ไมนอยกวา 128 GB และมีชอง USB สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว   
สูหนวยความจําภายนอกได 
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4.2.3.8 อุปกรณประกอบการใชงานใน 1 ชุด ประกอบไปดวย 
4.2.3.8.1 ชุดถายทอดสัญญาณภาพที่ใหความละเอียดของภาพ ไมนอยกวา                                            

แบบ native Full HD (1920 x 1080 pixels) 
4.2.3.8.2 หัวกลองรับภาพความละเอียดของภาพ ไมนอยกวา แบบ native 

Full HD (1920 x 1080 pixels) 
4.2.3.8.3 เครื่องกําเนิดแสงชนิดหลอดไฟ LED จํานวน 1 เครื่อง 
4.2.3.8.4 สายนําแสง (Light cable) จํานวนไมนอยกวา 1 เสน                  

ขนาดความยาว ไมนอยกวา 2.50 เมตร 
4.2.3.8.5 จอแสดงภาพใหความละเอียดของภาพ ไมนอยกวา แบบ native Full 

HD ขนาดไมต่ํากวา 26 นิ้ว จํานวน 1 จอ 
4.2.3.8.6 รถเข็น 4 ลอ สําหรับวางชุดถายทอดสัญญาณและจอแสดงภาพ 

จํานวน 1 คัน 
4.2.3.8.7 เครื่องสํารองไฟ ความจุไมนอยกวา 2,000 VA จํานวน 1 เครื่อง 
4.2.3.8.8 กลองสําหรับจัดเก็บหัวกลองและสายนําแสง จํานวน 1 กลอง 

  4.2.4 เครื่องควบคุมแรงดันน้ําในโพรงมดลูก (Hysteroscopy Pump) จํานวน 2 ชุด 
4.2.4.1 เปนเครื่องที่มีระบบฉีดน้ําแบบลูกกลิ้งรีดน้ํา และมีระบบดูด ทั้งสองระบบ

สามารถใชไดในเครื่องเดียวกัน 
4.2.4.2 เครื่องควบคุมการจายน้ํา มีหนาจอที่สามารถแสดงคาความดันที่ตั้งไว           

โดยสามารถใชปุมขึ้น-ลง หรือหนาจอแบบสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งใน           
การควบคุมตั้งคาความดันที่ตองการได 

4.2.4.3 มีอัตราการฉีดน้ําสูงสุด ไมนอยกวา 500 มิลลิลิตรตอนาท ี
4.2.4.4 มีอัตราการดูดสงูสุด 2 ลิตร ตอนาท ี
4.2.4.5 สามารถปรับแรงดันน้ํา ไดสูงสุดไมเกิน 200 mmHg   
๔.๒.๔.6  ใชกับไฟฟา 100–240 VAC, 50/60 Hz 
4.2.4.7 มีระบบการทํางานแบบผาตัดผานกลองสองโพรงมดลูก และการสองตรวจ

ภายในโพรงมดลูกในเครื่องเดียวกัน 
4.2.4.8 อุปกรณประกอบการใชงานใน 1 ชุด ประกอบไปดวย 

4.2.4.8.1 เครื่องควบคุมแรงดันน้ําในโพรงมดลูก จํานวน 1 เครื่อง 
4.2.4.8.2 สายจายน้ําแบบใชครั้งเดียว (Disposable) จํานวน 10 เสน 
4.2.4.8.3 รถเข็น 4 ลอ สําหรับวางเครื่องควบคุมแรงดันน้ําในโพรงมดลูก 

จํานวน 1 คัน 
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 4.3 ขอกําหนดดานการติดตั้งและขอกําหนดอื่น ๆ 
  4.3.1 ผูขายตองระบสุินคา ยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต ประกอบการยื่นขอเสนอ 
  4.3.2 ผูขายตองมีคูมือการใชงานและการบํารุงรกัษาอยางละเอียด จํานวน 2 เลม 
  4.3.3 ตองเปนเครื่องใหม ไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่ใชงาน
ไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  4.3.4 ผูขายตองตรวจสอบการทํางานของเครื่องทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน 
  4.3.5 ผูขายตองจัดสงเจาหนาที่ชํานาญงานมาทําการสาธิตการใชงานเครื่อง และการดูแลรักษา 
เครื่องฯ แกแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ผูใชเครื่อง จนสามารถใชงานเครื่องไดเปนอยางด ี
  4.3.6 กรณีเครื่องชํารุดในระยะเวลารับประกัน ผูขายตองดําเนินการแกไข ภายใน ๗ วัน ทําการ
หลังไดรับการแจง ผูขายจะตองดําเนินการโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติมกับผูซื้อ 
  4.3.7 หากเครื่องมือมีปญหา ทางบริษัทฯ จะนําเครื่องสํารองเขามาสํารองการใชงาน จนกวาจะมี
การซอมแซมจนแลวเสร็จ 
  4.3.8 ผูขายตองมีหนังสือรับรองวามีอะไหลสํารองในการซอมบํารุงและขายในทองตลาด          
ไมนอยกวา 5 ป 
  4.3.9 ผูขายตองมีหนังสือรับรองการแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย        
ในประเทศไทย 
  4.3.10 ผูขายตองมีหลักฐานรับรองวาบริษัทที่เสนอราคามีชางผูชํานาญการ ผานการอบรมดูแล
รักษาและซอมบํารุงเครื่องมือจากบริษัทผูผลิต 
  4.3.11 ตลอดระยะเวลารับประกัน ผูขายตองทําการ Upgrade software ทุกครั้ง เมื่อมีการ
ปรับปรุงซอฟตแวรใหม โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให สิทธิ์การใชซอฟทแวรแกหนวยงานโดยไมจํากัดเวลา 
  4.3.12 หากเปนสินคาที่ผลิตในตางประเทศ ผูขายตองแสดงบัญชีราคาสินคา (Invoice) และ      
ใบขนสินคาจากกรมศุลกากรตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันสงมอบสินคา และตองแสดงหลักฐาน             
การผลิตเครื่องจากโรงงานไมเกิน 1 ป นับถัดจากวันที่ผลิตถึงวันสงมอบสินคาใหกับผูซื้อ 
  4.3.13 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเทคนิคที่กําหนด 
โดยระบุเอกสารอางอิง แคตตาล็อค ใหถูกตอง และในเอกสารอางอิง แคตตาล็อค ตองขีดเสนใตระบุหมายเลขขอที่
อางอิงใหชัดเจน ตามตัวอยางดานลาง 
 

ตารางเปรียบเทียบขอกําหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

อางถึงขอ ลักษณะเฉพาะ 
ที่ TOR กําหนด 

ลักษณะเฉพาะ 
ที่ผูเสนอราคาเสนอ เอกสารอางอิง 

ระบุหมายเลข
หัวขอ 

คัดลอกเอกสาร
ตามขอกําหนด ฯ 

ลงในชองนี้ 

ระบุวาคุณสมบัติ คาตัวเลขจริง 
ของผลิตภัณฑที่สามารถทําได 

(โดยไมใชการคัดลอก 
ขอกําหนดมาแสดงซ้ํา) 

ใสหมายเลขอางอิง 
เอกสารประกอบ 

เพื่อกรรมการสามารถพิจารณา
ตรวจสอบไดสะดวก 
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  4.3.14 วันสงมอบงาน ผูขายตองดําเนินการจัดทําเอกสารรายละเอียดรายการครุภัณฑ โดยระบุ
รายละเอียดใหชัดเจนและถูกตอง ตามตัวอยางดานลาง  
 

ลําดับ รายการ 
ราคา 
(บาท) 

รวมภาษี 

หมายเลข 
(S/N) รูปภาพ สถานที่ต้ัง 

      
 

5. กําหนดระยะเวลาสงมอบพัสด ุ
 กําหนดสงมอบ ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
 

6. หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 โดยใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น ดังนี้ 
 6.1 เกณฑราคา น้ําหนัก 30% 
 6.2 เกณฑอื่น น้ําหนัก 70% ไดแก 
       6.2.1 ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น น้ําหนัก 50% 
       6.2.2 มาตรฐานสินคาหรือบริการ น้ําหนัก 10% 
       6.2.3 บริการหลังการขาย น้ําหนัก 10% 
 

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ไดรับจัดสรร 
 ภายในวงเงิน 6,000,000.00 บาท (หกลานบาทถวน) 
 

8. งวดงานและการจายเงิน 
 จํานวน 1 งวด เมื่อผูขายสงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตามสัญญา และคณะกรรมาการตรวจรับพัสดุ          
ไดพิจารณาตรวจรับเรียบรอยแลว พรอมทั้งบริษัทคูสัญญาไดดําเนินการสงใบแจงหนี้ หรือใบวางบิลตาม            
วันที่กําหนดครบถวนถูกตอง 
 

9. อัตราคาปรับ 
 คิดเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคาพัสดทุี่ยังไมไดสงมอบ 
 

10. การกําหนดระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรอง  
 การรับประกัน ไมนอยกวา 2 ป 
   

11. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัว 
        ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส inv@nmu.ac.th 
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เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
ชุดถายทอดสัญญาณภาพทางวีดิทัศนความละเอียดสูงพรอมชุดเครื่องมือผาตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก             

พรอมเครื่องจายน้ําเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก จํานวน 1 ชุด 
 

……………………………………………………………………………………………… 
1/2 

ลําดับ รายละเอียด 
น้ําหนัก

% 
เกณฑการพิจารณา คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

1 ราคา 30% ระบบคิดใหอัตโนมัติ 

2 ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น ๆ   50%  100  

2.1 
ขนาดของเลนส (lens) 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)  

ขนาด นอยกวา 6 มิลลิเมตร 40 

 ขนาด 6 ถึง 7 มิลลิเมตร 20 

ขนาด มากกวา 7 มิลลิเมตร 10 

2.2 
มีชนิดของหัวตัดใหเลือก เพื่อความ
เหมาะสมตามพยาธิสภาพของโรค 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 
มีหัวตัด มากกวา 1 ชนิด 30 

 
มีหัวตัด 1 ชนิด 10 

2.3 

การนํากลับมาใชซ้ําได ภายหลังการ 
ทําความสะอาด ตามมาตรฐาน 
ทางการแพทย ของดามจับสําหรับ 
ตอเขากับเครื่องมือตัดชิ้นเนื้อ 
ในโพรงมดลูก (Handpiece)  
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 

สามารถนํากลับมาใชซ้ําได 
ภายหลังการทําความสะอาด 
ตามมาตรฐานทางการแพทย 

30 

 

ไมสามารถนํากลับมาใชซ้ําได 0 
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 (นางสาววรณัน ภูกิตติวรางกูร) 

 
(3)............................................... 
(นางสาวกฤษณา ฤกษสมผุส) 

 
 
 

 
 

  

 
 

 



เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

ชุดถายทอดสัญญาณภาพทางวีดิทัศนความละเอียดสูงพรอมชุดเครื่องมือผาตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก             
พรอมเครื่องจายน้ําเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก จํานวน 1 ชุด 

 
……………………………………………………………………………………………… 

2/2 

ลําดับ รายละเอียด 
น้ําหนัก

% 
เกณฑการพิจารณา คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

3 มาตรฐานสินคาหรือบริการ 10%  100  

3.1 

จํานวน Reference site เปนครุภัณฑที่มี
การใชงานอยูจริงระหวางป 2560-2566 
ในโรงเรียนแพทยและโรงพยาบาลศูนย
ขนาดใหญทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 
** หมายเหตุ : ใหแสดงเอกสารแนบ 
ที่เกี่ยวของกับที่อางอิง ไดแก สัญญาซื้อขาย 
หรือ วารสารทางการแพทย ระดับนานาชาติ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
หรือ หนังสือรับรองผลงาน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 
จํานวน Reference site การใชงาน
ในโรงเรียนแพทย มากกวาหรือ
เทากับ 5 แหง 

100 

 

 
จํานวน Reference site การใชงาน
ในโรงเรียนแพทย หรือ โรงพยาบาล
ศูนยขนาดใหญ 4 หรือ 5 แหง 

75 

 
จํานวน Reference site การใชงาน
ในโรงพยาบาลศูนยขนาดใหญ     
2 หรือ 3 แหง 

50 

 
จํานวน Reference site การใชงาน
ในโรงพยาบาลศูนยขนาดใหญ 
นอยกวาหรือเทากับ 1 แหง 

25 

 ไมมี Reference site 0 

4 บริการหลังการขาย  10%  100  

4.1 
ระยะเวลาการสงมอบ 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

 

- ภายใน 120 วัน 40 

 - ตั้งแต 121 ถึง 179 วัน 20 

- 180 วัน 0 

4.2 
ระยะเวลารับประกันสินคา 
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

 

- มากกวา 3 ป ข้ึนไป 60 

 - ๓ ป 40 

- 2 ป 0 

รวมคะแนน  
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