
 

  

รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) 

ซื้อน้ํายาสําหรับลางเครื่องมือของงานเวชภัณฑปลอดเชื้อ จํานวน ๒ รายการ 

1. ความเปนมา  
 งานเวชภัณฑปลอดเชื้อ มีภารกิจหลักในการจัดเตรียมเครื่องมือแพทยใหสะอาด กอนนําเขาสู
กระบวนการทําใหปราศจากเชื้อ มีความจําเปนตองใชน้ํายาลางทําความสะอาดอุปกรณผาตัด สําหรับการลาง
อุปกรณผาตัดดวยเครื่องลางอัตโนมัติ ๒๑0 ลิตร และเครื่องลางอัลตราโซนิกส กอนการทําใหปราศจากเชื้อ  
โดยวิธีการนึ่งฆาเชื้อดวยเครื่องนึ่งระบบไอน้ํา เนื่องดวยปจจุบันหนวยจายกลางหองผาตัด ตึกผาตัด 1 ไดรวมกับ
งานเวชภัณฑปลอดเชื้อ มีหนาที่หลัก คือ กระบวนการในการจัดเตรียมความพรอมใชเครื่องมืออุปกรณผาตัด  
และการทําใหปราศจากเชื้อ โดยเฉพาะการลางทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณผาตัดทุกชนิดที่ลางทําความ
สะอาดดวยเครื่องลางอัตโนมัติ 2๑0 ลิตร และเครื่องลางอัลตราโซนิกส ตามคุณลักษณะของอุปกรณเครื่องมือ
ผาตัดแตละประเภทที่ผานการใช รวมทั้งเครื่องมือหัตถการทั้งโรงพยาบาล ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการทําให
ปราศจากเชื้ออยางสมบูรณ ทําใหผูปวยปลอดภัยไมเกิดการติดเชื้อ จึงมีความจําเปนตองใชน้ํายาลางทําความ
สะอาดเครื่องมือและอุปกรณ ดวยเครื่องลางอัตโนมัติ ตรงตามมาตรฐาน การใชน้ํายาที่ WHO (องคการอนามัยโลก) 
กําหนดคุณสมบัติของน้ํายาที่ใชกับอุปกรณผาตัด ตองเปนสารทําความสะอาดที่มีประสิทธิภาพมาก 
 

2. วัตถุประสงค 
เพื่ อขจัดคราบเลือด และสารคัดหลั่ งที่ติดอยูบนอุปกรณ เครื่องมือแพทย ไดอยางรวดเร็ว             

และมีประสิทธิภาพ ใชสําหรับลางทําความสะอาดอุปกรณเครื่องมือแพทย ดวยเครื่องลาง Auto Washer และ 
Ultrasonic cleaner  
 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา  
         3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
         3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
         3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
          3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจาก
เปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ 
คลังกําหนด ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
         3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายดังกลาว 
 

  
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 
 

     (นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)       (นางสาวสภุาภรณ อําพนราชมณ)ี     (นางมลิวัลย  นามนุช)             
1…………………………………………….…. 2………………………..………………….… 3……………………...……………………..
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3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก คณะแพทยศาสตร    
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ ไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวาง การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
     3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Eletronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
        ๓.๑๑ ผูเสนอราคาตองมีผลงานการขายน้ํายาลางเครื่องมือดวยเครื่องลางอัตโนมัติ และน้ํายา ลาง
เครื่องมือดวยเครื่องลางอัลตราโซนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๖๕๑,๐๐๐ บาท (หกแสนหาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญากับสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ใหแนบสําเนาสัญญาซื้อขายและหนังสือ
รับรองผลงาน ภายในระยะเวลาไมเกิน ๗ ป นับจากวันที่ทํางานแลวเสร็จถูกตองตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นขอเสนอ 
พรอมแนบหลักฐานในวันยื่นขอเสนอ 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
          รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบทาย  
 

5. กําหนดเวลาสงมอบพัสดุ 
         ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
 

6. หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 6.1 เกณฑราคา  

7. วงเงินงบประมาณ 
ภายในวงเงิน 1,302,000.00  บาท (หนึ่งลานสามแสนสองพันบาทถวน) 

8. งวดงานและการจายเงิน 

         คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล กําหนดสงมอบสินคาเปน 3 งวด และกําหนดจายเงิน 1 งวด เมื่อผูขายได
สงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตามสัญญาและตรวจรับเรียบรอยแลว พรอมนี้ผูขายไดทําการสงใบแจงหนี้หรือวางบิล
ตามวันที่กําหนดถูกตองครบถวน 

         กําหนดสงมอบสินคาดังนี้ 

          งวดที่ 1  กําหนดสงมอบสินคา ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันทีล่งนามในสัญญา 

                      - น้ํายาลางเครื่องมือดวยเครื่องลางอัตโนมัติ ๒๑0 ลิตร จํานวน 3 ถัง 
                      - น้ํายาเครื่องลางอัลตราโซนิกส จํานวน 36 แกลลอน 
  

 
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 
 

     (นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)       (นางสาวสภุาภรณ อําพนราชมณ)ี     (นางมลิวัลย  นามนุช)             
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          งวดที่ 2  ภายใน 40 วัน นับถัดจากวันทีล่งนามในสัญญา 

                      - น้ํายาลางเครื่องมือดวยเครื่องลางอัตโนมัติ ๒๑0 ลิตร จํานวน 4 ถัง 
          งวดที่ 3  ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันทีล่งนามในสัญญา 

                      - น้ํายาลางเครื่องมือดวยเครื่องลางอัตโนมัติ ๒๑0 ลิตร จํานวน 4 ถัง 

9. อัตราคาปรับ 

          โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ไดไมไดรับมอบ 
 

10. กําหนดระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรอง  
รับบประกันไมนอยกวา 6 เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 
 

     (นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)       (นางสาวสภุาภรณ อําพนราชมณ)ี     (นางมลิวัลย  นามนุช)             
1…………………………………………….…. 2………………………..………………….… 3……………………...……………………..

กําหนดสงมอบสินคา 

กําหนดสงมอบสินคา 



 

  

เอกสารแนบทาย 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

ซื้อน้ํายาสําหรับลางเครื่องมือของงานเวชภัณฑปลอดเชื้อ จํานวน ๒ รายการ 

1. น้ํายาลางเครื่องมือดวยเครื่องลางอัตโนมตัิ 2๑0 ลิตร จํานวน 11  ถัง 

 1.1. คุณลักษณะทั่วไป 
1.1.1  ผลิตภัณฑผานการรับรองมาตรฐาน CE Medical Devices Directive 93/42/ EEC. 
1.๑.2 เปนสารทําความสะอาดชนิดมีฟองนอย (Low foaming) เหมาะกับการลางดวยเครื่อง

ลางอัตโนมัติ 
1.1.3 สามารถขจัดคราบตางๆ เชน คราบเลือดที่แหงกรัง ไขมัน สารคัดหลั่ง และคราบ 

Biofilms ได 
1.1.4  สามารถยอยสลายไดเองในธรรมชาติ (Biodegradable) 
1.1.5 ไมทําลายเครื่องมือ เหมาะกับการใชลางเครื่องมือที่ทําจาก สเตนเลสสตีล, ไทเทเนียม, 

ทองแดง,ทองเหลือง, วัสดุชุบโครเมียม, แกว, วัสดุเซรามิก, วัสดุสังเคราะหทั่วไป,  
          อลูมเนียม, อะโนไดซ อลูมเนียม, ซิลิโคน และยาง 
1.1.6 สามารถใชไดกับน้ําทุกสภาพรวมถึงน้ํากระดาง (Compatible with hard water) 

1.2. คุณลักษณะเฉพาะ 
1.2.1 มีสวนผสมของ Surfactant substances Enzymes (proteases), Complexing 

agents, Solubilisers, Sequestering agents และ Preservatives 
1.2.2 ไมมีสวนผสมของสารอันตราย EDTA (EDTA-free) และ NTA (NTA-free) 
1.2.3  สําหรับลางดวยน้ําที่ผานการบําบัดดวยระบบ RO หรือ DI มีอัตราการใชที่ไมเกิน  

 5 มล/ล ที่อุณหภูม ิ50-60OC ที่ระยะเวลา 5-10 นาท ี
1.2.4  สําหรับลางดวยน้ําที่ไมผานการบําบัด มีอัตราการใชไมเกิน 10 มล/ล  

 ที่อุณหภูมิ 50-60OC ที่ระยะเวลา 5-10 นาที 
1.2.5  มีคา pH 10.1 ที่ใกลเคียงกับความเปนกลาง Mildly alkaline 
1.2.6 มีขนาดความจุไมนอยกวา ๒๑0 ลิตร  
1.2.7 น้ํายาลางทําความสะอาดสามารถใชกับเครื่องมือแพทยไดกับทกุชนิด โดยไมมีสาร  

ตกคาง 
1.2.8 มีความปลอดภัยผูใชงานและไมทําลายสิ่งแวดลอม เนื่องจากยอยสลายไดเองตาม

ธรรมชาติ (Biodegradable) 
 
 
 

  
คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 
 

     (นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)       (นางสาวสภุาภรณ อําพนราชมณ)ี     (นางมลิวัลย  นามนุช)             
1…………………………………………….…. 2………………………..………………….… 3……………………...……………………..



 

  

 
๒. น้ํายาลางเครื่องมือดวยเครื่องลางอัลตราโซนิกส จํานวน 36 แกลลอน 

2.1 คุณลักษณะทั่วไป 
2.1.1 ผลิตภัณฑผานการรับรองมาตรฐาน CE Medical Devices Directive 93/42/ EEC. 
2.1.2 เหมาะกับการลางดวยมือและเครื่องลางอัลตราโซนิค 
2.1.3 สามารถขจัดคราบตางๆ เชน คราบเลือดท่ีแหงกรัง ไขมัน สารคัดหลั่ง  
2.1.4 มีคา pH เปนกลาง (pH-neutral) 
2.1.5 สามารถยอสลายไดเองในธรรมชาติ (Biodegradable) 
2.1.6 ไมทําลายเครื่องมือ เหมาะกับการใชลางเครื่องมือที่ทําจาก สเตนเลสสตีล, ไทเทเนียม, 

ทองแดง,ทองเหลือง, อลูมิเนียม, อะโนไดซ อลูมเนียม,เทฟลอน, ซิลิโคน, ยาง และ วัสดุ
สังเคราะหทั่วไป 

2.1.7 สามารถลางออกไดงาย (good rinsability) และสามารถนําไปลางตอโดยไมตองลางออก
(without irrigation) 

2.2 คุณลักษณะเฉพาะ 
2.2.1 มีคุณสมบัติในการกําจัดคราบฝงแนนของไบโอฟลม (In-depth biofilm removal) 
2.2.2 เปนสารทําความสะอาดชนิดมีฟองนอย (Low foaming)  
2.2.3 มีเอนไซม ไมนอยกวา 4 ชนิด (proteases, amylase, lipase, cellulase) 
2.2.4 มีสวนผสมของสารลดแรงดึงผิว เพื่อใหสามารถลางทําความสะอาดไดดียิ่งขึ้น 
2.2.5 มีสวนผสมของสารที่ชวยปองกันการกัดกรอน (Corrosion inhibitor) 
2.2.6 มีสวนผสมของสารชวยลดความกระดางของน้ํา (Sequestering agent) 
2.2.7 ไมมีสวนผสมของสารที่เปนอันตราย (EDTA-free, NTA-free) 
2.2.8 ไมมีสวนผสมของสารที่ทําใหเกิดอาการแพ (free from potentially allergenic 

additives) 
2.2.9 ใชงานไดดีที่อุณหภูมิหอง 

 2.2.10 มีคา pH ประมาณ 8-9 
 2.2.11 มีขนาดความจุ 5 ลิตร/แกลลอน 
  - ลางดวยมือ ขนาดปริมาตร 2-10 ซีซี/ลิตร ที่อุณหภูมิ ไมเกิน 20-45 °C  
 เวลา 2-10 นาท ี

- ลางดวยเครื่องอัลตราโซนิค ขนาดปริมาตร 1-5 ซีซ/ีลิตร ที่อุณหภูมิไมเกิน 45 °C 
เวลา 5 นาที 
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 3 ขอกําหนดอื่นๆ 
   3.1 ผูขายตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทผูผลิตและไดรับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001, ISO 13485 

   3.2 มีเอกสารรับรองความปลอดภัยการใชงาน (SDS) 

  3.3 ตองเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสม่ําเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบวาสินคา Lot ใดมีปญหา 

ผูขายตองรับแลกเปลี่ยนสวนที่เหลือโดยไมคิดคาใชจายใดๆ พรอมชดเชยสินคาที่มีปญหาที่จายออกไป 

   3.4 ผลิตภัณฑลางทําความสะอาดอุปกรณเครื่องมือแพทยตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา         

18 เดือนนับจากวันสงมอบใหกับคณะแพทยศาสตร 

    3.5 ผูขายตองมีผลิตภัณฑเพียงพอ และพรอมจัดสงใหกับคณะแพทยศาสตรทันตามกําหนด เพื่อ

ปองกันความเสียหายที่เกิดจากไมมีผลิตภัณฑใชงาน ซึ่งถาผูขายไมสามารถจัดสงไดตามกําหนดทางคณะ

แพทยศาสตรวชิรพยาบาลสงวนสิทธิปรับคาเสียหาย หรือขอยกเลิกสัญญาได   

  3.6 แนบเอกสารแสดงคุณสมบัติ และคุณภาพของผลิตภัณฑ เอกสารการรับรองมาตรฐานจาก

สถาบันที่ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุเฉพาะดานระดับสากลไมนอยกวา 1 สถาบัน กรณีนําเขาจากตางประเทศให

แนบเอกสารที่เปนภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา     

3.7 ตองเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสม่ําเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบวาสินคา Lot ใดมีปญหา 

บริษัทผูขายตองรับแลกเปลี่ยนสวนที่เหลือ พรอมชดเชยสินคาที่มีปญหาโดยไมคิดคาใชจาย 

   3.8 บริษัทผูขายยินยอมใหผูซื้อยกเลิกสัญญากอนหมดสัญญาหากกรณีพบปญหาคุณภาพจาก

ผลิตภัณฑที่อาจสงผลเสียตอผูปวยหรือผูใชผลิตภัณฑ และบริษัทผูขายตองชดใชคาเสียหายคิดเปนรอยละ 0.20 

ของราคาพัสดุ 

                   3.9 ผู้ขายต้องสงตัวอยางผลิตภัณฑไมนอยกวา 3 แกลอน พรอมกระดาษลิตมัส หรือตัวทดสอบ

คาความเปนกรด เปนดาง (คาPH) ไมนอยกวา 3 ชุด เพื่อทดสอบการใชงาน และตรวจวัดคา PH โดยผูเสนอราคา

จะตองนําตัวอยางดังกลาว มาเสนอตอคณะกรรมการฯ ณ ฝายพัสดุ  คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมิน ทราธิราช ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่เสนอราคา 
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