
 

 

รางขอบเขตของงาน 
(Term of Reference: TOR) 

โครงการจัดหาเวชภัณฑทางหองปฏบิตัิการทางการแพทย 
แผน 68090 จัดหาชุดตรวจ ทางเคมคีลินิกและภมูิคุมกันวิทยา 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปงบประมาณ  (2568-2570) 
วงเงินงบประมาณ 12,859,344 บาท 

 
 
 

 
ประกอบดวย 

ชุดตรวจ วิเคราะหทางภูมิแพ และAuto Antibody ตางๆ 
 
 
 
 
 

 
ฝายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด  
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แผน 68090 ชุดตรวจ วิเคราะหทางภูมิแพ และAuto Antibody ตางๆ 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (2568-2570) วงเงนิงบประมาณ 12,859,344 บาท 

หนวยงาน : หนวยเคมีคลินิกและภูมิคุมกันวิทยา ฝายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด      
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

๑. เหตุผลและความจําเปน 

งานเคมีคลินิกและภูมิคุมกันวิทยา ฝายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด ใหบริการตรวจหา ปริมาณ
สารกอภูมิแพ และ Auto Antibody ในเลือด โดยใหบริการท้ังผูปวยในและผูปวยนอกท่ีมีความ ผดิปกติของ
ระบบภูมิคุมกันและภาวะภูมิแพ เพ่ือชวยในการวินิจฉัยและติดตามการรักษา ดังนั้นจึงมีความ จําเปนตองจัดหา
น้ํายาตรวจวิเคราะหใหเพียงพอในการใชงาน 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือจัดหาน้ํายาพรอมอุปกรณในการตรวจวิเคราะหใหพอเพียงตอความตองการในการตรวจวิเคราะห       

ทางดานสารกอภูมิแพ และ Auto Antibody ของงานเคมีคลินิกและภูมิคุมกันวิทยา 

3. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ ไว 
ชั่วคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตาม ระเบียบ
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย สารสนเทศ    
ของกรมบัญชีกลาง 
3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ 
หนวยงานของรฐัในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิง งานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ ของนิติบุคคลนั้นดวย 
3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ   บริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
3.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุดังกลาว 
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม ในการจัดซ้ือในครั้งนี้ 
3.9  ไม เปนผู ไดรับ เอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึ งอาจปฏิ เสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ                
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
3.10  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย 
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
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3.11 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
3.12 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน     
แตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 

4. คุณลักษณะ 
4.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
4.1 .1 ชุดตรวจวิเคราะหทางภูมิแพและ Auto Antibody ตองมีน้ํายาและอุปกรณทางหองปฏิบัติการ 

การแพทยท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามท่ีกําหนดซ่ึงตองรองรับรายการตรวจวิเคราะหไดดังตารางท่ีแสดง 

ลําดับ รายการ จํานวน/ป จํานวน/3 ป 

1 ANA Profile for CTD Screening (14 tests) (1x48) 288 864 

2 d1 Dermatophagoides pteronyssinus 336 1008 

3 d2 D. farinae 336 1008 

4 e1 Cat epithelium and dander 240 720 

5 e5 Dog dander 272 816 

6 B2-Glycoprotein I IgG Well 432 1296 

7 Cardiolipin IgG Well 288 864 

8 CCP Well 60 180 

9 CENP Well 24 72 

10 CTD Screen Well 48 144 

11 dsDNA Wel 960 2880 

12 Jo-1 Well 24 72 

13 La Well 384 1152 

14 MPOS Well 336 1008 

15 PR3 Well 384 1152 

16 Rib-P-Well 48 144 

17 RNP70 Well 60 180 

18 Ro Well 48 144 

19 Scl-70 S Well 48 144 

20 Tryptase (Conjugate,Curve control) 50 150 

21 SmDP Well 192 576 

22 U1RNP Well 48 144 

23 f1 Egg white 240 720 
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ลําดับ รายการ จํานวน/ป จํานวน/3 ป 

24 f13 Peanut 176 528 

25 f14 Soya bean 240 720 

26 f2 Milk 224 672 

27 f207 Clam 80 240 

28 f23 Crab 208 624 

29 f24 Shrimp 240 720 

30 f258 Squid 20 60 

31 f3 Fish cod 160 480 

32 f4 Wheat 192 576 

33 f75 Egg yolk 224 672 

34 g10 Jhonson grass 224 672 

35 g2 Bermuda grass 272 816 

36 i6 Cockroach,German 272 816 

37 Total IgE 150 450 

38 k82 Latex 70 210 

39 m2 Cladosporium Herbarum 288 864 

40 m3 Aspergillus fumigatus 272 816 

41 m6 Alternaria alternata 240 720 

 
4.1.1 ชุดตรวจและเครื่องวิเคราะห ตองผานการรับรองมาตรฐาน จากองคกรสากลท่ีเชื่อถือได และเปน เครื่องท่ีทํา

การตรวจวิเคราะหไดรวดเร็วสามารถรองรับปริมาณงานของหองปฏิบัติการไดท้ังใน ปจจุบันและในอนาคตท่ี
อาจมีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน 

4.1.2 ชุดตรวจและเครื่องวิเคราะหตองไดรับใบอนุญาตการนาเขาและจัดจาหนายจากสํานักงาน คณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และเปนท่ียอมรับเชื่อถือไดในระดับ สากล เชน CE mark หรือ US 
FDA หรือเทียบเทา หรือดีกวา 

4.1.3 ผูยื่นขอเสนอตองเสนอราคาในลักษณะราคาตอหนึ่งหนวยการรายงานผลการตรวจ (Price per reportable 
result) โดยราคาท่ีเสนอจะตองครอบคลุมราคาน้ํายา สารมาตรฐาน (Calibrator) สารควบคุมคุณภาพภายใน
และภายนอก (Control : IQC & EQA) วัสดุอ่ืนๆ (Accessory) รวมท้ัง วัสดุสิ้นเปลืองและรายการอ่ืน ๆ ท่ีใช
ในกระบวนการตรวจวิเคราะหจนรายงานผลไดตามท่ีกําหนดไวในรางขอบเขตงานนี้ท้ังหมดตลอดอายุตาม
สัญญา (นับสถิติการตรวจวิเคราะหจากระบบ LIS) 

4.1.4 ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดในการเชื่อมตอกับระบบ LIS ในกรณีท่ีตองมีการ เชื่อมตอระบบ
ใหม 
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4.1.5 ผูยื่นขอเสนอจะตองสามารถจัดเตรียมน้ํายาหลักในการตรวจวิเคราะห, น้ํายา หรืออุปกรณประกอบตาง ๆ และ 
Internal Quality Control Material ตามมาตรฐาน สําหรับจานวนการตรวจเทากับ หรือมากกวาท่ีใชงาน ณ 
ปจจุบัน โดยพิจารณาจากจํานวนการตรวจตอปท้ังหมด 

4.1.6 ผูยื่นขอเสนอ ตองสามารถติดตั้งอุปกรณ และเครื่องมืออัตโนมัติตาง ๆ ท่ีตองประกอบ จนสามารถใช งานและ
ตรวจวิเคราะหไดโดยสมบูรณ รวมท้ังติดตั้งอุปกรณเสริม เชน ระบบไฟฟาสํารอง (UPS) ระบบทอน้ําและ     
น้ํากรอง และอ่ืน ๆ ใหเพียงพอตอการใชงาน และใหเกิดความปลอดภัยแก ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 

4.1.7 ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการประเมินประสิทธิภาพเครื่องตรวจ
วิเคราะห (Method Validation) กอนการใชงาน และตองผานตามเกณฑมาตรฐาน 

4.1.8 ผูยื่นขอเสนอ ตองสามารถตรวจสภาพ ดูแลบํารุงรักษา Upgrade ระบบท้ังหมดใหทันสมัยอยูเสมอ และ
ซอมแซมแกไขปญหาของเครื่องตรวจวิเคราะหอัตโนมัติและอุปกรณตาง ๆ รวมถึงระบบ สารสนเทศท่ีเก่ียวของ 
ตลอดอายุสัญญา ตามท่ีมาตรฐานกําหนด และตามการรองขอเพ่ิมเติมจาก ฝายชันสูตรโรคกลางฯ คณะ
แพทยศาสตรวชิรพยาบาล โดยคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลไมเสีย คาใชจายใดๆ 

4.1.9 ในกรณีท่ีเครื่องตรวจวิเคราะหท่ีนาเสนอมีปญหาไมสามารถตรวจวิเคราะหไดและมีความจาเปนตองมี        
การสงตรวจหองปฏิบัติการอ่ืนเพ่ือตรวจตอ (Referral Lab) ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจ
ตอท้ังหมดโดยรวมตั้งแตคาใชจายในการนําสงคาใชจายในการตรวจวิเคราะหและการรับผลการตรวจมาท่ี  
ฝายชันสูตรโรคกลางฯคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลเพ่ือใหสามารถออกผลการตรวจไดในระยะเวลาท่ี
หองปฏิบัติการกําหนด และ Referral Lab ตองรับผิดชอบความถูกตองใน ผลการตรวจวิเคราะห 

4.1.10 ผูยื่นขอเสนอตองติดตั้งเครื่องท่ีสามารถใชกับระบบไฟฟา 220 v. 50 Hzของหองปฏิบัติการได 
4.1.11 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นราคาเปนเวลา 3 ป (4 ปงบประมาณ) 

5 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 คุณสมบัติอุปกรณสวนควบสําหรับใชประกอบการตรวจวิเคราะห กับน้ํายาท่ีจัดซ้ือ 

5.1.1 ตองมีเครื่องสําหรับตรวจวิเคราะหท่ีเปนระบบอัตโนมัติ ท่ีใชหลักการ Fluoroenzyme immunoassay 
(FEIA) หรือเทียบเทา สามารถตรวจหาสารกอภูมิแพ และ Auto Antibody ตางๆ ในรายการดังกลาว ใน เลือด
เปนปริมาณได และผานการรับรองมาตรฐานการทางาน จากองคกรท่ีเชื่อถือได 
5.1.2 เครื่องสําหรับตรวจวิเคราะหตองสามารถเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศของหองปฏิบัติการได 
5.1.3 เปนเครื่องท่ีใชงานงาย ไมซับซอนยุงยากท้ังในเรื่องการเปดใชงาน และการบํารุงรักษา 
5.1.4 เปนเครื่องท่ีทาการตรวจวิเคราะหไดรวดเร็ว throughput ไมต่ํากวา 60 เทสตตอชั่วโมงสามารถรองรับ 
ปริมาณงานของหองปฏิบัติการไดท้ังในปจจุบันและในอนาคตท่ีอาจมีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน 
5.1.5 เครื่องวิเคราะหมีระบบตรวจสอบความเหมาะสมของปริมาตรสิ่งสงตรวจ 
5.1.6 เครื่องวิเคราะหมีชองใสน้ํายาเพียงพอตอรายการท่ีเปดตรวจ 
5.1.7 เครื่องวเิคราะหมีระบบรักษาอุณหภูมิของน้ํายาท่ีชองใสน้ํายา 
5.1.8 เครื่องวิเคราะหมีระบบเตือนแบบขอความในกรณีท่ีเครื่องเกิดขอขัดของตางๆ 

5.1.9 เครื่องวิเคราะหสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และสงผลเขาสูระบบ    

สารสนเทศไดแบบ real time 
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5.2 คุณสมบัติทางเทคนิคของน้ํายาตรวจวิเคราะห 
1 m2 Cladosporium Herbarum 

ความตองการ น้ํายา m2 Cladosporium Herbarum 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 
– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอเชื้อรา Cladosporium Herbarum ในซีรั่มหรือ 

พลาสมาได 
– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุอยูใน carrier 

แบบ Hydrophillic polymer 
– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 
– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

2. m3 Aspergillus fumigatus 

ความตองการ น้ํายา m3 Aspergillus fumigatus 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 
1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 
– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอเชื้อรา Aspergillus fumigatus ในซีรั่ม
หรือ พลาสมาได 
– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุอยูใน carrier 
แบบ Hydrophillic polymer 
– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวันหมดอายุ 
– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 



1 ............................................... 
(นางลมุล วงค์กฤตวทิย์) 
ประธานกรรมการ 

2 ............................................... 
(นางบุรนิทพิย์ ศีลพิพฒัน์) 

กรรมการ 

3 ............................................... 
(นายวฎากร อาจเอ้ือม) 

กรรมการ 

 

3 m6 Alternaria alternata 
ความตองการ น้ํายา m6 Alternaria alternata 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 
1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 
– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอเชื้อรา Alternaria alternata ใน   

   ซีรั่มหรือ พลาสมาได 

– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุอยูใน 
  carrier แบบ Hydrophillic polymer 

–  สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวันหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

4 d1 Dermatophagoides pteronyssinus 
ความตองการ น้ํายา d1 Dermatophagoides pteronyssinus 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 
–  เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอ House Dust mite ชนิด 

Dermatophagoides pteronyssinus ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุอยูใน 

carrier แบบ Hydrophillic polymer 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวันหมดอาย ุ

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

 

5 d2 D. farinae 
ความตองการ น้ํายา d2 D. farinae 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 
1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอไรฝุนชนิด 
Dermatophagoides farinae ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุอยูใน 

carrier แบบ Hydrophillic polymer 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
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6 e1 Cat dander 
    ความตองการ น้ํายา e1 Cat dander 
    วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

–เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอขนและขุยจากหนังแมว ในซีรั่มหรือ 

พลาสมาได 

–เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุอยูใน 

carrier แบบ Hydrophillic polymer 

–สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

–ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

 
7 e5 Dog dander 

ความตองการ น้ํายา e5 Dog dander 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสาหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอขนและขุยจากหนังสุนัข ในซีรั่ม
หรือ พลาสมาได 

– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 
อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 
– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

8 f1 Egg white 
ความตองการ น้ํายา f1 Egg white 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอไขขาว ในซีรั่มหรือพลาสมาได 
– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 

อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 
– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 
– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
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9 f2 Milk 
ความตองการ น้ํายา f2 Milk 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 
1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอนมวัว ในซีรั่มหรือพลาสมาได 
– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 

อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 
– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 
– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

10 f4 Wheat 
ความตองการ น้ํายา f4 Wheat 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 
1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอขาวสาลี ในซีรั่มหรือพลาสมาได 
– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 

อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 
– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 
– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

11 f13 Peanut 
ความตองการ น้ํายา f13 Peanut 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 
1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอถ่ัวลิสง ในซีรั่มหรือพลาสมาได 
– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 

อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 
– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 
– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
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12 g2 Bermuda grass 

ความตองการ นายา g2 Bermuda grass 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 
1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอgrass pollen ของ Bermuda 
grass ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 
อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 
– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

13 g10 Johnson grass 
ความตองการ น้ํายา g10 Johnson grass 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 
1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอ grass pollen ของ Johnson 
grass ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 
อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 
– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

14 f3 Fish (Cod) 
ความตองการ น้ํายา f3 Fish (Cod) 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 
1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอ Fish (Cod) ในซีรั่มหรือพลาสมา
ได โดยใชหลักการของ Fluoroenzyme immunoassay 

– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 
อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 
– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
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15 f23 Crab 
ความตองการ น้ํายา f23 Crab 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 
1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอโปรตีนของปู (Crab) ในซีรั่ม
หรือ พลาสมาได 

– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 
อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 
– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

 
16 f75 Egg yolk 

ความตองการ น้ํายา f75 Egg yolk 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 
1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอโปรตีนในสวนของไขแดง ในซีรั่ม 
หรือพลาสมาได 

– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 
อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 
– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

17 i6 Cockroach,German 
ความตองการ น้ํายา i6 Cockroach,German 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 
1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอ Cockroach,German ในซีรั่ม
หรือ พลาสมาได 

– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 
อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 
– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
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18 k82 Latex 
ความตองการ น้ํายา k82 Latex 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอ Latex ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 

อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

19 f207 Clam 
ความตองการ น้ํายา f207 Clam 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเรจ็รูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอ Clam ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 

อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

20 f24 Shrimp 
ความตองการ น้ํายา f24 Shrimp 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอโปรตีนของกุง ในซีรั่มหรือพลาสมา ได 

– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 

อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
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21 f258 Squid 
ความตองการ น้ํายา f258 Squid 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรบัตรวจหาระดับ Specific IgE ตอ Squid ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 

อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

22 Anti-B2-Glycoprotein I IgG 
ความตองการ น้ํายา Anti-B2-Glycoprotein I IgG 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน reagent ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ IgG antibodies ตอ B2-Glycoprotein IgG ในซีรั่ม 

หรือพลาสมาได 

– เปน human B2-Glycoprotein I antigen coat อยูภายใน well 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

23 Anti-Cardiolipin IgG 
ความตองการ น้ํายา Anti-Cardiolipin IgG 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน reagent ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ IgG antibodies ตอ Cardiolipin ในซีรั่มหรือ 

พลาสมาได 

– เปน bovine cardiolipin antigen coat อยูภายใน well 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
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24 Anti-CCP 
ความตองการ น้ํายา Anti-CCP 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน reagent ท่ีใชสําหรบัตรวจหาระดับ IgG antibodies ตอ CCP ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน citrullinated synthetic peptides (second generation antigen) coat อยูภายใน well 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

 

25 Anti-dsDNA 
ความตองการ น้ํายา Anti-dsDNA 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน reagent ที่ใชสําหรับตรวจหาระดับ Antibody ตอ nuclear antigen ใน สวน double 

stranded DNA ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน double-stranded plasmid DNA coat อยูภายใน well 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

26 Anti-La 
ความตองการ น้ํายา Anti-La 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– ใชสําหรับตรวจหาระดับ IgG antibodies ตอ La ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน human recombinant SS-B/La protein coat อยูภายใน well 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
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27 Anti-Ro 
ความตองการ น้ํายา Anti-Ro 
วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเรจ็รูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– ใชสําหรับตรวจหาระดับ IgG antibodies ตอ Ro ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน human recombinant SS-A/Ro (60 kDa, 52 kDa) proteins coat อยูภายใน well 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

28 Anti-MPO 
ความตองการ น้ํายา Anti-MPO 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 
– เปน reagent ท่ีใชสําหรบัตรวจหา Antibody ตอ Myeloperoxidase (MPO) ในซีรั่มหรือ 

พลาสมาได 

– เปน human MPO protein coat อยูภายใน well 
– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 
– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

29 Anti-PR3 
ความตองการ น้ํายา Anti-PR3 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 
– เปน reagent ท่ีใชสําหรบัตรวจหา Antibody ตอ Proteinase 3 (PR3) ในซีรั่มหรือ

พลาสมา ได 
– เปน human PR3 protein coat อยูภายใน well 
– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 
– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
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30 Anti-RNP 
ความตองการ น้ํายา Anti-RNP 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน reagent ท่ีใชสําหรบัตรวจหา IgG antibodies ตอ RNP ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน human recombinant RNP (70 kDa) protein coat อยูภายใน well 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

31 Anti-Sm 
ความตองการ น้ํายา Anti-Sm 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน reagent ท่ีใชสําหรบัตรวจหา Antibody ตอ Sm ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน synthetic SmD3 peptide coat อยูภายใน well 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

32 CTD Screen 
ความตองการ น้ํายา CTD Screen 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน reagent ท่ีใชสําหรบัตรวจหา antinuclear IgG antibodies ในซีรั่มหรือพลาสมา

ผูปวย เพ่ือการวินิจฉัยโรค SLE, MCTD 

– เปน human recombinant U1RNP (RNP70, A, C), SS-A/Ro(60 kDa, 52 kDa), SS- 

B/La, Centromere B, Scl-70, Jo-1, Fibrillarin, RNA Pol III, Rib-P, PM-Scl, PCNA, Mi- 

2 proteins, Sm proteins and native purified DNA coat อยูภายใน well 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
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33 Anti-U1RNP 
ความตองการ น้ํายา Anti-U1RNP 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน reagent ท่ีใชสําหรบัตรวจหา IgG antibodies ตอ U1RNP ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน human recombinant RNP (RNP, A, C) proteins coat อยูภายใน well 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

34 Anti-CENP 
ความตองการ น้ํายา Anti-CENP 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน reagent ท่ีใชสําหรับตรวจหา IgG antibodies ตอ CENP ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน human recombinant centromere protein B coat อยูภายใน well 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

35 Anti-Scl-70 
ความตองการ น้ํายา Anti-Scl-70 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน reagent ท่ีใชสําหรบัตรวจหา IgG antibodies ตอ Scl-70 ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน human recombinant Scl-70 protein coat อยูภายใน well 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
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36 Anti-Jo-1 
ความตองการ น้ํายา Anti-Jo-1 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน reagent ท่ีใชสําหรบัตรวจหา IgG antibodies ตอ Jo-1 ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน human recombinant Jo-1protein coat อยูภายใน well 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

37 Anti-Ribosomal-P 
ความตองการ น้ํายา Anti-Ribosomal-P 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน reagent ท่ีใชสําหรับตรวจหา IgG antibodies ตอ Rib-P ในซีรัม่หรือพลาสมาได 

– เปน human recombinant ribosomal P-proteins P0, P1 and P2 protein coat อยู 

ภายใน well 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
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38 Tryptase 
ความตองการ น้ํายา Tryptase 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน reagent ท่ีใชสําหรับตรวจหาปริมาณ Tryptase ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– ประกอบดวย 

i. Tryptase Conjugate : ß-Galactosidase-anti-tryptase (mouse monoclonal antibodies) 

Sodium azide 0.06% จานวน 1 ขวด 

ii. Tryptase Curve Control 1 (CC-1): (human recombinant tryptase in buffer) 

iii.Sodium azide 0.05% (4 single dose ) 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

39 Total IgE 
ความตองการ น้ํายา Total IgE 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน reagent ท่ีใชสําหรบัตรวจหา circulating total IgE ในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– ใชในการวิเคราะหได 96 determinations 

– ประกอบดวย 

i. Total IgE Conjugate (1 vial) 

ii. Total IgE Curve Control 1 (CC-1) (4 single dose vials) 

iii. Total IgE Curve Control 2 (CC-2) (4 single dose vials) 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
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40 f14 Soybean 
ความตองการ น้ํายา f14 Soybean 

วัตถุประสงค เพ่ือใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.3 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.4 คุณลักษณะเฉพาะ 

– เปน Allergen ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ Specific IgE ตอถ่ัวเหลืองในซีรั่มหรือพลาสมาได 

– เปน Allergen ท่ี coat อยูบน activated cellulose derivativeแบบ solid phase ท่ีบรรจุ 

อยูใน carrier แบบ Hydrophillic polymer 

– สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จนถึงวนัหมดอายุ 

– ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

5 .4 คุณสมบัติของน้ํายาตรวจวิเคราะห เปนน้ํายาท่ีสามารถตรวจวิเคราะห ตามรายการท่ีกําหนด 

5 .4 .1 เครื่องวิเคราะหมีระบบตรวจสอบความเหมาะสมของปริมาตรสิ่งสงตรวจ 

5 .4 .2 เครื่องวิเคราะหมีชองใสน้ํายาเพียงพอตอรายการท่ีเปดตรวจ 

5 .4 .3 เครื่องวิเคราะหมีระบบรักษาอุณหภูมิของน้ํายาท่ีชองใสน้ํายา 

5 .4 .4 เครื่องวิเคราะหมีระบบเตือนแบบขอความในกรณีท่ีเครื่องเกิดขอขัดของตางๆ 

5 .4 .5 สามารถใชตัวอยางตรวจท่ีเปนเลือด จากรางกาย 

5 .4 .6 เครื่องวิเคราะหสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และสงผลเขาสู 
ระบบสารสนเทศไดแบบ real time 

5.4 .7 เครื่องวิเคราะหสามารถพิมพผลการวิเคราะหและผลการควบคุมคุณภาพจากเครื่องพิมพของ    
ตัวเครือ่งไดหรือพิมพไดจากสวนท่ีทําหนาท่ีควบคุมระบบ 

5 .4 .8 เครื่องวิเคราะหมีระบบเก็บสํารองขอมูลการวิเคราะหและผลการควบคุมคุณภาพอยางเพียงพอ 
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6. เง่ือนไขอ่ืนๆ 
6.1 มีบริการฝกสอนการใชงานและใหคาปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญของเครื่องตามท่ีผูใชรองขอ  

(ตองมีใบรับรอง จากบริษัท) 
6.2 มีบริการบํารุงรักษาและซอมกรณีเครื่องขัดของตลอดการใชงาน และมีแผนการบํารุงรักษาประจําป  

(ตองมี ใบรับรองจากบริษัท) 
6.3 หลังติดตั้งตองทําการทวนสอบเครื่องวาใชงานไดจริง หรือทําการทวนสอบทุกครั้งท่ีผูใชงานรองขอ 
6.4 เครื่องตรวจวิเคราะหท่ีนํามาติดตั้งตองเปนเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพดี หรือเปนเครื่องใหม 
6.5 หากมีปญหาขัดของท่ีสวนหนึ่งสวนใดของระบบ ทางผูยื่นขอเสนอตองเขามาทําการแกไขโดยเร็ว ไมเกิน 

24 ชม. 
6.6 ถาผูยื่นขอเสนอไดรับการทําสัญญาแลวไมปฏิบัติตามขอเสนอขอใดขอหนึ่งตามท่ียื่นขอเสนอมาคณะ 

แพทยศาสตรวชิรพยาบาลสามารถทําการยกเลิกการใชระบบได โดยไมมีเง่ือนไข และตองนําเครื่องออก 
ภายใน 7 วัน หรือตามท่ีคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลเปนผูกําหนด และทางผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการทํา 
สัญญาตองเปนผูรับผิดชอบท้ังหมด 



1 ............................................... 
(นางลมุล วงค์กฤตวทิย์) 
ประธานกรรมการ 

2 ............................................... 
(นางบุรนิทพิย์ ศีลพิพฒัน์) 

กรรมการ 

3 ............................................... 
(นายวฎากร อาจเอ้ือม) 

กรรมการ 

 

                      41   ANA Profile for CTD Screening      (14  antibodies )  
ความตองการ น้ํายา ANA Profile for CTD Screening      (14  antibodies ) 
วัตถุประสงค เพื่อใชตรวจหาสารกอภูมิแพ ใน serum หรือPlasma ได 

1.1 คุณลักษณะท่ัวไป เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน 

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ 

 

                                     เปน Package ท่ีใชสําหรับตรวจคัดกรองและวิเคราะหเพื่อวัดระดับของ Autonuclear 

IgG antibodies ของโรคในกลุม Connective Tissue Diseases (CTDs) 

ในกระแสเลือด โดยใน Package จะประกอบดวย EliA CTD Screening Well ซึ่งเปน 

Screening test และ Specific antigens ของโรคในกลุม Connective Tissue 

Diseases 14 markers คือ dsDNA, SmD P -S, U1RNP, Ro, La, CENP, Scl-70s, Jo- 

1, Rib-P, RNA-Pol III, Fibrillarin, PM-Scl, Mi-2 และ PCNA 
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7. หลักเกณฑในการพิจารณาจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา ดังนี้ 

7.1 เกณฑราคา: น้ําหนัก 40 
7.2 เกณฑคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย: น้ําหนัก 60 

ลําดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ น้ําหนัก 

1. เกณฑราคา 100  40 

2. เกณฑคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอ 100  60 

 มหาวิทยาลัย   

 1. Calibration curve เปนแบบ pararellism Specific IgE 
ทุกชนิด สามารถใช Calibration curve รวมกันได 

(20)  

   -    สามารถทําได               ได    20 คะแนน   
 -    ไมสามารถทําได            ได      5 คะแนน   
 2. เครื่องตรวจวิเคราะหสามารถรายงานผลเปนแบบ Truly (40)  
 quantitative   

 - สามารถทําได                  ได 40 คะแนน   
 - ไมสามารถทําได               ได  0 คะแนน   
 3. เครื่องตรวจวิเคราะหสามารถ ตรวจ Specific IgE ,Total 

IgE,Tratase และ Autoantibody ในเครื่องเดียวกัน 
(20)  

 -สามารถทําได                   ได 20 คะแนน 
 -ไมสามารถทําได                 ได    5 คะแนน 
4. เครื่องตรวจวิเคราะหมี Calibration curve ของ IgE เปน 
curveเดียวกับ WHO Reference (75/502สําหรับ IgE) 
-สามารถทําได                    ได 20 คะแนน 
-ไมสามารถทําได                 ได    5 คะแนน 

  

 (20)  

    
หมายเหตุ ทุกขอของคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางมหาวิทยาลัยท่ีผูยื่นขอเสนอแสดงวามี ตองแสดง 
หลักฐานถึงขีดความสามารถและความพรอมท่ีตนมีอยูในวันยื่นขอเสนอ และลงชื่อรับรองเอกสารโดยผูมีอานาจ 
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8. วงเงินงบประมาณระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (งบประมาณ 2568-2570) 
เปนเงิน 12,859,344.00บาท โดย เบิกจายจากเงินรายไดคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลในแตละปดังนี้ 
ปงบประมาณ 2568 เปนเงิน 4,286,448.00 บาท (สี่ลานสองแสนแปดหม่ืนหกพันสี่รอยสี่สิบแปดบาทถวน) 
ปงบประมาณ 2569 เปนเงิน 4,286,448.00 บาท (สี่ลานสองแสนแปดหม่ืนหกพันสี่รอยสี่สิบแปดบาทถวน) 
ปงบประมาณ 2570 เปนเงิน 4,286,448.00 บาท (สี่ลานสองแสนแปดหม่ืนหกพันสี่รอยสี่สบิแปดบาทถวน) 

 

 
สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับทราบขอมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัว 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ : งานเคมีคลินิกและภูมิคุมกันวิทยา ฝายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด 
สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมหรอืเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัว 
งานเคมีคลินิก  และภูมิคุมกันวิทยา ฝายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
๖๘๑ ถนนสามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 
เบอรโทร ๐๒-๒๔๔-๓๑๓1 และ 3136 




