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รายละเอียดคุณลักþณะ 
เครื่องตัดปากมดลูกด้วยĀ่วงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 

1. ความเป็นมา 
ในปัจจุบันการตรüจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีคüามแพร่Āลายมากขึ้น ทำใĀ้จำนüนผู้ป่üยที่ตรüจพบ

คüามผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก (Abnormal cervical cytology) มีจำนüนมากขึ้น การüินิจฉัยทำได้โดยการ
ตัดชิ้นเนื้อภายใต้กล้องÿ่องปากมดลูก (Colposcopic directed cervical biopsy) ผู้ป่üยที่มีรอยโรคก่อนการ
เป็นมะเร็ง (Pre-invasive cervical lesion) จำเป็นต้องได้รับการรักþาด้üยการตัดปากมดลูก ซึ่งเครื่องตัดปาก
มดลูกด้üยĀ่üงไฟฟ้า (Loop electrosurgical procedure: LEEP) ที่รับÿ่งต่อจากเขตÿุขภาพที่ 13 และผู้ป่üย
ประกันÿังคมจากโรงพยาบาลที่ÿ่งต่อโรงพยาบาลüชิรพยาบาลนั้น ถูกใช้งานมากกü่า 10 ปี จึงจำเป็นต้อง
ทดแทนเครื่องเดิม นอกจากนี้ยังเป็นการรองรับผู้ป่üยที่ÿ่งต่อมายังโรงพยาบาลüชิรพยาบาลที่อาจมีจำนüนมาก
ขึ้นในอนาคต  
 
2. วัตถุประÿงค ์

2.1 เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม  
2.2 รองรับการตรüจผู้ป่üยที่เพ่ิมจำนüนขึ้น 

 
3. คุณÿมบัติของผู้เÿนอราคา 

3.1 มีคüามÿามารถตามกฎĀมาย  
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
3.3 ไม่อยู่ระĀü่างเลิกกิจการ  
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระĀü่างถูกระงับการยื่นข้อเÿนอĀรือทำÿัญญากับĀน่üยงานของรัฐไü้ชั่üคราü 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีü่าการ
กระทรüงการคลังกำĀนดตามที ่ประกาýเผยแพร่ในระบบเคร ือข ่ายÿารÿนเทýของกรมบ ัญช ีกลาง  
  3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไü้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงาน และได้แจ้งเüียนชื่อใĀ้เป็นผู้ทิ ้งงานของ
Āน่üยงานของรัฐในระบบเครือข่ายÿารÿนเทýของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรüมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นĀุ้นÿ่üน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริĀาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้üย 

3.6 มีคุณÿมบัติและไม่มีลักþณะต้องĀ้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริĀารพัÿดุภาครัฐกำĀนดในราชกิจจานุเบกþา  

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาĀรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัÿดุที่ประกüดราคาอิเล็กทรอนิกÿ์ดังกล่าü 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่üมกันกับผู้เÿนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเÿนอใĀ้แก่คณะแพทยýาÿตร์  

üชิรพยาบาล มĀาüิทยาลัยนüมินทราธิราช ณ üันประกาýประกüดราคาอิเล็กทรอนิกÿ์ Āรือไม่เป็นผู้กระทำการ
อันเป็นการขัดขüางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกüดราคาอิเล็กทรอนิกÿ์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกÿิทธิ ์Āรือคüามคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเÿธไม่ยอมขึ ้นýาลไทย เü้นแต่รัฐบาลของ          
ผู้เÿนอราคาได้มีคำÿั่งใĀ้ÿละÿิทธิ์คüามคุ้มกันเช่นü่านั้น 

3.10 ผู ้ยื ่นข้อเÿนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้üยอิเล็กทรอนิกÿ์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 
 



1................................................ 2................................................    3................................................ 
     (นายจักรพันธ์ ขุนณรงค์) (นายüรพจน์ เชาüะüณิช)  (นางÿาüธรรณพร กิตติÿยาม) 

4. รายละเอียดคุณลักþณะเฉพาะ 
4.1 คุณลักþณะท่ัวไป 

4.1.1 เครื่องตัดปากมดลูกด้üยĀ่üงไฟฟ้า ประกอบด้üยเครื่องมือที่ใช้จี้ ตัด และĀ้ามเลือด 
4.1.2 มีระบบคüบคุมการทำงานด้üยมือ (hand switch) และคüบคุมการทำงานด้üยเท้า 

(foot switch) 
4.1.3 ใช้ไฟฟ้ากระแÿÿลับขนาด 220-240 โüลต์ 50/60 เฮิร์ต 

4.2 คุณÿมบัติเฉพาะทางเทคนิค 
      4.2.1 เครื่องตัดปากมดลูกด้üยĀ่üงไฟฟ้า  
     4.2.1.1 เป็นเครื่องมือตัดปากมดลูกด้üยĀ่üงไฟฟ้า ใĀ้พลังงานไม่น้อยกü่า 300 üัตต์ 
     4.2.1.2 มีระบบการทำงานได้ทั้งโĀมดโมโนโพลาร์ และโĀมดไบโพลาร์ 
     4.2.1.3 เครื่องÿามารถใช้ในการผ่าตัดแบบ Saline Mode ได้ โดยÿามารถทำการจี้Ā้าม

เลือด ขูดเนื้อเยื่อต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี (Improved Plasma Ignition Performance) 
     4.2.1.4 เครื่องÿามารถรองรับการทำงานร่üมกับอุปกรณ์เชื่อมปิดĀลอดเลือด (Vessel 

Sealing) ชนิด Advanced Bipolar ได ้
     4.2.1.5 มีระบบ Quick memory function เป็นการนำการตั้งค่าครั้งก่อนมาใช้งานได ้

   4.2.1.6 มีระบบจดจำเครื่องมือที่ใช้ก่อน (Instrument recognition) ด้üยüิธี Plug & Play   
โดย Universal socket 

   4.2.1.7 มีจอแÿดงภาพเป็นแบบ Touch Screen  
   4.2.1.8 ที่แผงĀน้าจอแÿดงการตั้งค่าแบบตัüเลขดิจิตอล 
   4.2.1.9 ตัüเครื่องมีช่องต่อÿำĀรับ Monopolar และ Bipolar ประกอบไปด้üย ดังนี้ 

4.2.1.9.1  ช่องต่อ Monopolar Socket  
4.2.1.9.1.1 2 x 3-pin, International Standard 
4.2.1.9.1.2 1 x 1-pin, Bovie Standard 
4.2.1.9.1.3 1 x coaxial, Erbe standard 

4.2.1.9.2  ช่องต่อ Bipolar Socket  
4.2.1.9.2.1 1 x 2-pin, International standard 
4.2.1.9.2.2 1 x coaxial, Erbe standard 

      4.2.1.10  ÿามารถเลือกระบบการทำงานได้ไมน่้อยกü่า 4 ระบบ ดังนี้ 
     4.2.1.10.1  การตัดเนื้อเยื่อในโĀมดโมโนโพลาร์ (CUT) Āรือแบบ PureCut 
ÿามารถปรับกำลังÿูงÿุดได้ไม่น้อยกü่า 300 üัตต์ Āรือแบบ BlendCut ÿามารถปรับกำลังÿูงÿุดได้ไม่น้อยกü่า 
200 üัตต ์
     4.2.1.10.2  การตัดและจี้Ā้ามเลือดในโĀมดโมโนโพลาร์ (COAG) Āรือแบบ 
SoftCoag ÿามารถปรับกำลังÿูงÿุดได้ไม่น้อยกü่า 200 üัตต์ Āรือแบบ PowerCoag ÿามารถปรับกำลังÿูงÿุดได้
ไม่น้อยกü่า 120 üัตต์ 
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     4.2.1.10.3  การตัดเนื้อเยื่อในโĀมดไบโพลาร์ (CUT) Āรือแบบ PK PureCut 
ÿามารถปรับกำลังÿูงÿุดได้ไม่น้อยกü่า 200 üัตต์ Āรือแบบ SalineCut ÿามารถปรับกำลังÿูงÿุดได้ไม่น้อยกü่า 
320 üัตต ์
     4.2.1.10.4  การจี้Ā้ามเลอืดในโĀมดไบโพลาร์ (COAG) Āรือแบบ BisoftCoag 
ÿามารถปรับกำลังÿูงÿุดได้ไม่น้อยกü่า 120 üัตต์ Āรือแบบ SalineCoag ÿามารถปรับกำลังÿูงÿุดได้ไม่น้อยกü่า 
200 üัตต ์

4.2.2 เครื่องดูดคüัน 
 4.2.2.1 มีช่องเÿียบÿายดูดคüันเพ่ือเลือกใช้งานได้ไม่น้อยกü่า 3 ขนาด 
 4.2.2.2 มีปุ่มปรับระดับแรงดูดที่Āน้าจอเครื่อง 
 4.2.2.3 มีไฟแÿดงอายุการใช้งานคงเĀลือของไÿ้กรอง และระดับแรงดูดที่Āน้าจอ

เครื่อง 
4.2.2.4 ÿามารถกรองเชื้อโรคท่ีมีขนาดไม่น้อยกü่า 0.1 ถึง 0.2 ไมครอน และมี

ประÿิทธิภาพในการกรองที่ 99.999% 
4.2.2.5 ตัüกรอง (Filter) มีอายุการใช้งานÿูงÿุดไม่น้อยกü่า 35 ชัü่โมง 

4.2.3 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
 4.2.1.9.1   ด้ามจับ Handpiece, Disposable       30 ชิ้น 
4.2.1.9.2  Electrosurgical Neutral Plate      30 ชิ้น 
4.2.1.9.3 ชุดคüบคุมการทำงานด้üยเท้า (Footswitch)     1 ชิ้น 
4.2.1.9.4 Loop Electrode 15 mm (5 ชิ้นต่อกล่อง)       1 กล่อง  
4.2.1.9.5 Loop Electrode 20 mm (5 ชิ้นต่อกล่อง)      1 กล่อง 
4.2.1.9.6 Loop Electrode 25 mm (5 ชิ้นต่อกล่อง)       1 กล่อง 
4.2.1.9.7 Square Electrode (5 ชิ้นตอ่กล่อง)         1 กล่อง 
4.2.1.9.8 Ball Electrode, Shaft (5 ชิน้ต่อกล่อง)           1 กล่อง 
4.2.1.9.9 Grave Vaginal Speculum with Smoke Tube, Medium  2 ชิ้น 
4.2.1.9.10 รถเข็นÿำĀรับüางเครื่อง Mobile Cart      1 คัน 
4.2.1.9.11  เครื่องÿำรองไฟฟ้า (UPS)                           1 เครื่อง 
4.2.1.9.12  ปืนฉีดยาชา        1 อัน 

5. ข้อกำĀนดอ่ืนๆ 
5.1  ต้องเป็นเครื่องใĀม่ ไม่เคยใช้งานĀรือÿาธิตมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในÿภาพที่ใช้งานได้ทันที      

และมีคุณลักþณะเฉพาะตรงตามที ่กำĀนดไü้ในเอกÿารประกüดราคาซื ้อด้üยüิธ ีประกüดราคา
อิเล็กทรอนิกÿ์ 

5.2 มีเอกÿารแต่งตั้งเป็นตัüแทนจำĀน่ายจากโรงงานผู้ผลิตĀรือผู้นำเข้า 
5.3  มีเอกÿารรับรองÿินค้าได้ผ่านมาตรฐานÿากล เช่น  EN ISO 13485  Āรือ IEC 60601-1 Āรือ         

CE Mark Āรือ EN 60601-1 
5.4  ผู ้ขายต้องÿ่งÿำเนาเอกÿารĀลักฐานแÿดงเคร ื ่องมือแพทย์ที ่ซ ื ้อขายได้ร ับการพิจารณาตาม

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ จากÿำนักงานคณะกรรมการอาĀารและยา กระทรüงÿาธารณÿุขแล้ü 
แต่กรณีที่ยังไม่Āมดอายุ ได้แก่ ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ ใบรับแจ้งรายละเอียดการผลิตเครื่องมือแพทย์ 
Āรือใบอนุญาตนำเข้าเครื่อง Āนังÿือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือ ใบรับแจ้งรายละเอียดการ
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นำเข้าเครื่องมือแพทย์พร้อมรับรองÿำเนาถูกต้องมาพร้อมกับüันที่ÿ่งมอบของใĀ้กับคณะกรรมการตรüจ
รับพัÿดุตรüจÿอบด้üย 

5.5  มีคู่มือการใช้งานภาþาไทยและภาþาอังกฤþอย่างละ 2 เล่ม 
5.6  ผู้ขายต้องระบุยี่Ā้อ รุ่น ประเทýของผลิตภัณฑ์ที่เÿนอมาพร้อมด้üย 
5.7  มีคู่มือการใช้งานภาþาไทยและภาþาอังกฤþอย่างละ 2 เล่ม  
5.8 ผู้ขายต้องจัดÿ่งเจ้าĀน้าที ่ชำนาญงานมาทำการÿาธิตการใช้งานเครื่อง และการดูแลรักþา เครื่องฯ         

แก่แพทย์  พยาบาล และเจ้าĀน้าที่ผู้ใช้เครื่อง จนÿามารถใช้งานเครื่องได้เป็นอย่างดี 
5.9 บริการตรüจเช็คและบำรุงรักþาเครื่องทุก 6 เดือน ตลอดระยะเüลารับประกันคุณภาพ 
5.10 กรณีเครื่องชำรุดในระยะเüลารับประกัน ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 7 üันทำการĀลังจากได้รับ

แจ้ง  ผู้ขายจะต้องดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมกับผู้ซื้อ 
    5.11 Āากเครื่องขัดข้องใช้เüลาซ่อมเกิน 7 üันทำการ บริþัทต้องĀาเครื่องทดแทนใĀ้ใช้ทันทีภายใน 7 üันทำ   

การ Āากบริþัทไม่ÿามารถนำเครื่องมาทดแทนในüันที่กำĀนด จะถูกปรับในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อüัน
ของราคาซื้อขาย 

  5.12 ผู ้ขายต้องมีĀนังÿือรับรองการแต่งตั ้งเป็นตัüแทนจำĀน่ายโดยตรงจากโรงงานผู ้ผลิตĀรือตัüแทน           
จำĀน่ายใน ประเทýไทย  

    5.13 มีĀนังÿือรับรองช่างผู้ชำนาญการ ผ่านการอบรมดูแลรักþาและซ่อมบำรุงเครื่องจากบริþัทผู้ผลิต 
    5.14 ผู้ยื่นข้อเÿนอต้องยื่นเอกÿารĀลักฐานแÿดงการรับรองจากผู้ผลิตü่าจะมีอะไĀล่ÿำรอง และขายใน  

ท้องตลาดไม่น้อยกü่า 5 ปี   
    5.15 Āากเป็นÿินค้าที่ผลิตในต่างประเทý ผู้ขายต้องแÿดงบัญชีราคาÿินค้า ( Invoice) และใบขนÿินค้าจาก  

กรมýุลกากรต่อคณะกรรมการตรüจรับพัÿดุ ในüันÿ่งมอบÿินค้า และต้องแÿดงĀลักฐานการผลิตเครื่อง
จากโรงงานไม่เกิน 1 ปี นับถัดจากüันที่ผลิตถึงüันÿ่งมอบÿินค้าใĀ้กับผู้ซื้อ    

     5.16 ผู้ขายต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักþณะเทคนิคที่กำĀนดตั้งแต่ข้อ 1 จนถึงข้อ
ÿุดท้าย กับรายละเอียดคุณลักþณะของฝ่ายพัÿดุโดยระบุเอกÿารอ้างอิง แคตตาล็อค ใĀ้ถูกต้อง และ
ต้องขีดเÿ้นใต้ระบุĀมายเลขข้อที่อ้างอิงใĀ้ชัดเจน และÿ่งมาพร้อมการยื่นข้อเÿนอ คณะกรรมการฯ ขอ
ÿงüนÿิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ขายที่ไม่จัดทำตารางเปรียบเทียบ ตามตัüอย่างด้านล่าง 

 
ตารางเปรียบเทียบข้อกำĀนดและรายละเอียดคุณลักþณะเฉพาะ 

อ้างถึงข้อ คุณลักþณะเฉพาะที่ 
TOR กำĀนด 

คุณลักþณะเฉพาะที่เÿนอ เอกÿารอ้างอิง 

ระบุĀมายเลข
Āัüข้อ 

คัดลอกเอกÿารตาม
ข้อกำĀนดฯลงในช่อง
นี้ 

ระบุ คุณÿมบัติ ค่าตัüเลขจริง
ของผลิตภัณฑ์ที่ÿามารถทำได้
(โดยไม่ใช่การคัดลอก
ข้อกำĀนดมาแÿดงซ้ำ) 

ใÿ่Āมายเลขอ้างอิงใน
เอกÿารประกอบ 

 
 
 
 



1................................................ 2................................................    3................................................ 
     (นายจักรพันธ์ ขุนณรงค์) (นายüรพจน์ เชาüะüณิช)  (นางÿาüธรรณพร กิตติÿยาม) 

    5.17 ก่อนการÿ่งมอบ ผู้ขายต้องจัดทำรายละเอียด Āมายเลขเครื่อง ตามตารางด้านล่าง ÿ่งใĀ้ฝ่ายพัÿดุเพ่ือ   
ทำการตรüจÿอบ Āากไม่ปฏิบัติตามทางคณะแพทยýาÿตร์üชิรพยาบาลขอÿงüนÿิทธิ์ไม่รับของ 

ลำดับ รายการ จำนüนเงิน ยี่Ā้อ Āมายเลข 
(S/N) 

รูปภาพ ÿถานที่ตั้ง ผู้รับของ 

        

 
6. Āลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเÿนอ 

6.1 เกณฑ์ราคา  
   
7. ระยะเวลาดำเนินการและÿ่งมอบ 
 กำĀนดÿ่งมอบของภายใน 120 üัน นับถัดจากüันลงนามในÿัญญา 
 
8. วงเงินในการจัดĀา 
  üงเงิน 1,500,000.00 บาท (Āนึ่งล้านĀ้าแÿนบาทถ้üน) 
 

9. งวดงานและการจ่ายเงิน  
 จำนüน 1 งüด เมื่อผู้ขายÿ่งมอบพัÿดุถูกต้องครบถ้üนตามÿัญญา และคณะกรรมการตรüจรับพัÿดุได้
พิจารณาตรüจรับเรียบร้อยแล้ü พร้อมทั้งบริþัทคู่ÿัญญาได้ดำเนินการÿ่งใบแจ้งĀนี้ Āรือüางบิลตามüันที่กำĀนด
ครบถ้üนถูกต้อง 
 

10. การรับประกันÿินค้า (ถ้ามี) 
 รับประกันคุณภาพÿินค้าอย่างน้อย 2 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


