
 

๑.........................................    ๒................................................      ๓............................................ 

(นางสาวศิริพร ศิระเกลา)           (นางสาวชมพูนุท ปธนสมิทธิ์)      (นางสาวพโยม กลิ่นพยอม) 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

ชุดเครื่องมือชวยใสทอชวยหายใจชนิดวีดิทัศน จํานวน 2 ชุด 

 

๑. ความเปนมา   

ดวยภาควิชาวิสัญญีวิทยา มีการขยายขอบขายศักยภาพการใหบริการทางวิสัญญีวิทยา ทั้งหองผาตัด
อาคารเพชรรัตนชั้น ๕ และ หองผาตัดอาคารศัลยกรรม ชั้น ๕ - ๖ จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อชุดเครื่องมือชวยใสทอชวย
หายใจชนิดวีดิทัศน จํานวน 2 ชุด ภายในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) เนื่องจากการซื้ออุปกรณ
เปนชุดจะมีประโยชน ในการตอบสนองตอความตองการของหนวยงานไดดีกวา สามารถดูแลบํารุงรักษาไดงายกวา 
และมีความคุมคามากกวา เพื่อใชดูแลผูปวยในกรณีที่มีภาวะใสทอชวยหายใจยาก มีความจําเปนตองใชเครื่องมือ
ชวยใสทอชวยหายใจชนิดวีดิทัศน เนื่องจากมีขอจํากัดในการใสทอชวยหายใจมากขึ้น ผูปวยมีอาการรุนแรงมากขึ้น 
จึงจําเปนตองใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการชวยใสทอชวยหายใจ เพื่อความปลอดภัยในการดูแลและชวยชีวิต
ผูปวย 

ครุภัณฑนี้ใชสําหรับดูแลผูปวยในกรณีที่ภาวะใสทอชวยหายใจยาก ซึ่งเปนภาวะวิกฤตเนื่องจากเมื่อผูปวย
หยุดหายใจขณะเริ่มระงับความรูสึกและมีภาวะใสทอชวยหายใจยากรวมดวย จะทําใหผูปวยขาดออกซิเจนเปนระยะ
เวลานานและอาจเกิดอันตรายถึงแกชีวิต โดยปกติสมองของมนุษยขาดออกซิเจนไดไมเกิน ๔ นาที จึงจําเปนตองใช
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการชวยใสทอชวยหายใจ โดยสามารถนําเครื่องมือนี้ มาใชไดอยางเรงดวนในการ
ชวยชีวิตผูปวย 
 
๒. วัตถุประสงค 

๑. เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด และเพิ่มศักยภาพและรองรับการขยายงานบริการทางวิสัญญี สําหรับ
ผูปวยที่มาเขารับการระงับความรูสึกในหองผาตัด ตึกเพชรรัตนชั้น ๕ และตึกผาตัดศัลยกรรมชั้น ๕ - ๖ 
ที่มีภาวะใสทอชวยหายใจยาก 

๒. เพื่อพัฒนาการดูแลผูปวยที่มาเขารับการบริการระงับความรูสึกใหไดรับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลใหมากยิ่งขึ้น 

 
๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

๓.๑ เปนผูมคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๓.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
๓.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
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๓.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน และไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

๓.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา    
      อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก คณะแพทยศาสตร 

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9 ไมเปนผู ไดรับเอกสิทธิ ์หรือความคุมกัน ซึ ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Govemment Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

๔. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

  ชุดเครื่องมือใสทอชวยหายใจชนิดวีดิทัศน แตละชุดจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

๔.๑  คุณลักษณะทั่วไป 
๔.๑.๑ ชุดเครื่องมือชวยใสทอชวยหายใจชนิดวีดิทัศน พรอมอุปกรณแสดงผล เปนเครื่องมือสําหรับ

ชวยใสทอหายใจ (Laryngoscopy) ทําดวยวัสดุที่ไมเปนสนิม โดยสามารถมองเห็นผานจอแสดง
ภาพ หรือดวยตาเปลาได 

๔.๑.๒ มีจอแสดงภาพสีแสดงผลแยกอิสระจากตัวกลองเพื่อความสะดวกในการใชงานบริการ และการ
เรียนการสอน 

๔.๑.๓ ชุดเครื่องมือชวยใสทอชวยหายใจชนิดวีดิทัศน พรอมอุปกรณแสดงผล ตองสามารถควบคุมการ
ทํางานบนแผงหนาจอ หรือควบคุมการทํางานโดยวิธีอื่นใดได 

๔.๑.๔ ชุดเครื่องมือชวยใสทอชวยหายใจชนิดวีดิทัศน พรอมอุปกรณแสดงผล มีระบบบันทึกภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว หรือระบบที่ดีกวา 

๔.๑.๕ ชุดเครื่องมือชวยใสทอชวยหายใจชนิดวีดิทัศน พรอมอุปกรณแสดงผล สามารถใชกับผูปวยที่มี
ภาวะใสทอชวยหายใจยากและสามารถใชกับผูปวยทุกวัย มีหลากหลายขนาด 

๔.๑.๖ ชุดเครื่องมือชวยใสทอชวยหายใจชนิดวีดิทัศน พรอมอุปกรณแสดงผล สามารถเคลื่อนยายได
สะดวก  

๔.๑.๗ ตัวเครื่องและจอแสดงภาพสามารถประกอบหรือติดตั้งกับเสาลอเลื่อน เพื่อใหเคลื่อนยายได
สะดวก 

๔.๑.๘ ชุดเครื่องมือชวยใสทอชวยหายใจชนิดวีดิทัศน พรอมอุปกรณแสดงผล สามารถใชระบบไฟฟา 
ระหวาง  ๑๐๐ - ๒๔๐ โวลต / ๕๐ - ๖๐ เฮิรตซ หรือดีกวา และมีแบตเตอรี่แบบลิเธียม หรือ
ดีกวา ที่สามารถประจุใหมได 

 
 
 



 

๑.........................................    ๒................................................      ๓............................................ 

(นางสาวศิริพร ศิระเกลา)           (นางสาวชมพูนุท ปธนสมิทธิ์)      (นางสาวพโยม กลิ่นพยอม) 

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ 
๔.๒.๑ จอแสดงภาพ (monitor) สําหรับใชกับเครื่องมือชวยใสทอชวยหายใจ ชนิดจอแยก  จํานวน ๑ จอ 

- จอแสดงภาพมีน้ําหนักเบาและทําความสะอาดไดงาย 
- ขนาดหนาจอไมนอยกวา 8 นิ้ว จอภาพสีขนาดความคมชัดไมนอยกวา 1200 x 8๐๐ พิกเซล 
- สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในขณะใชงานได โดยบันทึกเปนไฟลอิเล็กทรอนิกสได 
- มีชองตอสัญญาณออกอยางนอย 2 ชอง สําหรับตอกลองไดอยางนอย 2 ตัว และ ตอสัญญาณ

ภาพออกไปยังจอแสดงภาพอื่นได 
- จอแสดงภาพมีหนวยความจําภายใน บันทึกลงในหนวยความจําของเครื่อง หรือ SD card   

ไมนอยกวา 16 GB 
- จอแสดงภาพสามารถทํางานไดในขณะท่ีทําการประจุไฟฟา 
- บนหนาจอมีแถบแสดงสถานะของแบตเตอรี่ และแสดงสถานะหนวยความจําที่ใชบันทึกขอมูล 
- มีสายไฟ หรือหมอแปลงประจุไฟฟา หรืออุปกรณประจุไฟฟา หรือเทียบเทา สําหรับใชกับจอ

แสดงภาพชนิดจอแยก 
- สามารถควบคุมการทํางานตาง ๆ ผานหนาจอได 
- สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในขณะใชงานได โดยบันทึกเปนไฟลอิเล็กทรอนิกสได 

๔.๒.2 เครื่องมือชวยใสทอชวยหายใจชนิดวีดิทัศน (Video Laryngoscope) 
- Blade โคงรูปทรงพิเศษสําหรับผูใหญใสทอชวยหายใจยาก จํานวน ๑ ชิ้น 
- Blade โคง สําหรับผูใหญ เบอร ๔ หรือเทียบเทา จํานวน ๑ ชิ้น 
- Blade โคง สําหรับผูใหญ เบอร ๓ หรือเทียบเทา จํานวน ๑ ชิ้น 
- อุปกรณสําหรับสงสัญญาณภาพดวยอิเล็กทรอนิกส (connecting cable) หรือเทียบเทา  
- ดามจับถูกออกแบบมาใหจับถือสะดวก คงทน แข็งแรง น้ําหนักเบา ชนิดสแตนเลส (304) 

หรือวัสดุที่ดีกวา หรือเทียบเทา 
- ดามจับสามารถลาง ฆาเชื้อนํามาใชซ้ําได 
- มีกลองรับภาพสี สามารถมองเห็นกลองเสียงและอวัยวะขางเคียง ไดชัดเจนโดยไมถูกบดบัง 

ขณะใสทอชวยหายใจ 
  - สามารถกันน้ําไดตามมาตรฐานระดับ IPX8 หรือเทียบเทา 

- เลนสรับภาพ สามารถฆาเชื้อได (Sterilization)  
๔.๓ อุปกรณประกอบการใชงานตามมาตรฐาน 

๔.๓.๑ กานใสทอชวยหายใจชนิดแข็ง (Stylet) สําหรับ Blade โคงรูปทรงพิเศษ จํานวน ๔ ชิ้น 
๔.๓.๒ เสาลอเลื่อนแขวนจอแสดงภาพความสูงไมนอยกวา ๑1๐ ซม. จํานวน ๑ ชิ้น 
๔.๓.๓ คูมือประกอบการใชงาน จํานวน ๑ ชิ้น 
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๕. เงื่อนไขเฉพาะ 
๕.๑  รับประกันคุณภาพไมนอยกวา ๒ ป 
๕.๒  ตองเปนเครื่องใหม พรอมติดตั้ง ในระหวางประกัน 
๕.๓  บริการตรวจเช็คและบํารุงรักษาเครื่องทุก ๖ เดือน และสอบเทียบเครื่องปละ ๑ ครั้ง ตลอด

ระยะเวลารับประกันคุณภาพ โดยแจงใหผูซื้อ ทราบลวงหนา ไมนอยกวา ๕ วันทําการ และตองมี
เอกสารประกอบการตรวจสอบและบํารุงรักษา สงมอบใหกับผูซื้อ 

๕.๔ บริษัทผูแทนจําหนายตองสงมอบหนังสือคูมือการใช คูมือการดูแลบํารุงรักษาและการตรวจซอมอยาง
ละเอียด (Technical service manual) จํานวนอยางนอย ๑ ชุด 

๕.๕ ตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งอยางถูกตองและหลักฐานแสดงการผาน
การอบรมของชางผูทําการตรวจซอม เพื่อยืนยันการบริการหลังการขาย 

๕.๖ ผูขายตองจัดอบรมวิธีการใชและการดูแลบํารุงรักษาใหกับผูใช 
๕.๗ ถาหากอุปกรณชํารุดใหเขามาบํารุงรักษาภายใน ๗ วันหลังจากไดรับแจง 
๕.๘ หากเครื่องขัดของใชเวลาซอมเกิน ๗ วันทําการ บริษัทตองหาเครื่องทดแทนใหใชไดทันทีภายใน ๗ วัน

ทําการ หากบริษัทไมสามารถนําเครื่องมาทดแทนในวันที่กําหนด จะถูกปรับในอัตรารอยละ ๐.๒     
ตอวันของราคาซื้อขาย 

๕.๙ ตองเปนเครื่องใหม ไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน 
๕.๑๐ ผูขายจะตองจัดสงเจาหนาที่ชํานาญงานมาทําการสาธิตการใชงานเครื่อง การดูแลรักษาเครื่อง แกแพทย 

พยาบาล และเจาหนาที่ผูใชเครื่อง จนสามารถใชงานเครื่องไดเปนอยางด ี
๕.๑๑ ผูขายจะตองจัดสงชางผูชํานาญงานเขามาอบรมวิธีการบํารุงรักษา วิธีการซอมใหแกเจาหนาที่     

ในงานเครื่องมือแพทย (นักวิทยาศาสตร) จนสามารถตรวจซอมอาการเสียเบื้องตนได 
๕.๑๒ ผูขายตองมีหนังสือรับรองการแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิต 
๕.๑๓ มีหลักฐานรับรองวาบริษัทที่เสนอราคามีชางผูชํานาญการ ผานการอบรมดูแลรักษาและซอม

เครื่องมอืจากบริษัทผูผลิต 
๕.๑๔ มีหนังสือรับรองวามีอะไหลสํารองในการซอมบํารุง ยืนยันราคาอะไหล และขายในทองตลอด      

ไมนอยกวา ๕ ป 
            5.15 ผูยื่นขอเสนอจะตองดําเนินการจัดทํารายละเอียดหมายเลขเครื่อง โดยจะตองทําตามตารางขางลาง
แลวสงใหฝายพัสดุ เพื่อตรวจสอบกอนสงมอบ หากไมปฏิบัติตามทางคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ 
ไมรับของ 
 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน หมายเลข (S/N) รูปภาพ สถานที่ตั้ง 
      

 
              5.16 วันเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอตองระบุรายการ ยี่หอ รุน และประเทศผูผลิตมาประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 



 

๑.........................................    ๒................................................      ๓............................................ 

(นางสาวศิริพร ศิระเกลา)           (นางสาวชมพูนุท ปธนสมิทธิ์)      (นางสาวพโยม กลิ่นพยอม) 

๖. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

 เกณฑพิจารณา ใชเกณฑราคา 

๗. ระยะเวลาสงมอบของ 

 กําหนดสงมอบของภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย 

๘. อัตราคาปรับ 

          กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ 

9. วงเงินในการจัดหา 

 วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) 

10. สถานที่ติดตอเพื่อเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นทางอีเมลมายังท่ีอยูดานลางนี้โดยเปดเผยตัว 

           10.1 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 681 ถนนสามเสน  

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 ฝายพัสดุ ชั้น 6 อาคารพัชรกิติยาภา โทร. 02-244-3000 ตอ 

3055-3057,5211 

           10.2 ทาง E-mail : INV@nmu.ac.th 

 


