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รายละเอียดคุณลักþณะเฉพาะ 
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเÿียงความถี่ÿูงชนิดÿี เพื่อช่วยในการผ่าตัดแบบเปิดทางĀน้าท้อง 

จ านวน 1 เครื่อง 
1. ความเป็นมา 

คณะแพทยýาÿตร์üชิรพยาบาล มĀาüิทยาลัยนüมินทราธิราช ได้เปิดบริการรักþาผู้ป่üยทางด้าน
การผ่าตัดแบบÿ่องกล้องและผ่าตัดแบบเปิดĀน้าท้องซึ่ งมีผู้ป่üยมารับบริการเป็นจ านüนมาก โดยมีÿถิติผู้ป่üย
ที่มารับบริการในปี พý.2564 – 2566 มีจ านüน 1,104, 1507 และ 1,031 รายตามล าดับ โดยครุภัณฑ์
รายการนี้มีĀน่üยýัลยýาÿตร์ทั่üไป Āน่üยýัลýาÿตร์Āลอดเลือด ที่มีคüามจ าเป็นต้องใช้ จึงขออนุมัติ                   
จัดซื้อเครื่องตรüจอüัยüะภายในด้üยคลื่นเÿียงคüามถี่ÿูงชนิดÿี เพ่ือช่üยในการผ่าตัดแบบเปิดทางĀน้าท้อง 
จ านüน 1 เครื่อง เพ่ือพัฒนาบริการทางการแพทย์ใĀ้มีýักยภาพในระดับแนüĀน้าและเพ่ิมประÿิทธิภาพในการ
รักþา การผ่าตัดผู้ป่üยใĀ้มีคüามปลอดภัย จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือ ที่มีประÿิทธิภาพ เพ่ือก้าüทันเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่ทันÿมัย 

2. วัตถุประÿงค ์
2.1 ใช้ตรüจขณะท าการผ่าตัดแบบเปิดĀน้าท้องและตรüจĀลอดเลือดและเต้านม  ÿ าĀรับใช้งานในĀ้อง

ผ่าตัด 
3. คุณÿมบัติของผู้ยื่นข้อเÿนอ 

3.1 มีคüามÿามารถตามกฎĀมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระĀü่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระĀü่างถูกระงับการยื่นข้อเÿนอĀรือท าÿัญญากับĀน่üยงานของรัฐไü้ชั่üคราü

เนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตา มระเบียบ                      
ที่รัฐมนตรีü่าการกระทรüงการคลังก าĀนดตามที่ประกาýเผยแพร่ในระบบเครือข่ายÿารÿนเทýของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไü้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเüียนชื่อใĀ้เป็นผู้ทิ้งงานĀน่üยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายÿารÿนเทýของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรüมถึงนิติบุคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นĀุ้นÿ่üนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริĀาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้üย 

3.6  มีคุณÿมบัติและไม่มีลักþณะต้องĀ้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริĀาร
พัÿดุภาครัฐก าĀนดในราชกิจจานุเบกþา 

3.7  เป็นบุคคลธรรมดาĀรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัÿดุที่ประกüดราคาอิเล็กทรอนิกÿ์ดังกล่าü 
3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่üมกับผู้เÿนอราคารายอ่ืนที่เข้ามายื่นข้อเÿนอใĀ้แก่คณะแพทยýาÿตร์üชิรพยา

บาล มĀาüิทยาลัยนüมินทราธิราช ณ üันประกาýประกüดอิเล็กทรอนิกÿ์Āรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขüางการแข่งขันราคาอย่างเป้นธรรมในการประกüดราคาอิเล็กทรอนิกÿ์นั้น 

3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกÿิทธิ์Āรือคüามคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเÿธไม่ยอมขึ้นýาลไทย เü้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเÿนอได้มีค าÿั่งใĀ้ÿละเอกÿิทธิ์คüามคุ้มกันเช่นü่านั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเÿนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้üยอิเล็กทรอนิกÿ์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรามบัญชีกลาง 
 
 
 
 

Mobile User
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4. รายละเอียดคุณลักþณะเฉพาะ 
4.1 คุณÿมบัติของแผงควบคุมการท างาน (Operating Console) 

4.1.1 ปุ่มคüบคุมการท างานเป็นระบบ Interactive Keyboard light Āรือระบบไฟเรืองแÿง 
4.1.2 จอภาพเป็นแบบ TFT Āรือ LCD ขนาดไม่น้อยกü่า 19 นิ้ü และปรับระดับคüามÿูงได้ 
4.1.3 ÿามารถต่อĀัüตรüจได้ไม่น้อยกü่า 3 Āัüตรüจ โดยÿามารถเลือกใช้งานได้ครั้งละ 1 Āัüตรüจ       

4.2 คุณÿมบัติและลักþณะทั่วไปของเครื่อง (System Architecture) 
4.2.1 เป็นระบบ Fully Digital Beam-Former Āรือ Fully Digital Scan Converter 

4.2.2 เป็นเครื่องตรüจอüัยüะภายในคลื่นเÿียงคüามถี่ÿูงÿามารถแÿดงภาพชนิดขาü-ด าและÿี  
4.2.3 ตัüเครื่องตั้งอยู่บนฐานไม่น้อยกü่า 4 ล้อ เคลื่อนย้ายได้อิÿระและÿามารถล็อคล้อใĀ้Āยุดนิ่งได้ 
4.2.4 มีระดับขั้นของการแÿดงภาพขาüด า (Gray Scale) ไม่น้อยกü่า 256 ขั้น 
4.2.5 ระดับการขยายÿัญญาณของระบบ (System Dynamic Range) ไม่น้อยกü่า 190 เดซิเบล 
4.2.6 คุณÿมบัติในการแÿดงภาพ (Imaging Display Modes) มีดังนี ้

4.2.6.1  ÿามารถแÿดงภาพแบบ B-Mode  และ Simultaneous B+B Mode 
4.2.6.2  ÿามารถแÿดงภาพ B-Mode และ M-Mode พร้อมกันได้แบบ ½ ในแนüนอน 
4.2.6.3  ÿามารถแÿดงภาพแบบ C (Color Flow Mapping) ได ้
4.2.6.4  ÿามารถแÿดงภาพแบบ P (Power Doppler) ได ้
4.2.6.5  ÿามารถแÿดงภาพแบบ PW Doppler Mode ได ้
4.2.6.6  ÿามารถแÿดงภาพแบบ THI (Tissue Harmonic Imaging) ได ้

4.2.7 คุณÿมบัติการแÿดงค่าต่าง ๆ บนจอภาพ (Image Screen Display) 
 4.2.7.1 ÿามารถแÿดงชื่อผู้ป่üย, เลขประจ าตัü, üันและเüลาที่ท าการตรüจ, Āัüตรüจที่ก าลัง

ใช้งานอยู่และรูปแบบที่ท าการตรüจ, Scale บอกระดับคüามลึกและ Frame Rate 
(FR) ได ้

4.2.8 มีÿัญลักþณ์บอกลักþณะการท างาน (Body Mark) 
4.2.9 ÿามารถตั้งค าพิมพ์ล่üงĀน้าได้ (Label) เพ่ือÿะดüกในการท างาน 

4.2.10  มีแนüเÿ้น (Puncture Line) แÿดงบนจอภาพ เพ่ือÿะดüกในการใช้ท าการเจาะชิ้นเนื้อตาม 
ลักþณะชนิดของĀัüตรüจ 

4.2.11 ใช้ไฟฟ้า 220 โüลต์ 50 เฮิรตซ์ 
4.3 คุณÿมบัติของรูปแบบการปฏิบัติงาน (Imaging Parameters) 

4.3.1 ÿามารถปรับระดับ Color Wall Filter Āรือ Color Scale Conversion ได้ไม่                         
น้อยกü่า 8 ระดับ 

4.3.2 ÿามารถปรับระดับ Doppler Wall Filter Āรือ Doppler Conversion ได้ไม่                           
น้อยกü่า 8 ระดับ 

4.3.3 ÿามารถปรับระดับ Gray Scale Conversion ของภาพขาüด าได้ไม่น้อยกü่า 20 รูปแบบ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับชนิดของĀัüตรüจ 

4.4 คุณÿมบัติการบันทึกภาพและข้อมูลรวมทั้งการแÿดงภาพ (Image Review, Documentation 
and Storage) 

4.4.1 ÿามารถบันทึกภาพ B-Mode ได้ไม่น้อยกü่า 5,000 ภาพ 
4.4.2 ÿามารถแÿดงภาพย้อนĀลังแบบต่อเนื่อง (ภาพเคลื่อนไĀü) Āรือเลือกดูทีละภาพได้ 
4.4.3 ÿามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไĀüลงในเครื่องได้ โดยมีคüามจุไม่น้อยกü่า 500 GB. 

(Hard disk 500 GB.) 
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4.4.4 ÿามารถเก็บภาพลง USB ได ้
4.4.5 ÿามารถปรับทิýทางการแÿดงภาพได้ทั้งบน-ล่าง , ซ้าย-ขüา Āรือ แบ่งภาพเป็น 2 ภาพได้                  

ทั้งแนüตั้งและแนüนอน 
4.5 คุณÿมบัติประกอบการใช้งาน 

4.5.1 Āัüตรüจÿ าĀรับตรüจขณะท าการผ่าตัดแบบเปิดĀน้าท้องĀัüตรüจรูปทรงตัü I (I-shaped 
Intraoperative Transducer) จ านüน 1 Āัüตรüจ 

4.5.1.1 เป็นĀัüตรüจชนิดĀลายคüามถี่ มีขนาดคüามถี่อยู่ในช่üงระĀü่าง 4 - 10 MHz. 
4.5.1.2 ลักþณะของĀัüตรüจเป็นแบบ I-shape 
4.5.1.3 ÿามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้น าทางในการเจาะชิ้นเนื้อของอüัยüะได้ 

(Biopsy Guide) 
4.5.1.4 Āัüตรüจÿามารถท าการฆ่าเชื้อด้üยüิธีการแช่Āัüตรüจลงในน้ ายาฆ่าเชื้อได้  เĀมาะ

ÿ าĀรับการใช้ในĀ้องผ่าตัด 
4.5.2 Āัüตรüจÿ าĀรับตรüจขณะท าการผ่าตัดแบบเปิดĀน้าท้องĀัüตรüจรูปทรงตัü  T                      

(T-shaped Intraoperative Transducer) จ านüน 1 Āัüตรüจ 
4.5.2.1  เป็นĀัüตรüจชนิดĀลายคüามถี่ มีขนาดคüามถี่อยู่ในช่üงระĀü่าง 4 - 10 MHz. 
4.5.2.2  ลักþณะของĀัüตรüจเป็นแบบ T-shap 
4.5.2.3  Āัüตรüจÿามารถท าการฆ่าเชื้อด้üยüิธีการแช่Āัüตรüจลงในน้ ายาฆ่าเชื้อได้  เĀมาะ

ÿ าĀรับการใช้ในĀ้องผ่าตัด 
4.5.3 Āัüตรüจÿ าĀรับตรüจĀลอดเลือดและเต้านม (Linear Transducer) จ านüน 1 Āัüตรüจ 

4.5.3.1  เป็นĀัüตรüจชนิดĀลายคüามถี่ มีขนาดคüามถี่อยู่ในช่üงระĀü่าง 6 - 12 MHz. 
4.5.3.2  มีปุ่มคüบคุมการท างานที่Āัüตรüจใช้Āยุดภาพ / แÿดงภาพ 
4.5.3.3  ÿามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้น าทางในการเจาะชิ้นเนื้อ ของอüัยüะได้ 

(Biopsy Guide) 
4.5.3.4  Āัüตรüจÿามารถท าการฆ่าเชื้อด้üยüิธีการแช่Āัüตรüจลงในน้ ายาฆ่าเชื้อได้  เĀมาะ

ÿ าĀรับการใช้ในĀ้องผ่าตัด 
 

4.5.4 อุปกรณ์เพ่ิมเติม 
4.5.4.1 เครื่องพิมพ์ภาพ     จ านüน 1 เครื่อง 
4.5.4.2 อัลตร้าซาüด์เจล     จ านüน 1 แกลลอน 
4.5.4.3 เครื่องÿ ารองไฟฟ้า    จ านüน 1 เครื่อง 
4.5.4.4 กระดาþพิมพ์ภาพ             จ านüน 5 ม้üน 

 
5 เงื่อนไขเฉพาะ 

5.1 การติดตั้งต้องเชื่อมต่อระบบÿารÿนเทýของโรงพยาบาลได้ และผ่านการตรüจÿอบการท างานใĀ้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และเชื่อมต่อระบบต่างๆ (Network) ได้เÿร็จÿมบูรณ์ ÿามารถÿ่งผ่านข้อมูลได้โดยบริþัท
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

5.2 ผู้ขายต้องระบุยี่Ā้อ รุ่น ประเทýของผลิตภัณฑ์ที่เÿนอมาพร้อมด้üย 
5.3 มีคู่มือการใช้งานภาþาไทยและภาþาอังกฤþอย่างละ 2 เล่ม (ถ้ามี) 
5.4 บริการตรüจเช็คและบ ารุงรักþาเครื่องทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเüลารับประกันคุณภาพ 
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5.5 กรณีเครื่องช ารุดในระยะเüลารับประกัน ผู้ขายต้องด าเนินการแก้ไขภายใน 7 üันท าการĀลังจากได้รับ
แจ้ง 

5.6 ต้องเป็นเครื่องใĀม่ ไม่เคยใช้งานĀรือÿาธิตมาก่อน 
5.7 ผู้ขายต้องมีĀนังÿือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัüแทนจ าĀน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตĀรือตัüแทน

จ าĀน่ายในประเทýไทย  
5.8 มีĀนังÿือรับรองช่างผู้ช านาญการ ผ่านการอบรมดูแลรักþาและซ่อมบ ารุงเครื่องจากบริþัทผู้ผลิต 
5.9 มีĀนังÿือรับรองü่าจะมีอะไĀล่ÿ ารองในการซ่อมบ ารุง และขายในท้องตลาดไม่น้อยกü่า 5 ปี   
5.10ผู้ขายต้องจัดท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักþณะเทคนิคที่ก าĀนดตั้งแต่ข้อ 1 จนถึงข้อ

ÿุดท้าย กับรายละเอียดคุณลักþณะของฝ่ายพัÿดุโดยระบุเอกÿารอ้างอิง แคตตาล็อค ใĀ้ถูกต้อง                
และต้องขีดเÿ้นใต้ระบุĀมายเลขข้อที่อ้างอิงใĀ้ชัดเจน และÿ่งมาพร้อมการยื่นข้อเÿนอ คณะกรรมการฯ 
ขอÿงüนÿิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ขายที่ไม่จัดท าตารางเปรียบเทียบ ตามตัüอย่างด้านล่าง  

ตารางเปรียบเทียบข้อก าĀนดและรายละเอียดคุณลักþณะเฉพาะ 
อ้างถึงข้อ คุณลักþณะเฉพาะที่ 

TOR ก าĀนด 
คุณลักþณะเฉพาะที่เÿนอ เอกÿารอ้างอิง 

ระบุĀมายเลข
Āัüข้อ 

คัดลอกเอกÿารตาม
ข้อก าĀนดฯลงในช่อง
นี้ 

ระบุ คุณÿมบัติ ค่าตัüเลขจริง
ของผลิตภัณฑ์ที่ÿามารถท าได้
(โดยไม่ใช่การคัดลอก
ข้อก าĀนดมาแÿดงซ้ า) 

ใÿ่Āมายเลขอ้างอิงใน
เอกÿารประกอบ 

 
5.11 ก่อนการÿ่งมอบ ผู้ขายต้องจัดท ารายละเอียด Āมายเลขเครื่อง ตามตารางด้านล่าง ÿ่งใĀ้ฝ่ายพัÿดุเพ่ือ
ท าการตรüจÿอบ Āากไม่ปฏิบัติตามทางคณะแพทยýาÿตร์üชิรพยาบาลขอÿงüนÿิทธิ์ไม่รับของ 
ล าดับ รายการ จ านüนเงิน ยี่Ā้อ Āมายเลข 

(S/N) 
รูปภาพ ÿถานที่ตั้ง ผู้รับของ 

        

  
 5.12 ตลอดระยะเüลารับประกัน เครื่องฯ ใช้งานไม่ได้ (Down time) รüมกันแล้üเกิน 20 üันท าการ ผู้ขาย

ต้องยินยอมขยายระยะเüลาการรับประกันออกไป 5 เท่าของจ านüนüันที่เกิน 
    5.13 ตลอดระยะเüลารับประกัน ผู้ขายต้องท าการ Upgrade software ทุกครั้ง เมื่อมีการปรับปรุง
ซอฟต์แüร์ใĀม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งÿิ้น โดยใĀ้ÿิทธิ์การใช้ซอฟต์แüร์แก่Āน่üยงานโดยไม่มีเüลาจ ากัด 
6 ก าĀนดเวลาÿ่งมอบพัÿดุ 
         ภายใน 150 üัน นับถัดจากüันที่ได้รับแจ้งเข้าพ้ืนที่ 
7 Āลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเÿนอ 
            ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน ดังนี้ 

7.1 เกณฑ์ราคา น้ าĀนัก 30% 
7.2 เกณฑ์อ่ืน น้ าĀนัก 70% ได้แก่ 

7.2.1 บริการĀลังการขาย น้ าĀนัก 10% 
7.2.2 ข้อเÿนอด้านเทคนิคĀรือข้อเÿนออ่ืน น้ าĀนัก 60% 



คณะกรรมการก าĀนดรายละเอียดคุณลักþณะเฉพาะ 
 
1......................................ประธานกรรมการ   2.....................................กรรมการ 3....................................กรรมการ 
   (นายภัคพล  ÿุขüิบูลย์)                              (นายปรเมþฐ์  เĀลืองอ่อน)         (นางปติฐา  ÿุประภารพงþ์) 

8 วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดÿรร 
    ภายใน 5,500,000.00 บาท (Ā้าล้านĀ้าแÿนบาทถ้üน) 

9 งวดงานและการจ่ายเงิน 
 จ านüน 1 งüด เมื่อผู้ขายÿ่งมอบพัÿดุถูกต้องครบถ้üนตามÿัญญา และคณะกรรมการตรüจรับพัÿดุได้
พิจารณาตรüจรับเรียบร้อยแล้ü พร้อมทั้งบริþัทคู่ÿัญญาได้ด าเนินการÿ่งใบแจ้งĀนี้ Āรือüางบิลตามüันที่
ก าĀนดครบถ้üนถูกต้อง 

10 อัตราค่าปรับ 
     คิดค่าปรับเป็นรายüันในอัตราร้อยละ 0.20 (ýูนย์จุดýูนย์ÿอง) ของราคาพัÿดุที่ยังไม่ÿ่งมอบ 
11 การก าĀนดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 การรับประกันคüามเÿียĀายของตัüเครื่อง และ Software ทุกอย่างระยะเüลาไม่น้อยกü่า 2 ปี              
นับจากüันตรüจรับถูกต้องครบถ้üนตามÿัญญา 

12 ÿถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม Āรือเÿนอแนะวิจารณ์ĀรือแÿดงความคิดเĀ็นโดยเปิดเผยตัว 
 ทาง E-mail : inv@nmu.ac.th 
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คณะกรรมการก าĀนดรายละเอียดคุณลักþณะเฉพาะ 
 
1......................................ประธานกรรมการ   2.....................................กรรมการ 3....................................กรรมการ 
   (นายภัคพล  ÿุขüิบูลย์)                              (นายปรเมþฐ์  เĀลืองอ่อน)         (นางปติฐา  ÿุประภารพงþ์) 

เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลอืกข้อเÿนอ 
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเÿียงความถี่ÿูงชนิดÿี เพื่อช่วยในการผ่าตัดแบบเปิดทางĀน้าท้อง 

จ านวน 1 เครื่อง 
ล าดับ รายละเอียด น้ าĀนัก 

% 
เกณฑ์การพิจารณา คะแนน คะแนนที่

ได้ 
1. ราคา 30% ระบบคิดใĀ้อัตโนมัติ 
2. ข้อเÿนอด้านเทคนิคĀรือข้อเÿนออ่ืนๆ 60%  100  

2.1 Āัüตรüจ Linear  มีปุ่มคüบคุมการท างาน

ÿ าĀรับใช้ Āยุด/แÿดงภาพได้ 

(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

 - มีปุ่มคüบคุมการท างานÿ าĀรับ
ใช้ Āยุด/แÿดงภาพได้ และ
ÿามารถบันทึกภาพได้ 

40  

- มีปุ่มคüบคุมการท างานÿ าĀรับ
ใช้ Āยุด/แÿดงภาพได้ 
 

0  

2.2 Āัüตรüจÿามารถฆ่าเชื้อด้üยüิธีการแช่Āัü

ตรüจลงในน้ ายาฆ่าเชื้อได้  
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 - แช่น้ ายาฆ่าเชื้อและ Sterrad ได้ 30  
 

- แช่น้ ายาฆ่าเชื้อได้ 0  

2.3 Āัüตรüจÿ าĀรับตรüจขณะท าการผ่าตัดแบบ

เปิดĀน้าท้องĀัüตรüจรูปทรงตัü I (I-shaped 

Intraoperative Transducer)  
 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 - ÿามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์
ประกอบเพื่อใช้น าทางในการเจาะ
ชิ้นเนื้อของอüัยüะได้ (Biopsy 
Guide) 

30  

- ไมÿ่ามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์
ประกอบเพื่อใช้น าทางในการเจาะ
ชิ้นเนื้อของอüัยüะได้ (Biopsy 
Guide) 

10  

3. บริการĀลังการขาย 10%  100  

3.1 ระยะเüลารับประกันÿินค้า  
 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
 

 - ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป 40  

- 1 ปี  10  

3.2 ระยะเüลาการÿ่งมอบ  
 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 - ไม่เกิน 120 üัน 30  

- ภายใน 150 üัน 10  

3.3 รับรองü่าจะมีอะไĀล่ในการซ่อมบ ารุง 
 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 - ไม่น้อยกü่า 8 ปี 30  

- ไม่น้อยกü่า 5 ปี 10  

รüมคะแนน  
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Mobile User


