
 

1....................................................  2...........................................................  3......... ......................................... 
    (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)               (นางสาวศิลัมพา สุบุญสันธิ์)           (นางสาวบูรณา นวพิพัฒน์พงศ์) 

ขอบเขตของงาน 

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์และ 

เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จ านวน 1 งาน 

๑.  ความเป็นมา 
ด้วยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความประสงค์จะจ้างเหมา

บริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์และเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์
อย่างต่อเนื่อง จากสัญญาเดิมที่สิ้นสุดเมื่อเดือนกันยายน 2566 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของกองวิศวกรรม
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรของระบบแก๊สทางการแพทย์เป็นประจ า  
จึงเห็นควรให้มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขรวมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ส าคัญของเครื่องอัดอากาศ 
ทางการแพทย์และเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ประจ าปี  

๒.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เครื่องจักรต่างๆ ในระบบแก๊สทางการแพทย์ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานของกองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรระบบแก๊ส  
ทางการแพทย ์ 

๓.  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะแพทยศาสตร์ 
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้างในครั้งนี้และเป็นผลงานที่เป็น

คู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่เป็นสถานประกอบการพยาบาล ที่ทางคณะแพทยศาสตร์
ให้ความเชื่อถือ (สัญญาภายในประเทศ) ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 
ทั้งนี้ให้ผู้เสนอราคาแนบสัญญาซื้อขายและหนังสือรับรองผลงานภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี 

        3.12ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้ 

                    (1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 
1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดง
ฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ 
                   (2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดง
ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการก าหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 
                   (3) ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทข้ึนไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นบุคคลธรรมดาโดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี
เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการท่ียื่น
ข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ
รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา 
                 (4) กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ
เข้ายื่นข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณท่ี
ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงิน
รวมของวงเงินสินเชื่อที่ส านักงานใหญ่รับรอง หรือที่ส านักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอ านาจจาก
ส านักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน) 
                (5) กรณีตาม (1) - (4) ยกเว้นส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
                     (5.1) กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ 
                     (5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 

 

๔. ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์และ 
เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จ านวน 30 เครื่อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ จ านวน 16 เครื่อง 
อาคารศัลยกรรม จ านวน 2 เครื่อง 

1. เลขครุภัณฑ์ 2558-07120400-09032702-00001 
2. เลขครุภัณฑ์ 2558-07120400-09032702-00002 
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อาคารมหาวชิราวุธ จ านวน 2 เครื่อง 
1. เลขครุภัณฑ์ 2557-07121500-12034201-00001 
2. เลขครุภัณฑ์ 2557-07121500-12034201-00002 

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จ านวน 2 เครื่อง  
1. เลขครุภัณฑ์ 63-030000-0501-00016-00002  

อาคารสูติกรรม จ านวน 2 เครื่อง 
1. เลขครุภัณฑ์ 64-031080-0212-00219-00001 

อาคารเพชรรัตน์ เครื่องอัดอากาศทางการแพทย์แบบลูกสูบ จ านวน 4 เครื่อง 
1. เลขครุภัณฑ์ 2557-07120400-09034300-00001 
2. เลขครุภัณฑ์ 2557-07120400-09034300-00002 
3. เลขครุภัณฑ์ 2547-07120400-02032306-00003 
4. เลขครุภัณฑ์ 2547-07120400-02032306-00004  

อาคารเพชรรัตน์ เครื่องอัดอากาศทางการแพทย์แบบ Scroll จ านวน 1 ชุด  (4 เครื่อง) 
1. เลขครุภัณฑ์ 2562-0310800-0203-00113-00002/1-4 

เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย ์จ านวน 17 เครื่อง  
อาคารสูติกรรม จ านวน 3 เครื่อง 

2. เลขครุภัณฑ์ 2559-07120400-12032800-00008 
3. เลขครุภัณฑ์ 2559-07120400-12032800-00009 
4. เลขครุภัณฑ ์2562-0310800-0212-02066-00001 

อาคารศัลยกรรม จ านวน 4 เครื่อง  
1. เลขครุภัณฑ์ 2559-07120400-12034201-00001 
2. เลขครุภัณฑ์ 2559-07120400-12034201-00002 
3. เลขครุภัณฑ์ 2559-07120400-12034201-00003 
4. เลขครุภัณฑ์ 2559-07120400-12034201-00004 

อาคารมหาวชิราวุธ จ านวน 2 เครื่อง 
1. เลขครุภัณฑ์ 2554-07120400-09032400-00003 
2. เลขครุภัณฑ์ 2554-07120400-09032400-00004 

อาคารเพชรรัตน์ จ านวน 6 เครื่อง 
1. เลขครุภัณฑ์ 60-0310800-0207-00430-00001/2 
2. เลขครุภัณฑ์ 60-0310800-0207-00430-00001/3 
3. เลขครุภัณฑ์ 60-0310800-0207-00430-00001/4 
4. เลขครุภัณฑ์ 2562-0310800-0203-00113-00002/2 
5. เลขครุภัณฑ์ 2562-0310800-0203-00113-00002/3 
6. เลขครุภัณฑ์ 2562-0310800-0203-00113-00002/4 

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จ านวน 2 เครื่อง  
1. เลขครุภัณฑ์ 63-030000-0501-00016-00002  
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รายละเอียดการบ ารุงรักษาและตรวจสอบ ดังนี้ 
๔.๑ ผู้รับจ้างต้องเข้ามาด าเนินการตรวจสอบเครื่องฯ ทุกสัปดาห์  (จ านวน 4 ครั้ง/เดือน)  

และส่งรายงานผลการตรวจสอบ ภายในวันที่ 28 ของเดือนนั้น รายละเอียดดังนี้ 
4.1.1 การตรวจสอบเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ 

- ตรวจสอบการสลับด้านท างานอัตโนมัติ    
- ตรวจสอบค่าตัดต่อการท างานปั๊มอัดอากาศทางการแพทย์ 
- ตรวจสอบเซฟตีว้าล์วทุกจุดที่ต่ออยู่ในระบบ 
- ตรวจสอบข้อต่อต่างๆของระบบเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ 
- ตรวจสอบฟิวเตอร์และAuto Drain  
- ตรวจสอบวัดค่ากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์แต่ละ Unit  
- ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า,อุปกรณ์ตัดต่อภายในตู้ เป่าฝุ่นท าความสะอาด 
- ตรวจสอบเสียงการท างานของปั๊มและน้ าก้นถัง 
- ตรวจสอบระบบทางกล เช่น สายพาน, มู่เล่ย์ และ น็อตต่างๆ  

4.1.2 การตรวจสอบเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ 
- ตรวจสอบการสลับด้านท างานอัตโนมัติ    
- ตรวจสอบค่าตัดต่อการท างานปั๊มผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ 
- ตรวจสอบข้อต่อต่างๆของระบบเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ 
- ตรวจสอบแบคทีเรียฟิวเตอร์ 
- ตรวจสอบวัดค่ากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์แต่ละ Unit  
- ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า,อุปกรณ์ตัดต่อภายในตู้ เป่าฝุ่นท าความสะอาด 
- ตรวจสอบเสียงการท างานของปั๊ม , ใบพัดท้ายมอเตอร์ และคัปปลิ้ง 

ที่ต่ออยู่ระหว่างมอเตอร์กับตัวปั๊ม 
 

๔.๑.๓ การตรวจสอบชุดจ่ายแก๊สส ารองทางการแพทย์ 
- ตรวจสอบการสลับด้านท างานอัตโนมัติ 
- ตรวจสอบข้อต่อต่างๆ หารอยรั่ว 
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า   
- เป่าฝุ่นท าความสะอาด 

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้องมีการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าแรงด าเนินการ  
โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาอะไหล่ 

๔.๒ ผู้รับจ้างต้องท าการบ ารุงรักษาเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์และเครื่องผลิตสุญญากาศ  
ทางการแพทย ์ในเดือนพฤษภาคม 2567 รายละเอียดดังนี้ 

4.2.1 เครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ จ านวน ๑2 เครื่อง โดยมีการเปลี่ยนอะไหล่ ดังต่อไปนี้ 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักร 
- เปลี่ยน ไส้กรองฝุ่น ๕ micron 
- เปลี่ยน ไส้กรองฝุ่น ๐.๐๑ micron 
- เปลี่ยน ไส้กรองลม Activated Carbon 
- เปลี่ยน สายพาน 



 

1....................................................  2...........................................................  3......... ......................................... 
    (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)               (นางสาวศิลัมพา สุบุญสันธิ์)           (นางสาวบูรณา นวพิพัฒน์พงศ์) 

4.2.2 เครื่องผลิตสุญญากาศ จ านวน ๑4 เครื่อง โดยมีการเปลี่ยนอะไหล่ ดังต่อไปนี้ 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักร 
- เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 
- เปลี่ยนไส้กรองน้ ามันขาออก 
- เปลี่ยนไส้กรองน้ ามันขาเข้า 
- เปลี่ยนไส้กรองแบคทีเรีย  
- เปลี่ยนไส้กรองฝุ่น 
 

รายละเอียดทั่วไป  ดังนี้ 
5.๑ ผู้รับจ้างต้องมีการรับประกันอะไหล่ที่ท าการเปลี่ยนภายใน ๑ ปี หากเกิดการช ารุด บกพร่อง 

จะต้องด าเนินการแก้ไขภายใน ๑ วัน  หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง 
5.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมน้ ามันเครื่องส าหรับเติมเครื่องผลิตสุญญากาศให้เพียงพอในระยะเวลา ๑ ป ี
5.๓ หลังจากการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานและเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องจักรในระบบแก๊ส

แล้วนั้น เครื่องจักรต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกเครื่อง หากเกิดการช ารุดหรือเสียหาย ผู้ รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบในการแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

5.4 หากเกิดปัญหาหรืออุปกรณ์ของระบบแก๊สทางการแพทย์ช ารุดเสียหาย ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียม
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าท าการซ่อมบ ารุงด่วนที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง ในกรณีซ่อมทั่วไปผู้รับจ้าง
จะต้องส่งช่างเข้ามาด าเนินการภายใน 6 ชั่วโมง และกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเครื่องจักรได้ต้องจัดเตรียม
เครื่องจักรส ารองเข้ามาทดแทนในระหว่างการซ่อมบ ารุง ภายใน 24 ชั่วโมง 

6. ก าหนดการส่งมอบพัสดุ 
ภายใน 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน 1 มกราคม  2567 – 31 ธันวาคม 2567 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
7.๑ เกณฑ์ราคา ๓๐%  
7.2 ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 45% 
7.3 มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 20% 
7.4 บริการหลังการขาย 5%       

8. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
3,028,421.00 บาท (สามล้านสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 

9. งวดงานและการจ่ายเงิน  

โดยแบ่งช าระเงินเป็น 2 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 70 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานและส่งมอบงาน  

งวดที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม 2567 
งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตาม

สัญญาและส่งมอบงาน ภายในเดือน ธันวาคม  2567 
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10. อัตราค่าปรับ 
     คิดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญา แต่ต้องไม่ต่ ากว่า  
วันละ 100.-บาท 

11. การก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง (ถ้ามี)  
รับประกัน 1 ปี 

12. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว 
 9.1 ทาง E-mail : inv@nmu.ac.th 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์และ 

เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

7.2 ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 45 % 100 คะแนน 

    7.2.1 แบบฟอร์มการจดบันทึกงานบ ารุงรักษาของทุกระบบมีความ
เหมาะสมและครอบคลุมขอบเขตการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านสาธารณะสุข 

 50 คะแนน 

          7.2.1.1 เหมาะสมมากที่สุด  50 คะแนน 

          7.2.1.2 เหมาะสมมากเป็นอันดับ 2  25 คะแนน 

          7.2.1.3 เหมาะสมมากเป็นตั้งแต่อันดับ 3 เป็นต้นไป  12.5 คะแนน 

   7.2.2 เทคนิคการด าเนินงานโดยน าเสนอผ่านแผนการด าเนินการงานที่ มี
ความเหมาะสมและครอบคลุมขอบเขตการด าเนินงานที่คณะแพทยศาสตร์ 
วชิรพยาบาลจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เช่น ระยะเวลาการด าเนินงานแทน
การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 50 คะแนน 

          7.2.2.1 เหมาะสมมากที่สุด  50 คะแนน 

          7.2.2.2 เหมาะสมมากเป็นอันดับ 2  25 คะแนน 

          7.2.2.3 เหมาะสมมากเป็นตั้งแต่อันดับ 3 เป็นต้นไป  12.5 คะแนน 

7.3. มาตรฐานของบริษัท/สินค้าหรือบริการ 20% 100 คะแนน 

        7.3.1 บริษัทได้การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO หรือมาตรฐาน
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับระบบแก๊สทางการแพทย์มากเป็นอันดับ ๑ 

 100 คะแนน 

        7.3.2 บริษัทได้การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO หรือมาตรฐาน
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับระบบแก๊สทางการแพทย์มากเป็นอันดับ ๒ 

 50 คะแนน 

        7.3.3 บริษัทได้การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO หรือมาตรฐาน
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับระบบแก๊สทางการแพทย์ตั้งแต่อันดับ ๓ เป็นต้นไป 

 25 คะแนน 

       7.3.4 ไม่มีการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO หรือมาตรฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับระบบแก๊สทางการแพทย์ 

 0 คะแนน 

7.4. บริการหลังการขาย 5% 100 คะแนน 

        7.4.1 มีเบอร์ Hot line รองรับการแจ้งรับเรื่อง  100 คะแนน 

        7.4.2 ไม่มีเบอร์ Hot line รองรับการแจ้งรับเรื่อง  0 คะแนน 
 


