
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
หลอดบรรจุแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% 

1. ความต้องการ 

 หลอดบรรจุแก๊ส เอทธิลีนออกไซด์  ความเข้มข้น 100 % ส าหรับใช้ งานกับเครื่องอบฆ่าเชื้อ 
ด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ จ านวน 2 เครื่อง   เลขครุภัณฑ์ 2566-
 2566-030000-0212-00475-00002 

2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือใช้ส าหรับอบฆ่าเชื้ออุปกรณเ์ครื่องมือทางการแพทย์  

3. คุณสมบัติท่ัวไป   

หลอดบรรจุแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 % แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และมีน้ าหนักบรรจุหลอดละ 340 กรัม   

4. คุณสมบัติเฉพาะ 

4.1 หลอดบรรจุแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 % แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ถูกออกแบบ และผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องให้ใช้ ได้กับเครื่ องท าให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%  

4.2 มีหนังสือรับรองคุณภาพหรือประสิทธิภาพการท าให้ปราศจากเชื้อ 100% และผลิตภัณฑ์ต้องได้รับ
การรับรองคุณภาพการผลิตด้านเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2003 

4.3 ด้านข้างหลอดบรรจุแก๊สต้องระบุสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นวัตถุอันตราย วัตถุมีพิษ และสัญลักษณ์ที่
แสดงถึงว่าเป็นวัตถุท่ีสามารถติดไฟได้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 

4.4 กล่องที่ใช้บรรจุหลอดแก๊สต้องระบุสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นวัตถุอันตราย วัตถุมีพิษ และสัญลักษณ์ท่ี
แสดงถึงว่าเป็นวัตถุท่ีสามารถติดไฟได้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 
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030000-0212-00475-00001 และ



 

5. เงื่อนไขเฉพาะ 
 

5.1 บรรจุภัณฑ์จะต้องระบุหมายเลขLot, วันผลิต และวันหมดอายุอย่างชัดเจน และมีอายุการใช้งาน 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบของ 

5.2 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งาน  
มาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บท้ังมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ 

5.3 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ าเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขาย
ต้องรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

5.4 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้ 

5.5 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่
อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ 

5.6 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ 
หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจ านวน ผู้จะซื้อมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย  

5.7 ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดท า QR Code หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร ์
วชิรพยาบาลก าหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ    
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6. เกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ 

ด้านราคา ร้อยละ 40 
ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ 60 

    เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ 
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ตัวแปร ค่า
น ้าหนัก 

คะแนน เกณฑ์การพิจารณา หมาย
เหตุ 

1. การประเมินผลคุณภาพด้านการใช้งาน 
- หลอดแก๊สจะต้องสามารถใช้งานได้กับ
เครื่องอบแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 
ที่ทางงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ฝ่ายการ
พยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน 

40 100 - หลอดแก๊สสามารถใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ   
ตรงตามเป้าหมาย ได้ 100 คะแนน 

-  หลอดแก๊สไม่สามารถใช้ งาน ได้ตร งตาม
เป้าหมาย ได้ 0 คะแนน 

 

 

2. การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้หมดอายุ 
- บริษัทรับประกันการเปลี่ยน หลอดแก๊ส 
จากกรณีการหมดอายุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม 

20 100 - บริษัทยินยอมแลกเปลี่ยนในกรณีหมดอายุการ         
ใช้งาน ได ้100 คะแนน 

- บริษัทยินยอมแลกเปลี่ยนในกรณีอายุการใช้งาน 
เหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน  

  ได ้50 คะแนน 
 

 


