
 

เอกสารแนบท้ายที่ 1.2 

เลขที่แผน 67038 ชื่อแผนการจัดซื้อชุดเวชภัณฑ์โลหะดามกระดูกและ Screw(3) 
รายการที่ 2-52 

 

โครงการที่ 1  แผนการจัดซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก  
         สำหรับดามกระดูกนิ้ว มือ ข้อมือ หรือข้อศอก 

ความต้องการ  ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก 
          สำหรับดามกระดูก นิ้ว มือ ข้อมือ หรือ ข้อศอก 

วัตถุประสงค์   
       ใช้สำหรับดามกระดูกที่แตกหรือหักตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณนิ้วมือ มือ ข้อมือ 
หรือข้อศอก   
  
    1. คุณลักษณะทั่วไป   

1.1 ผลิตจากวัสดุชนิดไททาเนียม เป็นเกรดคุณภาพสูงสำหรับการใช้งาน Implant 
 1.2 สามารถทำให้ปลอดเชื้อได้ด้วยวิธีอบไอน้ำ 

1.3 แผ่นโลหะและสกรู มีขนาดและเกลียวต่างๆ ให้เลือกใช้ 
    2. คุณลักษณะเฉพาะ   

2.1 โลหะดามกระดูกถูกผลิตมาให้มีลักษณะเป็นรูปแบบที่เข้ากับสรีระกระดูกในแต่ละส่วนโดยเฉพาะ 
โดยมีขนาดและรูปแบบต่างๆให้เลือกให้เหมาะกับแต่ละบริเวณท่ีจะยึด เช่น Proximal Phalanx, Metacarpal 
Subcondylar Plate, Distal Ulna, Proximal Ulna (Olecranon) และ Distal Humerus เป็นต้น 

2.2 แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง 
2.2.1 โลหะดามกระดูกขนาด 1.2 มม. แบบตรง T,Y,L ยาวตั้งแต่ 6-12 รู  
 2.2.2.1 สกรูยึดกระดูกขนาด 1.2 มม.ความยาวตั้งแต่ 4-18 มม. 
2.2.2 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 1.6 มม. แบบตรง T,Y,L offset Grid และ 

Condylar ยาวตั้งแต่ 6-12 รู  
 2.2.2.1 สกรูชนิดหัวล็อก (Lock Screw) ขนาด 1.6 มม. ความยาวตั้งแต่ 4-18 มม. 
2.2.3 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.0 มม. และ 2.4 มม.แบบตรง T,Y,L offset 

Grid,Z และ Condylar ยาวตั้งแต่ 6-12 รู  
     2.2.3.1 สกรูชนิดหัวล็อก (Lock Screw) ขนาด 2.0 มม. ความยาวตั้งแต่ 8-24 มม.  
  2.2.3.2 สกรูชนิดหัวล็อก (Lock Screw) ขนาด 2.4 มม. ความยาวตั้งแต่ 8-24 มม. 

 2.2.4 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.4 มม. แบบตรง T,Y,L offset Grid, Z และ 
Condylar ยาวตั้งแต่ 6-12 รู  

  (2.2.4.1) สกรูชนิดหวัล็อก (Lock Screw) ขนาด 2.4 มม. ความยาวตั้งแต่ 8-24 มม. 

 2.2.5 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 1.5 มม. แบบ Compression Hook plate  
  2.2.5.1 สกรูชนิดหัวล็อก ขนาด 1.5 มม. ความยาวตั้งแต่ 04-13 มม. 

 

1. ……………………………………………………… ๒. ………………………………………. ๓. …………………………………………………   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิจชัย  ลักษมีอรุโณทัย)   (นายพรศักดิ์  นิรันดร์สุข)          (นางสาวสุภาภรณ์  สังศรีแก้ว)     



 

     2.2.6 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 1.5 มม. แบบตรง 4 รู, ตัว T3/5 ร,ู Rotation 
 Plate 3/3 ร,ู ตัว T 5/4 ร,ู Grid 3x2 และ 4x2 รู 

  2.2.6.1 สกรชูนิดหัวล็อก ขนาด 1.5 มม. ความยาวตั้งแต่ 04-13 มม. 
   2.2.7 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุงขนาด 2.0 มม. ชนิดหนา 1 มม. แบบตรง 6 รู, 3/4 รู ตัว T,      

   2/5 รู ตัว Y, 2/4 ร ูตัว L ขา้งซ้ายและขวา, GridPI 4x2 รู, ชนิดหนา 1.3 มม. แบบ 4-8  
 รตูรง, 2/4 3/4 3/6 2/8 ร ูตัว T, 2/4 รู ข้างซ้าย และขวา, GridPI 3+3 รู ยาวอย่างน้อย 3 
 ขนาด 21, 29, 37 มม. 

  2.2.7.1 สกรูชนิดหัวล็อกขนาด 2.0 มม. ความยาวตั้งแต่ 06-30 มม. 

  2.2.8 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.5 มม.แบบ Distal Radius Baby Foot และ 
 Baby Foot หน้าแคบ ข้างซ้าย-ขวา  

  2.2.8.1 สกรูชนิดหัวล็อก ขนาด 2.5 มม. ความยาวตั้งแต่ 08-34 มม. 

 2.2.9 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.5 มม. แบบ Distal Ulna สั้นและยาว 
  2.2.9.1 สกรูชนิดหัวล็อก ขนาด 2.5 มม. ความยาวตั้งแต่ 08-34 มม. 

  2.10 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.5 มม. แบบ Distal Radius ชนิด Corrective      
           ข้างซ้ายและขวา, Corrective ข้างซ้ายยาว, Corrective ข้างขวายาว, ชนิด Radial, ชนิด Small  
           Fragment ตัว T และ L ด้านซ้าย และขวา 

  2.2.10.1 สกรูชนิดหัวล็อก ขนาด 2.5 มม. ความยาวตั้งแต่ 08-34 มม. 

 2.2.11 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.5 มม. แบบ FPL ข้างซ้าย-ขวา ตั้งแต่ 10 –  
          12 รู, แบบ Small Fragment โค้งซ้ายและขวา 

  2.2.11.1 สกรูชนิดหัวล็อก ขนาด 2.5 มม. ความยาวตั้งแต่ 08-34 มม. 

2.2.12 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.5 มม. แบบ Distal Radius ชนิด  
 Adaptivell ข้างซ้ายและขวา ตั้งแต่ 10 – 13 ร ู

  2.2.12.1 สกรูชนิดหัวล็อก ขนาด 2.5 มม. ความยาวตั้งแต่ 08-34 มม. 

2.2.13 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.5 มม. แบบ Distal Radius ชนิด Extra  
 Articular 9 และ 11 รู ข้างซ้ายและขวา  

  2.2.13.1 สกรูชนิดหัวล็อก ขนาด 2.5 มม. ความยาวตั้งแต่ 08-34 มม. 
 2.2.14 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.5 มม. แบบ Distal Radius ชนิด XL ข้างซ้าย
และขวา 20, 25, 29 ร ู

  2.2.14.1 สกรูชนิดหัวล็อก ขนาด 2.5 มม. ความยาวตั้งแต่ 08-34 มม. 

2.2.15 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.5 มม. แบบ Distal Radius ชนิด Dorsal  
 ข้างซ้ายและขวา  

  2.2.15.1 สกรูชนิดหวัล็อก ขนาด 2.5 มม. ความยาวตั้งแต่ 08-34 มม. 
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 2.2.16 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.8 มม. แบบ Olecranon Tension Band,  
 แบบ Olecranon ข้างซ้ายและขวา  แบบตรง 7 รู, แบบ Olecranon ข้างซ้ายขวา และแบบตรง 10 รู  

  2.2.16.1 สกรูชนิดหวัล็อก ขนาด 2.8 มม. ความยาวตั้งแต่ 10-50 มม. 

2.2.17 โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาด 2.8 มม. แบบ Postero-Lateral Distal  
Humerus 15 17 และ 21 รู ด้านซ้ายและขวา, แบบ Medial Distal Humerus 10 12 และ 17 ร ู
ด้านซ้ายและขวา และแบบ Lateral Distal Humerus 10 12 และ 18 รู ดา้นซ้าย และขวา 

  2.2.17.1 สกรูชนิดหวัล็อก ขนาด 2.8 มม. ความยาวตั้งแต่ 10-50 มม. 

2.18 โลหะดามกระดูกชนิดมีหวัสกรูพยุงขนาด 2.0 มม. แบบ 4 Corner Fusion ขนาดเล็ก 
  2.2.18.1 สกรูชนิดหวัล็อกขนาด 2.0 มม. ความยาวตั้งแต ่06-30 มม. 

      (4) เปน็ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
 (5) มีหนังสือแต่งตั้งเปน็ตัวแทนจำหนา่ยจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย 
 (5) บริษัทผูผ้ลิตได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์สากล 
 (6) มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แนบ
      พร้อมเอกสารยื่นข้อเสนอราคา 
 (7) บริษัทสามารถ รับ/แลกเปลีย่นสินค้ากรณีเกิดการชำรุดขณะใช้งานโดยไม่คิดมูลค่า 

(8) บริษัทสามารถให้ยืมเครื่องมือใช้ระหว่างการประกอบติดตัง้โลหะดามกระดูก 

9. เงื่อนไขเฉพาะ 
9.1 สนิค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็น

ของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ 
9.2 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้อง

เปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
9.3 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนนิการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้ 
9.4 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซือ้ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ท่ีอาจ

ส่งผลเสียต่อผู้ปว่ยหรือผู้ใช้ผลติภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ 
9.5 กรณีผูจ้ะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผูจ้ะ

ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน  
ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทัง้หมดหรือแต่บางส่วนได้ การใชส้ิทธิบอกเลิกสัญญานัน้ไม่กระทบสิทธิของ 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผูจ้ะขาย 

9.6 ผู้ยืน่เสนอราคาที่เข้ารว่มการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที ่
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดใหล้งบนแพ็คเกจสนิค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ  

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ 
 

1………………………………………. ประธานกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิจชัย  ลักษมีอรุโณทัย) 
 

2............................................. กรรมการ 
 (นายพรศักดิ์  นิรันดร์สุข) 
 

3............................................. กรรมการ 
    (นางสาวสุภาภรณ์  สังศรแีก้ว) 
 



เลขที่แผน ๖๗๐๓๘ ชื่อแผนการจัดซื้อชุดเวชภัณฑ์โลหะดามกระดูกและ SCREW (๓)





เอกสารแนบท้ายท่ี 3.1 

 

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ Price : Performance 
  1. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ 30 คะแนน 
  2. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน 

ล ำดับ หัวข้อที่พิจำรณำ เกณฑ์ คะแนน 
 
 
 
 
 

2.1 

 
 
จ ำนวน reference site เป็น
เวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่จริงในปี 256๖ 
ในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศและ
นำนำชำติ ** หมำยเหตุ : ให้แสดง
เอกสำรแนบที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน
แพทย์ที่อ้ำงถึง เช่น สัญญำซื้อขำย 
หรือวำรสำรทำงกำรแพทย์ระดับ
นำนำชำติเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

คะแนนสูงสุดได้ 30 คะแนน และลดลงตำมล ำดับตำม
จ ำนวน reference site  ที่มี 

 6 แห่ง หรือม ีเอกสำรหรือวิจัยทำงกำรแพทย์ที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์ลงวำรสำรชั้นน ำของต่ำงประเทศท่ีถูกยอมรับ 

 4 ฉบับได้ ๔0 คะแนน 
4-5 แห่ง หรือม ีเอกสำรหรือวิจัยทำงกำรแพทย์ที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์ลงวำรสำรชั้นน ำของต่ำงประเทศท่ีถูกยอมรับ  
3 ฉบับได ้๓0 คะแนน 
๒-๓ แห่ง หรือม ีเอกสำรหรือวิจัยทำงกำรแพทย์ที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์ลงวำรสำรชั้นน ำของต่ำงประเทศท่ีถูกยอมรับ  
2 ฉบับได ้๒0 คะแนน 
0-1 แห่ง หรือม ีเอกสำรหรือวิจัยทำงกำรแพทย์ที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์ลงวำรสำรชั้นน ำของต่ำงประเทศท่ีถูกยอมรับ 
๐-๑ ฉบับได ้๑0 คะแนน 
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                                     เลือกข้อ 2.2 หรือ 2.3 เพียงข้อใดข้อหนึ่ง                                                
 
 
 

2.2 

 
รำยงำนอุบัติกำรณ์ของ
ภำวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ดังกล่ำวในกรณีที่เป็น
เวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว 
 

- ไม่มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ของภำวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจำก
กำรใช้เวชภัณฑ์ดังกล่ำว 30 คะแนน 
- มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ของภำวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจำก
กำรใช้เวชภัณฑ์ดังกล่ำว ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 15 คะแนน 
- มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ของภำวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจำก
กำรใช้เวชภัณฑ์ดังกล่ำวมำกกว่ำ 3 ครั้งต่อปี 0 คะแนน 
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2.3 

 
ผลกำรประเมินโดยแพทย์ในกรณี
เวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ 
 
 

- คะแนนประเมินมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 80 คะแนน ได ้
30 คะแนน  
- คะแนนประเมิน 71 – <80 คะแนน ได ้15 คะแนน 
- คะแนนประเมินน้อยกว่ำ 71  คะแนน ได ้0 คะแนน 

 
 

30 
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ค าจ ากัดความ 
1. อุบัติการณ์ Near miss หมำยถึง  เหตุกำรณ์ซึ่งมีโอกำสก่อให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนเสียหำยที่เกิดข้ึนใน

หน่วยงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำนโดยยังไม่มีควำมเสียหำยต่อผู้ป่วยหรือหน่วยงำนเป็นกำรรำยงำนเหตุกำรณ์เองหรือ
พบโดยแผนกอ่ืน 
  การจัดแบ่งระดับความรุนแรงและผลกระทบปัญหาความเสี่ยงทางคลินิกของอุบัติการณ์ใน
โรงพยาบาล  (Incident Report Severity Categorization) 

 
ระดับความรุนแรง  ระดับความเสี่ยง เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1    เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ เกือบ
พลำด (near miss) ไม่มีผลกระทบ
หรือผลเสีย เฝ้ำระวังแก้ไขได้ทันก่อน
เกิดเหตุ 

No Harm (น้อยมำก) 

1.) ไม่มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ 30 คะแนน 
2.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 1-2 , 
A-B  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 
ให้ 10 คะแนน 
3.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 1-2 , 
A-B  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ เกิน 5 ครั้ง/ปี ให้ 0 
คะแนน 

ระดับ 2  เกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ แต่ยังไม่
มีผลกระทบ 

ระดับ 3   เกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ 
และมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย  

 
 
 

Low Risk (No Harm)  
น้อย 

1.)ไม่มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ 30 คะแนน 
2.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 3 , 
C-D  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี 
ให้ 10 คะแนน 
3.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 3 , 
C-D  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ เกิน 3 ครั้ง/ปี ให้ 0 
คะแนน 
 

ระดับ 4  เกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ และมี
ผลกระทบปำนกลำง 

Moderate Risk 
(Harm) ปำนกลำง 

1.)ไม่มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ 30 คะแนน 
2.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 4-5, 
E - I จำกกำรใช้เวชภัณฑ์  1 ครั้ง/ปี ให้ 0
คะแนน 
 

ระดับ 5   เกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ 
และมีผลกระทบรุนแรง 

High Risk (Sential) 
สูง 

1.) ไม่มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ 30 คะแนน 
2.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 4-5, 
E - I จำกกำรใช้เวชภัณฑ์  1 ครั้ง/ปี ให้ 0
คะแนน 
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ระดับ A  ไม่มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดข้ึน
แต่มีเหตุกำรณ์ท่ีจะท ำให้เกิดมีควำม
คลำดเคลื่อนได้ 

 
 
 
No Harm (น้อยมำก) 

1.)ไม่มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ 30 คะแนน 
2.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 1-2 , 
A-B  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 
ให้ 10 คะแนน 
3.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 1-2 , 
A-B  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ เกิน 5 ครั้ง/ปี ให้ 0 
คะแนน 

ระดับ B  มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดกับผู้ป่วยแต่
ไม่เป็นอันตรำยต่อผู้ป่วยเนื่องจำก
ควำมคลำดเคลื่อนนั้นไม่ถึงตัวผู้ป่วย 

ระดับ C  ควำมคลำดเคลื่อนเกิดกับผู้ป่วยแต่ไม่
เป็นอันตรำยต่อผู้ป่วยถึงแม้ว่ำควำม
คลำดเคลื่อนนั้นจะไปถึงตัวผู้ป่วยแล้ว 

 
 
 

Low Risk (No Harm)  
น้อย 

1.) ไมม่ีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ 30 คะแนน 
2.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 3 , 
C-D  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี 
ให้ 10 คะแนน 
3.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 3 , 
C-D  จำกกำรใช้เวชภัณฑ์ เกิน 3 ครั้ง/ปี ให้ 0 
คะแนน 
 

ระดับ D ควำมคลำดเคลื่อนเกิดกับผู้ป่วยแต่ไม่
เป็นอันตรำยต่อผู้ป่วย เพิ่มเติมแต่ยัง
จ ำเป็นต้องมีกำรติดตำมผู้ป่วยเพิ่มเติม 

ระดับ E ควำมคลำดเคลื่อนเกิดเกิดขึ้นและเป็น
อันตรำยต่อผู้ป่วยเพียงชั่วครำว ถึง 

            ได้รับกำรรักษำหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 

Moderate Risk 
(Harm) ปำนกลำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.) ไม่มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้
เวชภัณฑ์ 30 คะแนน 
2.) มีรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระดับ 4-5, 
E - I จำกกำรใช้เวชภัณฑ์  1 ครั้ง/ปี ให้ 0
คะแนน 
 

ระดับ F   มีควำมคลำเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็น
อันตรำยต่อผู้ป่วยชั่วครำว รวมถึง
จ ำเป็นต้องได้รับกำรรักษำใน
โรงพยำบำล หรือยึดระยะเวลำในกำร
รักษำตัวในโรงพยำบำลออกไป 

ระดับ G มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็น
อันตรำยต่อผู้ป่วยถำวร 

 

 
 
 
 

High Risk (Sential) 
สูง 

ระดับ H มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็น 
อันตรำยต่อผู้ป่วยจนเกือบถึงชีวิต เช่น 
anaphylax และหัวใจหยุดเต้น 

 
ระดับ I มีควำมคลำดเคลื่อนเกิดข้ึนและเป็น

อันตรำยต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต 

 
2. การประเมิน หมำยถึง กำรประเมินใน 3 ด้ำน คือ ด้ำนวัสดุที่ใช้ในกำรผลิต , ด้ำนบรรจุภัณฑ์และด้ำนกำรใช้งำน 
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