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คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
1..................................ประธานกรรมการ  2.................................กรรมการ  3..................................กรรมการ 
   (นายภัคพล  สุขวิบูลย�)                       (รศ.กิติพร  ศรีอมรรัตนกุล)       (นางปติฐา  สุประภารพงษ�) 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Terms of Reference : TOR) 

เครื่องสลายเนื้องอกด�วยคล่ืนความถ่ีสูง จำนวน 2 เครื่อง 

1. ความเป�นมา  
คณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาลเป�นศูนย�รับส�งต�อผู�ป�วยเนื้องอกตับ , เนื้องอกสมองไขสันหลัง          

ที่มีความซับซ�อนจากโรงพยาบาลในเครือกทม. และโรงพยาบาลในเครืออื่นๆ ซึ ่งมีผู �ป�วยมารับบริการเพิ่มมาก
ขึ้น จากสถิติการผ�าตัด Hepatectomy และ ผ�าตัด Brain Tumor ในป�พ.ศ. 2564- 2566 โดยมีสถิติ             
เป�นจำนวน 182, 213 และ 209 รายตามลำดับ จึงมีความจำเป�นต�องใช�อุปกรณ�น้ี เพื่อการผ�าตัดที่ละเอียด   
และแม�นยำ เพื่อลดการเสียเลือดและอาการแทรกซ�อนอื่นๆ ในป�จจุบันเครื่องดูดสลายเนื้องอกด�วยคลื่นความถี่
สูงเป�นอุปกรณ�มาตราฐาน สำหรับการผ�าตัดตับและเนื้อสมองและไขสันหลัง  รวมถึงสามารถต�อยอดไปสู �การ
ผ�าตัดตับผ�านการส�องกล�องท่ีซับซ�อนได�   

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื ่อใช�สำหรับช�วยในการผ�าตัดผู�ป�วยมะเร็งหรือเนื้องอกในตับ, สมองและไขสันหลัง แม�นยำ รวดเร็ว 

สะดวกมากย่ิงข้ึนด�วยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อให�สามารถใช�รักษาผู �ป�วยได�ท้ังการผ�าตัดเป�ดและการผ�าตัดส�องกล�อง ในอวัยะต�างๆของผู�ป �วย  

เช�น ตับ สมอง โพรงหลังจมูก เป�นต�น 
2.3 เพื ่อลดการเสียเลือดและอัตราการนอนโรงพยาบาลรวมถึงอาการแทรกซ�อนของผู�ป�วยที่ต�องได�รับการ

รักษาจำนวนมาก  
2.4 เพื ่อรองรับการเป�นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานในการรักษาให�กับโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพมหานคร               

ท้ัง 11 แห�ง ซึ่งอยู�ในกำกับการดูแลของกรุงเทพมหานคร ให�ประชากรมีชีวิตท่ีดีข้ึน 
2.5 เพื่อให�นักศึกษาแพทย� แพทย�ประจำบ�านและแพทย�ต�อยอดทางด�านศัลยกรรมสามารถใช�ศึกษาการ

รักษาโรคหรือเก่ียวกับการเรียนการสอน และเพิ่มศักยภาพในการรักษาได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

3 คุณสมบัติของผู�ยื่นข�อเสนอ 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  
3.2 ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย  
3.3 ไม�อยู�ระหว�างเลิกกิจการ  
3.4 ไม�เป�นบุคคลซึ ่งอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข�อเสนอหรือทำสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว�ชั ่วคราว 

เน ื ่องจากเป�นผู �ท ี ่ไม �ผ�านเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของผ ู�ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  

3.5 ไม�เป�นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงาน และได�แจ�งเวียนชื่อให�เป�นผู�ท้ิงงานของหน�วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผ ู�ทิ ้งงานเป�นหุ�นส�วน
ผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร ผู�มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด�วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ�าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา  

3.7 เป�นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล�าว 
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3.8 ไม�เป�นผู�มีผลประโยชน�ร �วมกันกับผู �เสนอราคารายอื ่นที่เข�ายื ่นข�อเสนอให�แก�คณะแพทยศาสตร�
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม�เป�น
ผู�กระทำการอันเป�นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป�นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้ง
นี้ 

3.9 ไม�เป�นผู �ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม�ยอมขึ้นศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�เสนอ
ราคาได�มีคำสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�าน้ัน 

    3.10 ผู�ย ื ่นข�อเสนอต�องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ�างภาครัฐด �วยอิเล็กทรอนิกส� (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะดำเนินการซื้อ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

4. กำหนดเวลาส�งมอบพัสดุ 
กำหนดส�งมอบของภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ 

6.1 เกณฑ�ราคา : น้ำหนัก 30 % 

6.2 เกณฑ�อื่นประกอบ : น้ำหนัก 70 % ได�แก� 
6.2.1 มาตรฐานสินค�า    น้ำหนัก 5% 
6.2.2 ข�อเสนอด�านเทคนิคหรือข�อเสนออื่น ๆ น้ำหนัก 55% 
6.2.3 บริการหลังการขาย น้ำหนัก 10% 

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได�รับจัดสรร 
ภายใน 11,000,000.00 (สิบเอ็ดล�านบาทถ�วน) 

8. งวดงานและการจ�ายเงิน  

คณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล กำหนดชำระเงินเมื่อผู�ขายส�งมอบพัสดุครบถ�วนถูกต�องตามสัญญา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได�พิจารณาตรวจรับเรียบร�อยแล�ว พร�อมทั้งคู�สัญญาได�ดำเนินการส�งใบแจ�ง
หน้ีหรือวางบิลตามวันที่กำหนด ครบถ�วนถูกต�อง  

9. อัตราค�าปรับ 
โดยคิดค�าปรับเป�นรายวันในอัตราร�อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของท่ียังไม�ได�รับมอบ 

 

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร�อง 
ระยะเวลารับประกัน ไม�น�อยกว�า ๒ ป� 

11. สถานที่ติดต�อเพ่ือขอทราบข�อมูลเพ่ิมเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเป�ดเผยตัว 
ทาง E-mail : inv@nmu.ac.th 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องสลายเนื้องอกด�วยคล่ืนความถ่ีสูง จำนวน 2 เครื่อง 

1. คุณลักษณะทั่วไป 
1.1 เป�นเคร่ืองมือตัดเลาะและดูดสลายเนื้องอกด�วยคลื่นความถ่ีสูง สามารถตัดเลาะและสลายเน้ืองอกท้ัง

ในที่ตื้นและท่ีลึก โดยไม�ทำลายเส�นเลือดและเนื้อเยื่อโดยรอบ  
1.2 ใช�คลื ่นความถี ่อุลตราโซนิคในการตัดและสลายเนื้องอก (Dissect & Fragment) โดยไม�ทำลาย

เส�นประสาท ท�อน้ำดี และเส�นเลือดสลายเน้ืองอกท้ังชนิดแข็งและชนิดนุ�มท่ีมีน้ำเป�นส�วนประกอบ 
1.3 ใช�ทรานสดิวเซอร�ส�งคลื่นความถี่สูงเหนือเสียงไปตัดและสลายเนื้องอกโดยมีระบบการดูดของเหลว

ออกในเวลาเดียวกันสามารถดูดน้ำและเนื้อเยื่อที ่ตัดและสลายแล�วทิ ้ง  เป�นชุดเครื ่องมือที ่สามารถ
ทำงานพร�อมกันท้ังการส�งคล่ืนความถ่ีอุลตร�าโซนิค, หล�อลื่นด�วยน้ำดูดกลับ, และสามารถจี้ห�ามเลือด
ด�วยระบบไฟฟ�า 

1.4 เป�นเคร่ืองมือท่ีสามารถรองรับการผ�าตัดศัลยกรรมท่ัวไปและศัลยกรรมประสาทเป�นอย�างน�อย 
1.5 ใช�ได�กับไฟฟ�า 220 โวลท� 50 เฮริตซ� 
1.6 สามารถทำให�ปลอดเชื้อด�วยวิธีอบน่ึงฆ�าเช้ือโรคด�วยไอน้ำ Steam  Autoclave    

2. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
2.1 ตัวเครื่องให�กำเนิดคลื่นความถ่ี (Ultrasonic) 

2.1.1 มีหน�าจอภาพควบคุมการทำงานของเคร่ือง โดยบอกสถานการณ�การทำงานของเคร่ือง 
2.1.2 มีระบบหล�อลื่นสามารถส�งน้ำด�วยป�๊มได�ไม�น�อยกว�า 20 มิลลิลิตรต�อนาที 
2.1.3 มีระบบดูดของเหลวออกในเวลาเดียวกัน ซึ ่งสามารถแยกการทำงานจากกันได� ด�วยความ

แรงไม�น�อยกว�า 640 มิลลิเมตรปรอท 
2.2 ชุดด�ามจับ (Handpiece) 

2.2.1 เป�นชุดเครื ่องมือที ่มีด�าม (Hand piece) ปลายด�ามจับมีสายต�างหากสำหรับต�อเข�าเครื่อง 
(Console) มีหัวต�อ (Tips) ให�เลือกใช�โดยมีขนาดและความยาวของหัวต�อที่แตกต�างกันให�
เลือกใช�ตามความเหมาะสม  

2.2.2 ด�ามจับ (Hand piece)  สามารถให�คลื่นความถี่ระหว�าง 22-36 kHz  เพื่อใช�ให�เหมาะสม
กับลักษณะของเนื้องอกและสามารถต�อเข�ากับเครื ่องจ้ีและตัดด�วยไฟฟ�า (Electrosurgery) 
ท่ีโรงพยาบาลใช�งานในป�จจุบัน 

2.2.3 ชุดอุปกรณ�ภายในด�ามจับที่ใช�ส�งคลื่นความถี่เหนือเสียงผลิตจากเซรามิค โดยคลื่นความถี่
เหนือเสียงเป�นแบบ Piezoelectric หรือ Magnetic 

2.3 หัวต�อ (Tips) 
2.3.1 หัวต�อ (Tips) มาตรฐานสำหรับการผ�าตัดมีให�เลือกใช�ไม�น�อยกว�า 5 แบบ 
2.3.2 ห ัวต �อ (Tips) สามารถใช �การต ัด เลาะ เน ื ้ อต ับท ั ้ งแบบ Open Surgery และแบบ

Laparoscopic รวมถึงการผ�าตัดระบบศัลยกรรมประสาท มีห ัวต�อ (Tips) สำหรับผ�าตัด          
เน้ืองอกบริเวณฐานกะโหลกศีรษะผ�านทางรูจมูกได� 

2.4 สวิตช�เท�า (Footswitch) 
2.4.1 มีสวิตช�เท�า (Footswitch) สำหรับควบคุมการทำงานด�วยเท�าในการส�งคลื ่นอุลตร�าโซนิค

และหล�อล่ืนโดยตรง   
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2.5 มีขวดบรรจุของเสียสำหรับบรรจุท่ีดูดเก็บน้ำและเนื้องอกท่ีสลายปนกับน้ำ  
2.6 มีรถเข็นเฉพาะ (Custom Cart) สำหรับวางเคร่ือง มีล�อเล่ือนสำหรับการเคลื่อนย�าย 
2.7 ชุดเคร่ืองมือประกอบด�วยอุปกรณ�การใช�งานต�อไปน้ี 

2.7.1 ตัวเครื่องให�กำเนิดคลื่นความถ่ี (Ultrasonic)                                     จำนวน 2 เครื่อง 
2.7.2 ชุดด�ามจับ (Handpiece) ท่ีสามารถให�คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic)        จำนวน 4 ชิ้น              

ระหว�าง 22 - 36 KHz        
2.7.3 หัวต�อ (Tips) สำหรับใช�การตัดเลาะเน้ือตับท้ังแบบ Open Surgery         จำนวน 24 ชุด                                                                 

และแบบ Laparoscopic รวมถึงการผ�าตัดระบบศัลยกรรมประสาทมีหัวต�อ (Tips) สำหรับ
ผ�าตัดเน้ืองอกบริเวณฐานกะโหลกศีรษะผ�านทางรูจมูกได�                    

2.7.4 ชุดสายส�งน้ำและดูดของเหลวกลับ        จำนวน 20 ชุด 
2.7.5 ชุดฐานประกอบพร�อมตัวขัน        จำนวน  4 ชุด
2.7.6 ขวดบรรจุของเสียซึ่งมีความจุไม�น�อยกว�า 2,000 มิลลิลิตร        จ ำน วน  2  ใบ
2.7.7 ถุงสำหรับบรรจุของเสีย            จำนวน 48 ช้ิน
2.7.8 สวิตช�เท�า (Footswitch)                                                           จำนวน  2 ชุด
2.7.9 กล�องใส�ด�ามจับและหัวต�อ โดยสามารถทำให�ปราศจากเชื้อ           จำนวน 4 กล�อง                                      

  โดยการอบไอน้ำ (Autoclave)       
3. ข�อกำหนดอื่นๆ 
3.1 ผู�ขายรับประกันว�าเครื่องมืออุปกรณ�ที่เสนอขายกับทางโรงพยาบาลได�ผ�านการรับรองจากหน�วยงาน 

ที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน เช�น ISO หรือหน�วยงานท่ีเป�นที่ยอมรับระดับชาติ หรือนานาชาติพร�อม
แสดงหลักฐานเป�นลายลักษณ�อักษร ประกอบการทำสัญญา และการตรวจรับเคร่ือง 

3.2 สินค�าเป�นเครื่องใหม� ไม�เคยถูกนำไปใช�หรือสาธิตมาก�อน พร�อมติดต้ังและแนะนำผู�ใช�ให�สามารถใช�
งานและดูแลเบื้องต�นได�เป�นอย�างด ี

3.3 ในระหว�างการรับประกันผู�ขายต�องส�งช�างเข�ามาตรวจสอบและทำการบำรุงรักษาทุก 4 เดือน หรือ
ตามมาตรฐานโรงงานผู�ผลิต โดยแจ�งให�ผู �ซื้อทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 5 วันทำการและหากพบว�า
เครื่องมีความผิดปกติ ผู�ขายต�องแจ�งให�ผู�ซื้อทราบและทำการแก�ไขทันที 

3.4 ผู�ขายต�องแสดงหลักฐานแสดงการผ�านการอบรมของช�างผู�ทำการตรวจซ�อมและช�างผู�ทำการติดตั้ง
เพื่อยืนยันความม่ันใจและการบริการหลังการขาย 

3.5 ผู�ขายยินดีร ับประกันว�าอะไหล�และอุปกรณ�ต�อรวมของเครื่อง จะมีให�บริการเป�นระยะเวลาไม�น�อย
กว�า 5 ป�และยินดรีับประกันว�ากรณีท่ีมีความจำเป�นต�องสั่งอะไหล�เพื่อการซ�อมแซมเครื่องจะสามารถ
สั่งและนำเข�ามาในประเทศเพื่อการซ�อมได�ภายในระยะเวลาไม�เกิน 45 วัน 

3.6 ผู�ขายขอรับรองว�าตลอดอายุการใช�งานของเครื่อง ภายใต�การให�บริการของผู�ขาย อะไหล�ทุกชิ ้นท่ี
เปลี่ยนจะต�องเป�นอะไหล�ใหม�ไม�เคยผ�านการใช�งานมาก�อน และเป�นอะไหล�แท�ของบริษัทผู�ผลิตเครื่อง
เท�าน้ัน  

3.7 ผู�ขายยินดีรับประกันว�าสามารถส�งช�างที่มีความรู�ความสามารถได�รับการอบรมเป�นอย�างดีเข�ามา
ให�บริการในกรณีที ่มีการแจ�งขอใช�บริการจากผู�ซื ้อภายใน 24 ชั ่วโมง หรือมีการติดต�อกลับทาง
โทรศัพท�ภายใน 12 ชั่วโมง 
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คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
1..................................ประธานกรรมการ  2.................................กรรมการ  3..................................กรรมการ 
   (นายภัคพล  สุขวิบูลย�)                       (รศ.กิติพร  ศรีอมรรัตนกุล)       (นางปติฐา  สุประภารพงษ�) 

3.8 หากเครื่องชำรุดไม�สามารถใช�งานได�แล�วต�องรอการดำเนินซ�อมจากผู�ขายเป�นระยะเวลาเกิน 7 วันทำ
การ ผู�ขายยินดีรับประกันว�าจะหาเครื่องที่มีประสิทธิภาพใกล�เคียงกับเครื ่องรุ �นที่ซื ้อมาให�ใช�งาน
ทดแทนจนกว�าเครื่องจะดำเนินการซ�อมแล�วเสร็จ ภายในระยะเวลาอย�างน�อย 7 ป� 

3.9 ในกรณีที่มีการพัฒนา Software ของเคร่ืองอุลตราโซนิค ผู�ขายยินดีที่จะนำ Software ตัวท่ีเป�นเวอร�
ชั่นล�าสุดเข�ามาปรับปรุงให�กับเครื่องของทางโรงพยาบาล โดยผู�ขายจะไม�คิดค�าใช�จ�ายใดๆ ทั้งสิน้  

3.10 ภายในระยะเวลา 7 ป� หลังจากตรวจรับหากมีการเรียกกลับผลิตภัณฑ�จากโรงงานผู�ผลิต ให�ถือเป�น
ความรับผิดชอบของผู�ขาย ผู �ขายต�องแจ�งให�โรงพยาบาลรับทราบทันที และผู �ขายต�องเป�น
ผู�ดำเนินการทั้งหมดในการเรียกกลับผลิตภัณฑ�รวมถึงค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้น 

3.11 บริษัทต�องจะต�องทำการฝ�กสอนการใช�งาน การซ�อมบำรุงดูแลรักษาเครื ่องให�กับเจ �าหน�าที่
ผู�เกี่ยวข�อง (ทุกแผนกที่เกี ่ยวข�อง) ทั้งนี้การสอนการใช�งานให�เป�นไปตามท่ีโรงพยาบาลร�องขอตลอด
อายุการใช�งานเครื่อง 
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คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
1..................................ประธานกรรมการ  2.................................กรรมการ  3..................................กรรมการ 
   (นายภัคพล  สุขวิบูลย�)                       (รศ.กิติพร  ศรีอมรรัตนกุล)       (นางปติฐา  สุประภารพงษ�) 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ 
เครื่องสลายเนื้องอกด�วยคล่ืนความถ่ีสูง จำนวน 2 เครื่อง 

ลำดับ หัวข�อที่พิจารณา น้ำหนัก 

% 

เกณฑ�การพิจารณา คะแนน คะแนน 

ที่ได� 

 

1 ราคา 30% ระบบคิดให�อัตโนมัติ 

2 มาตรฐานสินค�า 5% 100 

2.1 มีผลงานการขายสินค�า (เครื่องสลายเน้ืองอก

ด�วยคลื่นความถี่สูง) ของผู�ย่ืนข�อเสนอ เสนอ

มาโดยต�องแสดงสำเนาหลักฐานหนังสือ

รับรองและสำเนาคู�สัญญาโดยตรงกับ

หน�วยงานของรัฐ หรือหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ

หรือหน�วยงานเอกชนท่ีชื่อถือได� 

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 - มีผลงานพร�อมหลักฐานตั ้งแต� 

๑๐ แห�งขึ้นไป       

50

- มีผลงานพร�อมหลักฐานตั้งแต� 

๗ แห�งขึ้นไป

25

2.2 ผลิตภัณฑ�ท่ีได�รับการรับรองมาตรฐานสากล 

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 - ผลิตภัณฑ�ได�รับมาตรฐานสากล

ด�านที่เกี่ยวข�อง 2 มาตรฐานขึ้น

ไป      

50

- ผลิตภัณฑ�ได�รับมาตรฐานสากล

ด�านที่เกี่ยวข�อง ๑ มาตรฐาน

25

3 ข�อเสนอด�านเทคนิคหรือข�อเสนออื่น ๆ  55% 100

3.1 การใช�งานของหน�าจอสำหรับตัวเคร่ือง 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

- หน�าจอควบคุมการทำงานแบบ

ส ัมผ ั ส  (Touch Screen) บอก

สถานะการทำงานของตัวเครื ่อง 

โดยแยก Function ออกจากกัน

ชัดเจน 

20 

- หน�าจอควบคุมการทำงานแบบ 

Manual บอกสถานะการทำงาน

ของตัวเครื่องโดยแยก Function 

ออกจากกันชัดเจน 

0 
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คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
1..................................ประธานกรรมการ  2.................................กรรมการ  3..................................กรรมการ 
   (นายภัคพล  สุขวิบูลย�)                       (รศ.กิติพร  ศรีอมรรัตนกุล)       (นางปติฐา  สุประภารพงษ�) 

ลำดับ หัวข�อที่พิจารณา น้ำหนัก 

% 

เกณฑ�การพิจารณา คะแนน คะแนน 

ที่ได� 

 

3.2 เทคโนโลยีที่ใช�กับตัวเคร่ือง เพื่อความ

ปลอดภัยสูงสุดของคนไข� 

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

- มีเทคโนโลยี Tissue Select 25 

- มี เทคโนโลยี Force Sensing 25 

- ไม�มีเทคโนโลยี Tissue Select 

และ เทคโนโลยี Force 

Sensing 

0 

3.3 การทำงานของด�ามจับมีคลื่นความถี่ท่ี
เหมาะสม เพื่อให�เหมาะสมกับการใช�งานใน
แต�ละประเภท 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

- 2 คล่ืนความถี่ 30  

- 1 คล่ืนความถี่ 15 

4. บริการหลังการขาย 10% 100 

4.1 ระยะเวลาการรับประกันความชำรุด

บกพร�อง  

(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

- ระยะเวลาการรับประกันความ
ชำรุดบกพร�อง 2-5 ป�     

40 

- ระยะเวลาการรับประกันความ
ชำรุดบกพร�อง 2 ป�

20 

4.2 หากเครื่องชำรุดไม�สามารถใช�งานได�แล�วต�อง
รอการดำเนินซ�อมจากผู�ขายเป�นระยะเวลา
เกนิ 7 วันทำการ ผู�ขายยินดีรับประกันว�าจะ
หาเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพใกล�เคียงกับเคร่ือง
รุ�นที่ซื้อมาให�ใช�งานทดแทนจนกว�าเครื่องจะ
ดำเนินการซ�อมแล�วเสร็จ 
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

- ตลอดอายุการใช�งาน 60 

- ระยะเวลา 7-10 ป� นับจาก
วันท่ีตรวจรับ

20

รวมคะแนน 

 
 
 
 
 

 

 


