
รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ 
ชุดตรวจสอบในการประเมินประสิทธิภาพในการท าความสะอาดเครื่องมือแพทย์โดยการตรวจสอบ ATP 

(CLEAN-TRACE ATP WATER TESE 100 TEST/CASE) 
 

1. ความต้องการ   
ชุดตรวจสอบในการประเมินประสิทธิภาพในการท าความสะอาด ( CLEAN-TRACE ATP WATER 

TEST 100 TEST/ CASE ) ชนิดการทดสอบชุดอุปกรณท์ี่เป็นท่อ/ สายขนาดเล็ก 
 

2. วัตถุประสงค์   
 เพ่ือตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นท่อ 
 

3. คุณลักษณะท่ัวไป 
 3.1 ชุดตรวจสอบในการประเมินประสิทธิภาพในการท าความสะอาดเครื่องมือแพทย์ โดยการ
ตรวจสอบ ATP (Adenosine Triphosphate)  
 

4. คุณลักษณะเฉพาะ 
        4.1 ชุดตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ เป็นท่อ เช่น กล้องส่องตรวจแบบ
flexible/rigid และ suction เป็นต้น โดยตรวจสอบ ATP ที่หลงเหลือภายหลังผ่านการล้างท าความสะอาด ใน
การตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความสะอาด (cleaning verification) ตรงตามค าแนะน า ANSI/AAMI ST 79       
        4.2 ปลายก้านมีการออกแบบพิเศษเหมาะส าหรับการเก็บตัวอย่างน้ าปราศจากเชื้อ (sterile) จากการ 
flush ผ่านเข้าไปในอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่น ามาตรวจสอบความสะอาด  
        4.3 อ่านผลได้ภายใน 30 วินาที โดยต้องใช้ร่วมกับเครื่องที่มีความไวต่อการตรวจจับแสงที่เกิดขึ้นจาก
การท าปฏิกิริยาของเอนไซม์ luciferase กับ ATP ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตของคราบสิ่งสกปรกบนเครื่องมือ
แพทย์ที่น ามาตรวจ เช่น คราบเนื้อเยื่อ สิ่งคัดหลั่ง เชื้อโรค เป็นต้น     
        4.4 ค่าท่ีอ่านได้เป็นตัวเลข หน่วยวัดคือ RLU (Relative Light Unit) 
        4.5 มีค าแนะน าและวิธีในการใช้งานภายในกล่อง  พร้อมสอนวิธีการใช้งาน 

 

5. เงื่อนไขเฉพาะ 
 5.1  บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1ปี นับจากวันส่งมอบของ 
 5.2 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งาน 
มาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บท้ังมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ 
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 5.3 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ าเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท
ผู้ ขายต้อง เปลี่ ยนสินค้ าตามราคาที่ บริษั ท เสนอไว้พร้ อมชดเชยสินค้ าทดแทนสินค้ าที่ มี ปัญหา 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 5.4 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  สงวนสิทธิขอยกเลิก 
สัญญาได ้
 5.5 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์
ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุ  
งวดนั้น ๆ 
 5.6 กรณีผู้ จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ ง  หรือเมื่อครบก าห นดส่งมอบสิ่ งของ 
ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือ  
ไม่ครบจ านวน ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ
สิทธิของคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย  
 5.7 ผู้ ยื่น เสนอราคาที่ เข้าร่วมการประมูลต้องจัดท า  QR Code และหรือ  barcode ตามที่ 
คณะแพทยศาสตร์วชิพยาบาลก าหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์  
ของสินค้านั้นๆ    
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 เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ 
   

ตัวแปร 
ค่า

น  าหนัก 
คะแนน เกณฑ์การพิจารณา 

หมาย
เหตุ 

1.ผลการประเมินจากผู้ใช้ด้านการ
ใช้งาน 

40 100 -ผู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 90 ได้ 100คะแนน 
-ผู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 80-89 ได้ 50คะแนน 
 

 

2.การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้
หมดอาย ุ
-บริษัทรับประกันการเปลี่ยน จาก
กรณีหมดอายุโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

30 100 - บริษัทยินยอมแลกเปลี่ยนในกรณี
หมดอายุใช้งานได้ 100 คะแนน 

- บริษัทยินยอมแลกเปลี่ยนในกรณี
อายุการใช้งานเหลือน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 3 เดือน ได้ 50 คะแนน 
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