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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
กระดาษพิมพ์ผลการตรวจวิเคราะห์ของเครื่องมือแพทย์ จ านวน 13 รายการ 

1. ความเป็นมา  
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มีความต้องการจัดซื้อกระดาษพิมพ์ผลการตรวจวิเคราะห์ในการวินิจฉัยและ
รักษาโรคที่ใช้ประกอบกับเครื่องมือแพทย์ ตามหน่วยงานหอผู้ป่วยและห้องตรวจต่าง ๆภายในโรงพยาบาล
ส าหรับให้บริการผู้ป่วย จ านวน 13 รายการ 

2. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือใช้พิมพ์ผล หรือภาพที่วัดค่าได้จากเครื่องมือแพทย์ อาทิเช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัว ใจ  
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า เครื่องอัลตราซาวด์ เป็นต้น 

3. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  
  3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  
  3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
  3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
  3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   
  3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ  
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
  3.7 เป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิ
รพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
  3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
  3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Governmnt Procurement :e-GP) 

4. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ กระดาษพิมพ์ผลการตรวจวิเคราะห์ของเครื่องมือแพทย์ จ านวน  
13  รายการ ได้แก่  
  1. กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   จ านวน  300   พับ  
      ยี่ห้อ Phillips รุ่น TC50, TC30 และ TC 20  
  2. กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ    จ านวน  700  พับ  
      ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น ECG 1350, ECG 2350   
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3. กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ    จ านวน  200  พับ  
      ยี่ห้อ EDAN รุ่น SE-12 Express  
  4. กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   จ านวน  140  พับ  
      ยี่ห้อ GE รุ่น MAC 2000  
  5. กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   จ านวน  50  พับ  
      ยี่ห้อ MORTARA รุ่น ELI 280      
  6. กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า           จ านวน  500  พับ  
      ยี่ห้อ Zoll รุ่น R-Series  
  7. กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า    จ านวน  700  ม้วน  
      ยี่ห้อ Phillips รุ่น Heartstart XL, XL+   
  8. กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า  จ านวน  100  ม้วน  
      ยี่ห้อ Phillips รุ่น Heartstart mRX  
  9. กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า   จ านวน  100  ม้วน  
      ยี่ห้อ Mindray รุ่น Baneheart D6  
  10. กระดาษส าหรับเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน  จ านวน  4,000  ม้วน 

11. กระดาษส าหรับเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก (NST Monitor)จ านวน  440   พับ  
  12. กระดาษบันทึก Ultrasound     จ านวน  390 ม้วน  
  13. กระดาษ EKG ส าหรับเครื่อง Exercise Stress Test  จ านวน  10   พับ 

 4.1 กระดาษ EKG ส าหรับเครื่ องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ยี่ห้อ Phillips รุ่น TC50, TC30 และ TC 20  
จ านวน 300 พับ รายละเอียดดังนี้  
   4.1.1 กระดาษเป็นชนิดไวต่อความร้อน ชนิดพับ (Z-Fold)  
   4.1.2 กระดาษแต่ละแผ่นมีขนาด 210 มม. X 300 มม.  
   4.1.3 กระดาษมีตารางสีแดงและมีแถบขาวด้านบนกว้าง 67 มม.   
   4.1.4 แต่ละแผ่นมีเซนเซอร์ชนิดเป็นรู อยู่ด้านล่างซ้ายของกระดาษ  
   4.1.5 รอยปรุแต่ละแผ่นมีความละเอียดสามารถฉีกได้โดยง่าย  
   4.1.6 ใน 1 พับ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 200 แผ่น  
   4.1.7 ใน 1 กล่อง บรรจุไม่น้อยกว่า 10 พับ 
 
4.2 กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น ECG 1350, ECG 2350 
จ านวน 700 พับ รายละเอียดดังนี้  
   4.2.1 กระดาษเป็นชนิดไวต่อความร้อน ชนิดพับ (Z-Fold)  
   4.2.2 กระดาษแต่ละแผ่นมีขนาด 210 มม. X 140 มม.  
   4.2.3 กระดาษไม่มีตาราง  
   4.2.4 กระดาษแต่ละแผ่นมีเซนเซอร์เป็นแถบสีด าอยู่บนกระดาษ  
   4.2.5 รอยปรุแต่ละแผ่นมีความละเอียดสามารถฉีกได้โดยง่าย  
   4.2.6 ใน 1 พับ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 214 แผ่น  
   4.2.7 ใน 1 กล่อง บรรจุไม่น้อยกว่า 20 พับ 
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 4.3 กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ยี่ห้อ EDAN รุ่น SE-12 Express จ านวน 200 พับ 
รายละเอียดดังนี้  

4.3.1 กระดาษเป็นชนิดไวต่อความร้อน ชนิดพับ (Z-Fold)  
4.3.2 กระดาษแต่ละแผ่นมีขนาด 210 มม. X 295 มม.  
4.3.3 กระดาษมีตารางสีแดง  
4.3.4 รอยปรุแต่ละแผ่นมีความละเอียดสามารถฉีกได้โดยง่าย  
4.3.5 กระดาษแต่ละแผ่นมีเซนเซอร์เป็นแถบสีด าอยู่ด้นล่างซ้ายของกระดาษ 
4.3.6 ใน 1 พับ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
4.3.7 ใน 1 กล่อง บรรจุไม่น้อยกว่า 30 พับ 

 4.4 กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ยี่ห้อ GE รุ่น MAC 2000 จ านวน  140 พับ 
รายละเอียดดังนี้  

4.4.1 กระดาษเป็นชนิดไวต่อความร้อน ชนิดพับ (Z-Fold)  
4.4.2 กระดาษแต่ละแผ่นมีขนาด 210 มม. X 295 มม.  
4.4.3 กระดาษมีตารางสีแดง  
4.4.4 รอยปรุแต่ละแผ่นมีความละเอียดสามารถฉีกได้โดยง่าย  
4.4.5 กระดาษแต่ละแผ่นมีเซนเซอร์เป็นแถบสีด าอยู่ด้านล่างซ้ายของกระดาษ 
4.4.6 ใน 1 พับ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
4.4.7 ใน 1 กล่อง บรรจุไม่น้อยกว่า 20 พับ 

 4.5 กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ยี่ห้อ MORTARA รุ่น ELI 280  จ านวน 50 พับ 
รายละเอียดดังนี้  

4.5.1 กระดาษเปน็ชนิดไวต่อความร้อน ชนิดพับ (Z-Fold)  
4.5.2 กระดาษแต ่ละแผ่นมีขนาด 21๕ มม. x 280 มม. หรือ ๒๑๖ มม. x ๒๘๐ มม.
4.5.3 กระดาษมีตารางสีแดง  
4.5.4 รอยปรุแต่ละแผ่นมีความละเอียดสามารถฉีกได้โดยง่าย  
4.5.5 กระดาษแต่ละแผ่นมีเซนเซอรเ์ป็นแถบสีด าอยู่ด้านล่างซ้ายของกระดาษ 
4.5.6 ใน 1 พับ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
4.5.7 ใน 1 กล่อง บรรจุไม่น้อยกว่า 10 พับ 

 4.6 กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Zoll รุ่น R-Series  จ านวน 500 พับ 
รายละเอียดดังนี้  

4.6.1 กระดาษเป็นชนิดไวต่อความร้อน ชนิดพับ (Z-Fold)  
4.6.2 กระดาษแต่ละแผ่นมีขนาด 90 มม. X 90 มม. 
4.6.3 กระดาษมีตารางสีแดง  
4.6.4 รอยปรุแต่ละแผ่นมีความละเอียดสามารถฉีกได้โดยง่าย 
4.6.5 กระดาษแต่ละแผ่นมีเซนเซอร์เป็นแถบสีด าด้านหน้า  
4.6.6 ใน 1 พับ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 200 แผ่น  
4.6.7 ใน 1 กล่อง บรรจุไม่น้อยกว่า 100 พับ 
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4.7 กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Phillips รุ่น Heartstart XL, XL+  จ านวน 700 ม้วน 
รายละเอียดดังนี้  

4.7.1 กระดาษเป็นชนิดไวต่อความร้อน ชนิดม้วน (Roll)  
4.7.2 กระดาษมีขนาด 50 มม. มีตารางเขียว 
4.7.3 แกนของม้วนกระดาษเป็นพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในไม่น้อยกว่า 15 มม. 
4.7.4 ใน 1 ม้วน มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 ม.   
4.7.5 ใน 1 กล่อง บรรจุไม่น้อยกว่า 50 ม้วน 

 4.8 กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Phillips รุ่น Heartstart MRX จ านวน 100 ม้วน 
รายละเอียดดังนี้  

4.8.1 กระดาษเป็นชนิดไวต่อความร้อน ชนิดม้วน (Roll)  
4.8.2 กระดาษมีขนาด 75 มม.  
4.8.3 กระดาษมีตารางสีแดง  
4.8.4 แกนของม้วนกระดาษเป็นพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในไม่น้อยกว่า 15 มม. 
4.8.5 ใน 1 ม้วน มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 ม.  
4.8.6 ใน 1 กล่อง บรรจุไม่น้อยกว่า 100 ม้วน 

 4.9 กระดาษ EKG ส าหรับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Mindray รุ่น Baneheart D6 จ านวน 100 ม้วน 
รายละเอียดดังนี้  

4.9.1 กระดาษเป็นชนิดไวต่อความร้อน ชนิดม้วน (Roll)  
4.9.2 กระดาษมีขนาด 80 มม.  
4.9.3 กระดาษมีตารางสีแดง  
4.9.4 แกนของม้วนกระดาษเป็นพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในไม่น้อยกว่า 12 มม. 
4.9.5 ใน 1 ม้วน มีความยาวไม่น้อยกว่า 20 ม.  
4.9.6 ใน 1 กล่อง บรรจุไม่น้อยกว่า 100 ม้วน 

 4.10 กระดาษส าหรับเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน  จ านวน 4,000 ม้วน รายละเอียดดังนี้ 
4.10.1 กระดาษเป็นชนิดไวต่อความร้อน ชนิดม้วน (Roll)  
4.10.2 กระดาษมีขนาด 57 มม.  
4.10.3 แกนของม้วนกระดาษเป็นพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน 12 มม. 
4.10.4 ใน 1 ม้วน มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 ม.  
4.10.5 ใน 1 กล่อง บรรจุไม่น้อยกว่า 100 ม้วน  

 4.11 กระดาษส าหรับบันทึกการบีบตัวของมดลูก (NST Monitor) จ านวน 440 พับ รายละเอียดดังนี้  
4.11.1 กระดาษเป็นชนิดไวต่อความร้อน แบบพับ (Z-Fold)  
4.11.2 กระดาษแต่ละแผ่นมีขนาด 152 มม. X 90 มม.   
4.11.3 กระดาษมีตารางสีแดง  
4.11.4 รอยปรุแต่ละแผ่นมีความละเอียดสามารถฉีกได้โดยง่าย 
4.11.5 ใน 1 พับ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 160 แผ่น  
4.11.6 ใน 1 กล่อง บรรจุไม่น้อยกว่า 100 พับ 
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 4.12 กระดาษบันทึก Ultrasound จ านวน 390 ม้วน รายละเอียดดังนี้ 
4.12.1 กระดาษเป็นชนิดไวต่อความร้อน ชนิดม้วน (Roll) 
4.12.2 กระดาษมีขนาด 110 มม. 
4.12.3 เป็นกระดาษบันทึกอัลตราซาวด์ใช้กับเครื่อง SONY 
4.12.4 ให้ความละเอียดของภาพได้คมชัด  
4.12.5 ใน 1 ม้วน มีความยาวไม่น้อยกว่า 18 ม.   
4.12.6 ใน 1 กล่อง บรรจุไม่น้อยกว่า 10 ม้วน 

 4.13 กระดาษ EKG ส าหรับเครื่อง Exercise Stress Test จ านวน 10 พับ รายละเอียดดังนี้ 
4.13.1 กระดาษเป็นชนิดไวต่อความร้อน ชนิดพับ (Z-Fold)  
4.13.2 กระดาษแต่ละแผ่นมีขนาด 214 มม. X 280 มม.  
4.13.3 กระดาษมีตารางสีแดง  
4.13.4 รอยปรุแต่ละแผ่นมีความละเอียดสามารถฉีกได้โดยง่าย 
4.13.5 กระดาษแต่ละแผ่นมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านซ้ายบนของกระดาษ 
4.11.6 ใน 1 พับ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 300 แผ่น   
4.11.7 ใน 1 กล่อง บรรจุไม่น้อยกว่า 10 พับ 

5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 ต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพใช้งานทันที 

และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ 
5.2 วันยื่นข้อเสนอ ผู้ขายต้องระบุสินค้าว่าเป็นยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิตประกอบมาด้วย 
5.3 หากพบสินค้าช ารุดในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายต้องจัดการเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ผู้ซื้อภายใน  

3 วัน ท าการ นับถัดจากวันรับแจ้งจากหน่วยงาน  
5.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงบริษัทผู้ผลิต  
5.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าตัวอย่างวัสดุที่ยื่นเสนอ มาแสดงต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณา 

ทุกรายการ อย่างละ 1 ม้วน/พับ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนวัสดุที่ยื่นเสนอ 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาและบริหารสัญญาต่อไป  

5.6 ผู้เสนอราคาต้องจัดท าเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเทคนิคที่ก าหนดทั้งหมด
ตั้งแต่ข้อ 4.1 จนถึงข้อ 4.13 กับรายละเอียดที่เสนอราคา โดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อค ให้ถูกต้องและ
ในเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อค ต้องขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน โดยต้องส่งมาพร้อมกับเอกสาร
แสดงคุณลักษณะ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่ไม่ขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขข้อในเอกสาร 
อ้างอิง แคตตาล็อค ตามตัวอย่างด้านล่างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคาที่ไม่จัดท าเอกสารเปรียบเทียบและยื่นเอกสารประกอบการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
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ตารางเปรียบเทียบข้อก าหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

อ้างถึงข้อ คุณลักษณะ
เฉพาะที่TORก าหนด 

คุณลักษณะเฉพาะที่ผู้เสนอราคา
เสนอ 

เอกสารอ้างอิง 

ระบุหมายเลข
หัวข้อ 

คัดลอกเอกสารตาม
ข้อก าหนดฯ ลงในช่องนี้ 

ระบุว่าคุณสมบัติค่าตัวเลขจริง
ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถท าได้  

(โดยไม่ใช่การคัดลอกข้อก าหนด
มาแสดงซ้ า) 

ใส่หมายเลขอ้างอิงใน
เอกสารประกอบเพื่อ

กรรมการสามารถพิจารณา
ตรวจสอบได้โดยสะดวก 

 

  
 

 
 

 

 

  
11.1 เกณฑ์ราคา  ร้อยละ 20 
11.2 เกณฑ์อ่ืนประกอบ ร้อยละ 80 ได้แก่ 

- ข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืนๆ ร้อยละ 50 
- มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ร้อยละ 30 

12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว
12.1 ทาง E-mail  :  inv@nmu.ac.th 

*** ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาใน
การให้คะแนน หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารเพิ่มเติม โดยจะพิจารณาตามเอกสารที่อัพโหลดลงระบบเท่านั้น *** 

ตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนดดังน้ี
  ใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โดยพิจารณาให้คะแนน 

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ1

ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ารก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง10.ก

คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสินค้าที่ยังไม่ส่งมอบ
9. อัตราค่าปรับ

ระยะเวลาสัญญา
  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบของ ตามใบสั่งซื้อไม่จ ากัดปริมาณ โดยจะสั่งซื้อเป็นคราว ๆ ภายในวงเงินหรือ 

งวดงานและการจ่ายเงิน8.

เจ็ดสตางค์)
  ภายในวงเงิน-1,191,586.67-บาท

7. วงเงินในการจัดหา

ก าหนดส่งมอบของภายใน 30 กันยายน 2566
6. ระยะเวลาส่งมอบของ

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบ
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เกณฑ์การพิจารณา 
กระดาษพิมพ์ผลการตรวจวิเคราะห์ของเครื่องมือแพทย์ จ านวน 13 รายการ

...................................................................... 

ล าดับ รายละเอียด 
น้ าหนัก

% 
เกณฑ์การพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 

1.1 ราคา 20% ระบบคิดให้อัตโนมัติ 

1.2 มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 30% 100 

1.2.1 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบส าเนาสัญญา 
ซื้อขาย หรือหนังสือยืนยันประกอบการ
พิจารณา โดยมูลค่าของสัญญาจะต้อง
ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท  

โรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลศูนย์ 
3 แห่งขึ้นไป 

75 

โรงพยาบาลทั่วไป 1 - 3 แห่ง 25 

ไม่แนบสัญญาซื้อขาย 0 

1.2.2 

ผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีมาตรฐานคุณภาพ 
ดังนี้  
      (๑) ISO 13485 
      (๒) CE Mark 

ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ทั้ง 2 
มาตรฐาน 

25 

ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานใดมาตรฐาน
หนึ่ง 

12 

1.3 ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืน ๆ  50% 100 

1.3.1 
สารเคมีที่เคลือบบนผิวกระดาษปลอด
สารต้องห้าม (BPA Free) 

มี สารเคมีท่ีเคลือบบนผิวกระดาษปลอด
สารต้องห้าม (BPA Free) 

50 

ไม่มี สารเคมีที่เคลือบบนผิวกระดาษปลอด
สารต้องห้าม (BPA Free) 

0 

1.3.2 
เมื่อกระดาษพิมพ์ผลสัมผัสน้ าหรือ
แอลกอฮอล์ สารเคมีที่เคลือบบนผิว
กระดาษจะไม่ปนเปื้อนผู้ใช้งาน 

ทนต่อน้ า/แอลกอฮอล์ ไม่ยุ่ยงาน 20 

ไม่ทนต่อน้ า/แอลกอฮอล์ 0 

1.3.3 
ประสิทธิภาพการพิมพ์ (ความคมชัด
ของเส้นตาราง กราฟ) ความคมชัดหลัง
การใช้งานและเก็บรักษากระดาษ 

มีความคมชัดมาก 30 

มีความคมชัดน้อย 10 




