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โครงการจัดซื้อน้ํายาตรวจวิเคราะหงานเคมคีลินิกและภูมิคุมกันวิทยา 
แผน 68096 กลุมน้ํายาตรวจวิเคราะหและวัสดุ งานเคมีคลินกิและภูมคิุมกนัวิทยา (3) 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปงบประมาณ  (2568-2571) 
วงเงินงบประมาณ 12,121,820 บาท 
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คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

เอกสารแนบทายท่ี1.2 

เลขแผน 68096  ช่ือแผนงาน กลุมน้ํายาตรวจวิเคราะหและวัสดุ งานเคมีคลินิกและภูมิคุมกันวิทยา (3) 
 

ช่ือรายการ  ชุดตรวจคัดกรองเบื้องตน การติดเชื้อตางๆ สารเสพติด ชุดตรวจคัดกรองเบื้องตน Dengue 
รายการท่ี 1 DENGUE IgG-IgM Ab 
ความตองการ  น้ํายา Dengue IgG-IgM Ab 
วัตถุประสงค  ใชเพ่ือตรวจคัดกรอง (Screening Test) การติดเชื้อไวรัสไขเลือดออก (Dengue Virus) เชิงคุณภาพแบบ
รวดเร็ว โดยการตรวจหาแอนติบอดี ชนิด IgG และ IgM 

1. คุณลักษณะท่ัวไป
เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน ชุดตรวจมีลักษณะเปนตลับทดสอบ (cassette) 

2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1  เปนชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสไขเลือดออก (Dengue Virus) โดยการตรวจหาแอนติบอดี

  ชนิด IgG  และ IgM ในคราวเดียวกัน ซ่ึงแถบทดสอบสามารถแยกกันไดอยางชัดเจน         
2.2  ใชหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟฟค (Immunochromatographic Assay) โดยตัวอยาง 
       เปนซีรัม (serum) หรือพลาสมา (plasma) หรือ เลือดครบสวน 

2.3  ตัวอยางสามารถใชสารปองกันเลือดแข็งตัว (Anti-coagulants) ท่ีเปน Heparin, 
        EDTA และ sodium citrate ได 
2.4  ชุดตรวจสามารถตรวจหา Antibody ตอ Dengue ท้ัง 4 serotypes ได 
2.5 สามารถอานผลการทดสอบจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบในระยะเวลาไมเกิน 20 นาที  
2.6 การตรวจใชปริมาตรตัวอยางไมเกิน 100 ไมโครลิตร 
2.7 ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) เพ่ือควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ 
2.8 ชุดตรวจใชเทคโนโลยี Europium conjugate monoclonal antibody หรือ monoclonal  
       antibody อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความไวและความจําเพาะในการตรวจวัด 
2.9 ชุดตรวจเก็บรักษาไดงาย โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียสจนถึงวันหมดอายุ 
2.10 ชุดตรวจใหความไว (Sensitivity) ในการตรวจหาแอนติบอดี ชนิด IgG และ IgM ของเชื้อไวรัส 
       ไขเลือดออก (Dengue Virus) ไมนอยกวา 97% และคาความจําเพาะ (Specificity) ในการ  

 ตรวจหาแอนติบอดี ชนิด IgG และ IgM ของเชื้อไวรัสไขเลือดออก (Dengue Virus)       
        ไมนอยกวา 98%  
2.11 ชุดตรวจใชไดกับเครื่องตรวจวัดหลักการอิมมูโนฟลูออเรสเซนต (Immunofluorescence assay) 
2.12 สินคาเปนสินคาใหม มีอายุใชงานไมต่ํากวา 1 ป และผูขายตองเปลี่ยนสินคาในกรณีท่ีสินคา 

 ชํารุด ตามราคาท่ีผูขายเสนอไว 
2.13 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้าํยาใหใหมใหครบตามจํานวน 

    2.14 สนับสนุนรายการทดสอบความชํานาญทางดานหองปฏิบัติการ ปละ 2 ครั้ง 
    2.15 สนับสนุนน้ํายาควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) ท่ีไดมาตรฐาน 

   หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 1 – 8 ผูยื่นขอเสนอตองนําชุดตรวจมาใหทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจ 

 ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนท้ังรายการท่ี 1 - 8 



คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

รายการท่ี 2  Dengue NS1Ag + IgG IgM screening test 
ความตองการ  Dengue NS1Ag + IgG IgM screening test 
วัตถุประสงค  ใชเพ่ือตรวจคัดกรอง (Screening Test) การติดเชื้อไวรัสไขเลือดออก (Dengue Virus) เชิงคุณภาพแบบ
รวดเร็ว 

1. คุณลักษณะท่ัวไป
เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน ชุดตรวจมีลักษณะเปนตลับทดสอบ (Cassette)

2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 ใชหลักการตรวจหาแอนติเจน ชนิด NS1 และแอนติบอดี ชนิด IgM และ IgG ตอเชื้อไวรัส
       ไขเลือดออก (Dengue) ในการทดสอบคราวเดียวกัน โดยผลการตรวจหาแอนติเจนและ 
       แอนติบอดี แยกจากกัน และแถบแอนติบอดี ชนิด IgM และ IgG แยกจากกันอยางชัดเจนเม่ือ  
       อานผล  
2.2 สามารถตรวจท้ังแอนติเจน และแอนติบอดี ของไวรัสเด็งก่ีท้ัง 4 ซีโรทัยป โดยใชหลักการ 
       Immunochromatography 
2.3 ตัวอยางตรวจเปนซีรั่ม (Serum) หรือ พลาสมา (Plasma) หรือเลือดครบสวน (Whole blood) 
      ท่ีเก็บในสารปองกันเลือดแข็งตัว Heparin, EDTA และ Sodium citrate ได 
2.4  สามารถอานผลการทดสอบจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบในระยะเวลาไมเกิน 20 นาที 
2.5  การตรวจหาแอนติเจน ชนิด NS1 ใชปริมาตรตัวอยางไมเกิน 200 ไมโครลิตร และตรวจหา 
       แอนติบอดี ชนิด IgM และ IgG ใชปริมาตรไมเกิน 100 ไมโครลิตร 
2.6 ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) เพ่ือควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ หรือ มีแถบสี  

 ควบคุม (Check band) ท่ีมองเห็นไดดวยตาเปลา เพ่ือแสดงวาเปนตลับทดสอบใหม พรอมใชงาน 
2.7 ชุดตรวจเก็บรักษาไดงาย โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียสจนถึงวันหมดอายุ 
2.8 ชุดน้ํายาใหความไว (Sensitivity) ในการตรวจหาแอนติเจนชนิด NS1 ของเชื้อไวรัสไขเลือดออก  
      (Dengue) ไมนอยกวารอยละ 99 และใหความจําเพาะ (Specificity) ไมนอยกวารอยละ 99  

  และในการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ของเชื้อไวรัสไขเลือดออก (Dengue)        
      ใหความไว (Sensitivity)ไมนอยกวารอยละ 97 และใหความจําเพาะ (Specificity)       
       ไมนอยกวารอยละ 98  
2.9 ชุดตรวจใชไดกับเครื่องตรวจวัดหลักการอิมมูโนฟลูออเรสเซนต (Immunofluorescence assay) 
2.10 สนิคาเปนสินคาใหม มีอายุใชงานไมต่ํากวา 1 ป และผูยื่นขอเสนอ ตองเปลี่ยนสินคาในกรณีท่ี 

   สินคาชํารุด ตามราคาท่ีเสนอไว 
  2.11 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้ํายาใหใหมใหครบตามจํานวน 

    2.12 สนับสนนุรายการทดสอบความชํานาญทางดานหองปฏิบัติการ ปละ 2 ครั้ง 
    2.13 สนับสนุนน้ํายาควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) ท่ีไดมาตรฐาน 

 หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 1 – 8 ผูย่ืนขอเสนอตองนําชุดตรวจมาใหทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
ของชุดตรวจ 
ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนท้ังรายการท่ี 1 - 8 



คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

รายการท่ี 3  Dengue NS1 AG screening test 
ความตองการ  Dengue NS1 AG screening test 
วัตถุประสงค  ใชเพ่ือตรวจคัดกรอง (Screening Test) การติดเชื้อไวรัสไขเลือดออก (Dengue Virus) เชิงคุณภาพแบบ
รวดเร็วโดยการตรวจหาแอนติเจน ชนิด NS1 

1. คุณลักษณะท่ัวไป
เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน ชุดตรวจมีลักษณะเปนตลับทดสอบ (Cassette)

2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 เปนการตรวจโดยใชหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟฟค (Immunochromatographic Assay)
      โดยตัวอยางตรวจเปนซีรัม (serum) , พลาสมา (plasma) และเลือดครบสวน (whole blood) 
2.2  ตัวอยางตรวจสามารถใชสารปองกันเลือดแข็งตัว (Anti-coagulants) ท่ีเปนสาร Heparin,  
       EDTA และ sodium citrate ได 
2.3  ชุดตรวจสามารถตรวจหาการติดเชื้อไวรัสไขเลือดออก (Dengue) โดยชุดตรวจมีการใช  
monoclonal anti-dengue NS1 ซ่ึงมีความจําเพาะกับการตรวจหา NS1 Ag 
2.4  ชุดตรวจสามารถตรวจหา NS1 Ag ของ Dengue ท้ัง 4 Serotypes ได 
2.5  สามารถอานผลการทดสอบจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบในระยะเวลาไมเกิน 20 นาที 
2.6  การตรวจใชปริมาตรตัวอยางไมเกิน 200 ไมโครลิตร 
2.7  ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) เพ่ือควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ 
2.8  ตลับทดสอบมีแถบสีควบคุม (Check band) ท่ีมองเห็นไดดวยตาเปลา เพ่ือแสดงวาเปนตลับ 
      ทดสอบใหม พรอมใชงาน 
2.9  ชุดตรวจเก็บรักษาไดงาย โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียสจนถึงวันหมดอายุ 
2.10 ตลับทดสอบใชเทคโนโลยี Europium conjugate monoclonal antibody หรือ    

   monoclonal antibody อ่ืนๆเพ่ือเพ่ิมความไวและความจําเพาะในการตรวจวัด 
2.11 ชุดตรวจใหความไว (Sensitivity) ในการตรวจหาแอนติเจน ชนิด NS1 ของเชื้อไวรัส  

 ไขเลือดออก (Dengue Virus) ไมนอยกวา 99% และคาความจําเพาะ (Specificity) 
 ในการตรวจหาแอนติเจน ชนิด NS1 ของเชื้อไวรัสไขเลือดออก (Dengue Virus)        
 ไมนอยกวา 99%  

2.12 ชุดตรวจใชงานงาย เพียงข้ันตอนเดียว ทําใหสะดวกแกการทดสอบ  
2.13 ชุดตรวจใชไดกับเครื่องตรวจวัดหลักการอิมมูโนฟลูออเรสเซนต (Immunofluorescence assay) 
2.14 สินคาเปนสินคาใหม มีอายุใชงานไมต่ํากวา 1 ป และผูยื่นขอเสนอ ตองเปลี่ยนสินคาในกรณีท่ี 

  สินคาชํารุด ตาม ราคาท่ีเสนอไว 
2.15 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้าํยาใหใหมใหครบตามจํานวน 
2.16 สนับสนุนรายการทดสอบความชํานาญทางดานหองปฏิบัติการ ปละ 2 ครั้ง 
2.17 สนับสนุนน้ํายาควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) ท่ีไดมาตรฐาน 

 หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 1 – 8 ผูย่ืนขอเสนอตองนําชุดตรวจมาใหทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของชุด
ตรวจผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนท้ังรายการท่ี 1 - 8 



คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

รายการท่ี 4  Leptospira IgM/IgG  
ความตองการ  Leptospira IgM/IgG  
วัตถุประสงค  เปนชุดตรวจการติดเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปรา (Leptospira) เชิงคุณภาพชนิดตรวจกรอง         
(Screening Test) แบบรวดเร็ว โดยการตรวจหาแอนติบอดี ชนิด IgM และ IgG ตอเชื้อ Leptospira interrogans 

1. คุณลักษณะท่ัวไป
เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน ชุดตรวจมีลักษณะเปนตลับทดสอบ (Cassette) 

2. คุณลักษณะเฉพาะ
1.1   ชุดตรวจสามารถตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเลปโตสไปรา ชนิด IgM และ IgG ไดในคราวเดียวกัน

  โดยผลการทดสอบสามารถแยกแถบสีออกจากกันอยางชัดเจน 
1.2  ชุดตรวจใชหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟฟค (Immunochromatographic Assay) 
1.3  ตัวอยางตรวจเปนซีรัม (Serum) พลาสมา (Plasma) และเลือดครบสวน (Whole Blood) 
1.4  ตัวอยางสงตรวจใชปริมาตรไมเกิน 10 ไมโครลิตร 
1.5  ตัวอยางตรวจสามารถใชสารปองกันเลือดแข็งตัว (Anti-coagulants) ชนิด Heparin, EDTA 

  และ Sodium Citrate ได 
1.6  ชุดตรวจมีการใช Gold conjugate หรือสารอ่ืน สําหรับการเกิดแถบสีในการทดสอบ 
1.7  ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) เพ่ือควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ 
1.8  สามารถอานผลการทดสอบจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบในระยะเวลาไมเกิน 15 นาที 
1.9  ชุดตรวจเก็บรักษาไดงาย โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2-40 องศาเซลเซียสจนถึงวันหมดอายุ 
1.10  ชุดตรวจมีความไว (Sensitivity) และมีความจําเพาะ (Specificity) ไมนอยกวา 95%  
1.11  สินคาตองเปนของใหมมีอายุใชงานไมต่ํากวา 1 ป และผูยื่นขอเสนอตองเปลี่ยนสินคาใหใน 

   กรณีท่ีสินคาชํารุด ตามราคาท่ีเสนอไว 
     2.12 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอาย ุผูขายจะตองเปลี่ยนน้ํายาใหใหมใหครบตามจาํนวน 

 หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 1 – 8 ผูย่ืนขอเสนอตองนําชุดตรวจมาใหทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของชุด
ตรวจ 
ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนท้ังรายการท่ี 1 - 8 
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รายการท่ี 5  Leptospira IgM screening test 
ความตองการ  Leptospira IgM screening test 
วัตถุประสงค  ใชเพ่ือตรวจคัดกรอง (Screening Test) การติดเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปรา (Leptospira) เชิงคุณภาพ
แบบรวดเร็ว โดยการตรวจหาแอนติบอดี ชนิด IgM ตอเชื้อ 

1 คุณลักษณะท่ัวไป  
เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน ชุดตรวจมีลักษณะเปนตลับทดสอบ (Cassette) 

2 คุณลักษณะเฉพาะ   
2.1   ใชหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟฟค (Immunochromatographic Assay) โดยตัวอยางตรวจเปนซีรัม 
(Serum), พลาสมา (Plasma) และเลือดครบสวน (Whole blood) 
2.2 ตัวอยางสงตรวจท่ีเปนซีรั่มและพลาสมา ใชปริมาตรไมเกิน 10 ไมโครลิตร สําหรับตัวอยางท่ีเปนเลือดครบ
สวน ใชปริมาตรไมเกิน 20 ไมโครลิตรในการทดสอบ 
2.3 สามารถอานผลการทดสอบจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบในระยะเวลาไมเกิน 20 นาที 
2.4 ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) เพ่ือควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ 
2.5 ชุดตรวจเก็บรักษาไดงาย โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียสจนถึงวันหมดอายุ 
2.6 ชุดทดสอบมีความไว (Sensitivity) ไมนอยกวา 93 % และมีความจําเพาะ (Specificity) ไมนอยกวา 92 % 
เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจมาตรฐาน (Microscopic Agglutination Test) หรือเทียบเทา 
2.7  ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
2.8  สินคาเปนสินคาใหม มีอายุใชงานไมต่ํากวา 1 ป และผูยื่นขอเสนอ ตองเปลี่ยนสินคาในกรณีท่ีสินคาชํารุด
ตามราคาท่ีเสนอไว 
2.9  ในการมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้ํายาใหใหมใหครบตามจํานวน 

หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 1 – 8 ผูย่ืนขอเสนอตองนําชุดตรวจมาใหทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของชุด
ตรวจ 
ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนท้ังรายการท่ี 1 - 8 
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รายการท่ี 6  Opiates screening test 
ความตองการ  Opiates screening test 
วัตถุประสงค  ใชเพ่ือตรวจคัดกรอง (Screening Test) สารเสพติดชนิดมอรฟน, opiates และ metabolite ของมอรฟน
และ opiates เชิงคุณภาพแบบรวดเร็ว 

1. คุณลักษณะท่ัวไป
เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน ชุดตรวจมีลักษณะเปนตลับทดสอบ (Cassette) 

2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 ใชหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟฟค (Immunochromatographic Assay) แบบ Competitive 
binding ระหวาง drug protein conjugate กับ drugโดยตัวอยางตรวจเปนปสสาวะ 
2.2 ชุดตรวจมีคา detection limit เทากับ 300 ng/ml 
2.3 สามารถอานผลการทดสอบไดดวยตาเปลา ภายในเวลาไมเกิน 5 นาที 
2.4 ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) เพ่ือควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ 
2.5 ชุดตรวจเก็บรักษาไดงาย โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียสจนถึงวันหมดอายุ 
2.6 ชุดตรวจมีผลการศึกษาคาความไวและความจําเพาะเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน GC/MS โดยมี  
คาความไว และความจําเพาะไมต่ํากวา 99% 
2.7 มีการทดสอบคุณภาพชุดตรวจโดยทดสอบกับสารรบกวนโดยไมมีการเกิดปฏิกิริยาขามกลุม  
      ไดแก สาร Ampicillin, Aspartame, Benzocaine, Creatine, Chlorpheniramine, Penicillin-G, 

Phenothiazine, Erythromycin, Furoxemide, Ibuprofen, Ketamine  และอ่ืนๆท่ีระบุตามเอกสาร
กํากับการใชชุดตรวจของผูผลิตเปนอยางนอย 

 2.8 ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน และมีอายุใชงานไมต่ํากวา 1 ป 
     2.9 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลีย่นน้ํายาใหใหมใหครบตามจํานวน 

 หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 1 – 8 ผูย่ืนขอเสนอตองนําชุดตรวจมาใหทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของชุด
ตรวจ 
ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนท้ังรายการท่ี 1 - 8 
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รายการท่ี 7  THC screening test 
ความตองการ  THC screening test 
วัตถุประสงค  ใชเพ่ือตรวจคัดกรอง (Screening Test) สารเสพติดชนิดกัญชา [THC (9-tetrahydrocannabinol) 
metabolite]  เชิงคุณภาพแบบรวดเร็ว 

1. คุณลักษณะท่ัวไป
เปนน้ํายาสําเร็จรูปพรอมใชงาน ชุดตรวจมีลักษณะเปนตลับทดสอบ (cassette) หรือแผนทดสอบ (strip)

2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 เปนการตรวจโดยใชหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟฟค (Immunochromatographic Assay)
แบบ Competitive binding ระหวาง drug protein conjugate กับ drugโดยตัวอยางตรวจ เปนปสสาวะ
2.2 มีคา detection limit  เทากับ 50 ng/ml
2.3 ชุดตรวจมีการใช Gold conjugate หรือสารอ่ืนสําหรับการเกิดแถบสีในการทดสอบ
2.4 ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) เพ่ือควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ
2.5  สามารถอานผลการทดสอบไดดวยตาเปลา ภายในเวลาไมเกิน 5 นาที
2.6 ชุดตรวจมีผลการศึกษาคาความไวและความจําเพาะเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน GC/MS
      โดยมีคาความไวและความจําเพาะไมนอยกวา 97% 
2.6 มีการทดสอบคุณภาพชุดตรวจโดยทดสอบกับสารรบกวนโดยไมมีการเกิดปฏิกิริยาขามกลุม 
      ไดแก สาร Ampicillin, Aspartame, Benzocaine, Creatine, Chlorpheniramine,   
      Penicillin-G, Phenothiazine, Erythromycin, Furoxemide, Ibuprofen, Ketamine    

 เปนอยางนอย  
2.7 ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน และอายุใชงานไมต่ํากวา 1 ป 
2.8 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้าํยาใหใหมใหครบตามจํานวน 

   หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 1 – 8 ผูยื่นขอเสนอตองนําชุดตรวจมาใหทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจ 

 ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนท้ังรายการท่ี 1 - 8 
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รายการท่ี 8  METHAMPHETAMINE วิธีท่ี 1   
ความตองการ  METHAMPHETAMINE Strip screening  
วัตถุประสงค  เพ่ือใชตรวจหา METHAMPHETAMINE ในสิ่งสงตรวจ 

1. คุณลักษณะท่ัวไป
    เปนชุดน้ํายาท่ีมีความจําเพาะตอการตรวจหา METHAMPHETAMINE และอนุพันธ ในสิ่งสงตรวจ 

2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 เปนการตรวจโดยใชหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟฟค (Immunochromatographic Assay) 
2.2 ชุดตรวจมีคา detection limit  เทากับ 1,000 ng/ml  
2.3 ชุดตรวจใหคาความสอดคลองกับการตรวจดวยวิธีมาตรฐาน GC/MS ไมนอยกวารอยละ 98.5 
2.4 ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) เพ่ือควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ 
2.5 สามารถอานผลการทดสอบไดดวยตาเปลา ภายในเวลาไมเกิน 5 นาที 
2.6 อายุการใชงาน 12 เดือนข้ึนไป 
2.7 สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2–30 องศาเซลเซียส 
2.8 ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
2.9 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้ํายาใหใหมใหครบตามจํานวน 
 หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 1 – 8 ผูย่ืนขอเสนอตองนําชุดตรวจมาใหทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของชุด
ตรวจ 

 ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนท้ังรายการท่ี 1 - 8 
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หลักเกณฑในการพิจารณา (performanceรวม รายการท่ี 1 – 8) 
หลักเกณฑประเมินราคาตอประสิทธิภาพ (Price : Performance) 

1. ดานราคา : น้ําหนัก 40 

2. ดานประสิทธิภาพ: น้ําหนัก 60 

 
ลําดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
น้ําหนัก 

1. ดานราคา 100  40 
2. 
 
 

2.1 
 

 
 
 
 
2.2 

 
 
 
 

2.3 
 
 
 
 

2.4 
 

 
 
2.5 

เกณฑคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย 
 
ผูขายมีคะแนนประเมินจากการประเมินประสิทธิภาพของ
ชุดตรวจ 
90 – 100           ได 30 คะแนน 
80 – 89.99        ได   10 คะแนน 
ต่ํากวา 80           ได    0 คะแนน 
 
ชุดตรวจ Dengue NS1Ag screening test ใหความไว 
(sensitivity) ไมนอยกวารอยละ 100 และความจําเพาะ 
(specificity) ไมนอยกวารอยละ 100 ในการตรวจหา 
NS1Ag ของ Dengue virus 
 
ชุดตรวจ Dengue IgG และ IgM Ab ท่ีใชการอานผลดวย
เครื่อง FIA ใหความไวไมนอยกวา รอยละ 98 และ
ความจําเพาะ ไมนอยกวารอยละ 99 ในการตรวจหา 
Dengue IgG และ IgM Ab 
 
ชุดตรวจ THC ใหคาความสอดคลองกับการตรวจดวยวิธี
มาตรฐาน GC/MS ไมนอยกวารอยละ 97.9 
 
 
ชุดตรวจ Opiates screening test ใหคาความสอดคลอง
กับการตรวจดวยวิธีมาตรฐาน GC/MS ไมนอยกวารอยละ 
100 
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รายการท่ี 9  Flu A/B + RSV combo screening test 
ความตองการ  ชุดตรวจ Flu A/B + RSV combo screening test 
วัตถุประสงค  เพ่ือใชในการตรวจหาการติดเชื้อ ไขหวัดใหญชนิด A, B และ RSV ในสิ่งสงตรวจ 

1. คุณลักษณะท่ัวไป   
เพ่ือใชในการตรวจหาการติดเชื้อ ไขหวัดใหญชนิด A, B และ RSV (Respiratory syncytial virus) พรอม
กันในสิ่งสงตรวจเพียง ๑ ชนิด ดวยหลักการ Chromatographic immunoassay โดยมีลกัษณะเปนตลับ
ทดสอบ   

2. คุณลักษณะเฉพาะ   
๒.๑    เปนชุดทดสอบสามารถใชกับตัวอยางตรวจทางระบบทางเดินหายใจ เชน Nasopharyngeal swab, 
Nasal aspirate  ท้ังชนิดเปน Swab, Aspirates และใน VTM 
๒.๒   สามารถอานผลการทดสอบภายในเวลานอยกวา 10 นาที 
๒.๓   มีอุปกรณเตรียมตัวอยางกอนการทดสอบในชุดประกอบดวย 
 ๒.๓.๑ Specimen buffer เปนหลอดนิ่ม สามารถบีบงาย 
 ๒.๓.๒ Sterile Nasal flock swabs(สวอบปราศจากเชื้อท่ีมีปลายสวอบแบบไนลอนไฟเบอร) 
๒.๔   มีตัวอักษรระบุตําแหนง และแถบในการอานผล Flu A, Flu B, RSV และแถบ Control   
       ชัดเจน สามารถอานผลไดงาย 
๒.๕   มีจุกกรองเมือกจากสารคัดหลั่ง ท่ีมีคุณภาพ  
๒.๖   มี Internal control ในชุดทดสอบ และมีตัวอยางควบคุม ผลบวก Flu A, Flu B และ  
       RSV (Flu A, Flu B and RSV positive control sample) 
๒.๗   มีความไวและความจําเพาะสําหรับสิ่งสงตรวจท่ีเปน Nasopharyngeal Swab เทียบกับวิธี   
        Gold standard (Viral culture หรือ RT-PCR) ไดแก 
 ๒.๗.๑ FLU A ความไวไมนอยกวาหรือเทากับรอยละ ๙๙.๐ ความจําเพาะไมนอยกวาหรือ  
           เทากับรอยละ ๙๙.๐ 
 ๒.๗.๒ FLU B ความไวไมนอยกวาหรือเทากับรอยละ ๙๙.๐ ความจําเพาะไมนอยกวาหรือ  
           เทากับรอยละ ๙๖.๐ 

2.7.3 RSV ความไวไมนอยกวาหรือเทากับรอยละ 98.0    
 ความจําเพาะไมนอยกวาหรือเทากับรอยละ 99.0 

๒.๘   มีการทดสอบคุณภาพทางหองปฏิบัติการ EQA หรือ Inter-lab comparison   
         ภายในประเทศ หรือ ตางประเทศ ปละ 2 ครั้ง โดยไมคิดคาใชจาย และมีจํานวนโรงเรียน  
         แพทย หรือ โรงพยาบาลท่ัวไปเขารวมไมนอยกวา ๕๐ แหง 
๒.๙   สินคาตองเปนของใหมและมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 1 ป  และผูขายฯ ตองเปลี่ยนสินคา  
        ในกรณีท่ีสินคาชํารุด ตามราคาท่ีผูขายเสนอไว 
2.10 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้ํายาใหใหมใหครบตามจํานวน 
หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 9 – 11  
ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนท้ังรายการท่ี 9 - 11 
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รายการท่ี 10  Influenza A/B screening test 
ความตองการ  Influenza A/B screening test  
วัตถุประสงค  เพ่ือใชในการตรวจหาการติดเชื้อ ไขหวัดใหญชนิด A, B ในสิ่งสงตรวจ 

1. คุณลักษณะท่ัวไป   
เปนชุดทดสอบท่ีใชในการตรวจหาการติดเชื้อไขหวัดใหญชนิด A และ B ในสิ่งตัวอยาง โดยมีลักษณะเปน
ตลับ ทดสอบ ใชหลักการ Chromatographic immunoassay ในการตรวจหาการติดเชื้อไขหวัดใหญชนิด 
A และ B 

2. คุณลักษณะเฉพาะ   
๒.๑    เปนชุดทดสอบสามารถใชกับตัวอยางตรวจทางระบบทางเดินหายใจ เชน Nasopharyngeal , Nasal 
aspirate, Throat  ท้ังชนิดเปน Swab, Aspirates และใน VTM 

๒.๒   สามารถอานผลการทดสอบภายในเวลานอยกวา 10 นาที 
๒.๓   มีอุปกรณเตรียมตัวอยางกอนการทดสอบในชุดประกอบดวย 
 ๒.๓.๑ Specimen buffer เปนหลอดนิ่ม สามารถบีบงาย 

๒.๓.๒ Sterile swab for nose in tube (ส ว อ บ ป ร า ศ จ า ก เช ื้อ ท ี่บ ร ร จ ุใน ห ล อ ด  ม ีป ล า ย ส ว อ บ แ บ บ ไน ล อ น ไฟ เบ อ ร ) 
๒.๔   มีตัวอักษรระบุตําแหนง และแถบในการอานผล Flu A, Flu B และแถบ Control ชัดเจน สามารถอาน
ผลไดงาย 
๒.๕   จุกกรองเมือกจากสารคัดหลั่ง ท่ีมีคุณภาพ 
๒.๖   มี Internal control ในชุดทดสอบ และมีตัวอยางควบคุม ผลบวก Flu A และ Flu B( Flu A and Flu 
B positive control sample) 
๒.๗   มีความไวและความจําเพาะสําหรับสิ่งสงตรวจท่ีเปน Nasopharyngeal Swab เทียบกับวิธี Gold 
standard (Viral culture หรอื RT-PCR) ไดแก 

๒.๗.๑ FLU A ความไวไมนอยกวาหรือเทากับรอยละ ๙๔.๐ ความจําเพาะไมนอยกวาหรือเทากับรอยละ ๙๘.๐ 
๒.๗.๒ FLU B ความไวไมนอยกวาหรือเทากับรอยละ ๙๗.๐ ความจําเพาะไมนอยกวาหรือเทากับรอยละ ๙๖.๐ 

๒.๘   มีการทดสอบคุณภาพทางหองปฏิบัติการ EQA หรือ Inter-lab comparison ภายในประเทศ หรือ 
ตางประเทศ ปละ 2 ครั้ง โดยไมคิดคาใชจาย และมีจํานวนโรงเรียนแพทย หรือ โรงพยาบาลท่ัวไปเขารวม    
ไมนอยกวา ๕๐ แหง 
๒.๙ สินคาตองเปนของใหมและมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 1 ป  และผูขายฯ ตองเปลี่ยนสินคาในกรณีท่ีสินคา
ชํารุด ตามราคาท่ีผูขายเสนอไว 
2.10 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้ํายาใหใหมใหครบตามจํานวน 

หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 9 – 11  
ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนท้ังรายการท่ี 9 - 11 
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รายการท่ี 11  RSV screening test 
ความตองการ  RSV screening test 
วัตถุประสงค  เพ่ือใชในการตรวจหาการติดเชื้อ RSV (Respiratory syncytial virus) ในสิ่งสงตรวจ 

1. คุณลักษณะท่ัวไป   
เพ่ือใชในการตรวจหาการติดเชื้อ อาร เอส วี (Respiratory syncytial virus) ในสิ่งสงตรวจ โดยมีลักษณะ
เปนตลับทดสอบ ใชหลักการ Immunochromatography  

2. คุณลักษณะเฉพาะ   
๒.๑  เปนชุดทดสอบสามารถใชกับตัวอยางตรวจทางระบบทางเดินหายใจ เชน Nasopharyngeal, Nasal 
aspirate ท้ังชนิดเปน Swab, Aspirate และใน VTM 
๒.๒   สามารถอานผลการทดสอบภายในเวลานอยกวา 10 นาที 
๒.๓   มีอุปกรณเตรียมตัวอยางกอนการทดสอบในชุดประกอบดวย 

      ๒.๓.๑ Specimen buffer เปนหลอดนิ่ม สามารถบีบงาย 
      ๒.๓.๒ Sterile Nasal flock swabs(สวอบปราศจากเชื้อท่ีมีปลายสวอบแบบไนลอนไฟเบอร) 

๒.๔   มีจุกกรองเมือกจากสารคัดหลั่ง ท่ีมีคุณภาพ  
๒.5   มี Internal control ในชุดทดสอบ และมีตัวอยางควบคุม ผลบวก RSV (RSV positive control 
sample) 
๒.6   มีความไวและความจําเพาะสําหรับสิ่งสงตรวจท่ีเปน Nasopharyngeal Swab เม่ืองเทียบกับชุดน้ํายาท่ี
ผานการประเมินแลว ไดแก RSV ความไวไมนอยกวาหรือเทากับรอยละ ๙๙.๐ ความจําเพาะไมนอยกวาหรือ
เทากับรอยละ ๙๖.๐ ถาเปน Nasal aspirate ความไวไมนอยกวาหรือเทากับรอยละ ๙๘.๐ ความจําเพาะไมนอย
กวาหรือเทากับรอยละ ๙๖.๐ 
๒.7   มีการทดสอบคุณภาพทางหองปฏิบัติการ EQA หรือ Inter-lab comparison ภายในประเทศ หรือ 
ตางประเทศ ปละ 2 ครั้ง โดยไมคิดคาใชจาย และมีจํานวนโรงเรียนแพทย หรือ โรงพยาบาลท่ัวไปเขารวมไม
นอยกวา ๕๐ แหง 
๒.8 สินคาตองเปนของใหมและมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 1 ป  และผูขายฯ ตองเปลี่ยนสินคาในกรณีท่ีสินคา
ชํารุด ตามราคาท่ีผูขายเสนอไว 
2.9 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้าํยาใหใหมใหครบตามจํานวน 

หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 9 – 11  
ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนท้ังรายการท่ี 9 - 11 
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หลักเกณฑในการพิจารณา  (performanceรวมรายการท่ี 9 – 11) 
หลักเกณฑประเมินราคาตอประสิทธิภาพ (Price : Performance) 
1. ดานราคา รอยละ  40 
2. ดานประสิทธิภาพ : รอยละ 60 

 
ลําดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
น้ําหนัก 

1. ดานราคา 100  40 
2. 

 
2.1 

 
 
 
 

 
 

2.2 
 
 
 
 
 
 

ดานประสิทธิภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค 
 
มีจุกกรองเมือกปดหลอดบัฟเฟอรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือไมใหสารละลายตัวอยาง
อุดก้ันบนแถบทดสอบ  
- จุกกรองเมือกจากสารคัดหลั่ง ประกอบดวยแผนกรองอยางนอย 3 ชัน้ 

โดยมี 1 ชั้นเปนเซรามิค =100 คะแนน 
- จุกกรองเมือกจากสารคัดหลั่ง ประกอบดวยแผนกรองอยางนอย 3 ชั้น 

แตไมมีชั้นท่ีเปนเซรามิค =50 คะแนน 
 
ในข้ันตอนการอานผลสีของแถบแสดงผลตางๆ มีความชัดเจน สามารถอาน
ผลไดงาย เพ่ือปองกัน False Positive band  
-  ชุดทดสอบมีสีของแถบทดสอบ Flu A, Flu B, RSV และ Control 
แตกตางกันคนละสี  = 100 คะแนน 

-  ชุดทดสอบมีสีของแถบทดสอบและ แถบControl สีเดียวกัน  = 50 
คะแนน 
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รายการท่ี 12  ASO TITER  
ความตองการ  น้ํายาตรวจ ASO 
วัตถุประสงค  เพ่ือใชตรวจหา Anti-Streptolysin-O ในสิ่งสงตรวจเพ่ือการวิเคราะห Acute Streptococcal Infection, 
Glomerulonephritis, Rheumatic Fever 

1. คุณลักษณะท่ัวไป   
เปนน้ํายาพรอมใชสําหรับการตรวจ ASO TITER 

2. คุณลักษณะเฉพาะ   
2.1 เปนใชหลักการ Latex Agglutination อนุภาค latex จะถูกเคลือบดวย Streptolysin-O ซ่ึงจะทําปฏิกิริยา

กับ Anti –Streptolysin ในสิ่งสงตรวจทําใหเกิดปฏิกิริยา agglutination 
2.2  ASO Latex Reagent ขนาดบรรจุ 5.0 ml. จํานวน 1 ขวด (สําหรับทําได 100 Test) เปน Latex 

Reagent ท่ี Coated ดวย Streptolysin-O ซ่ึงจะเกิดการจับตัวเปนตะกอนเม็ดสีขาว เม่ือมีระดับ ASO ใน 
Serum มากกวา หรือเทากับ 200 IU/ml. 

2.3 ASO Positive Control ขนาด 1 ml. จํานวน 1 ขวด เปน Serum Control ท่ีใหผล Positive  เม่ือทดสอบ
ดวยน้ํายา ASO Latex Reagent 

2.4 ASO Negative Control ขนาด 1 ml. จํานวน 1 ขวด เปน Serum Control ท่ีใหผล Negative เม่ือ
ทดสอบดวยน้ํายา ASO Latex Reagent 

2.5 มี mixing sticks เปนหลอดพลาสติก ใชสําหรับเกลี่ย serum และน้ํายา ใหผสมเขากัน 
2.6 มี Reaction slide เปนการดพลาสติก 6 fields เคลือบสีดําเพ่ือใหสามารถมองเห็นตะกอน สีขาวของเม็ด

พลาสติกไดชัดเจน 1 แผนทําได 6 tests และมีปริมาณเพียงพอตอการใชงานในชุดนั้น 
2.7 ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

      2.8 มีเอกสารรับรองคุณภาพน้ํายาจากผูผลิต (Certificate of Analysis : COA) 
  2.9 ผูขายผูผลิตไดรับมาตรฐาน ISO 13485 และ CE Mark 

       2.10 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลีย่นน้ํายาใหใหมใหครบตามจํานวน 
หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 12 – 15  
ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนท้ังรายการท่ี 12 - 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

 
 

 

รายการท่ี 13  RHEUMATOID FACTOR  
ความตองการ  ชุดน้ํายาทดสอบ RHEUMATOID FACTOR 
วัตถุประสงค  เพ่ือใชตรวจหา RHEUMATOID FACTOR 

1. คุณลักษณะท่ัวไป   
เปนน้ํายาพรอมใชสําหรับตรวจ RHEUMATOID FACTOR  

     2. คุณลักษณะเฉพาะ   
 2.1 น้ํายาทดสอบเปนสารแขวนลอย 
2.2 เปนน้ํายาตรวจหา Rheumatoid Factor ในซีรั่มดวยวิธี Latex Agglutination 

  2.3 ในชุดน้ํายามี RF positive และ negative control 
 2.4 มี Disposable mixing stick เปนหลอดพลาสติกใชผสมน้ํายาใหเขากัน 

 2.5 มี slide 6 fields เปนการดพลาสติกสีดําสําหรับทําปฏิกิริยา 1 แผน ทําได 6 tests และมี  
                ปริมาณเพียงพอตอการใชงานในชุดนั้น 
 2.6 มีเอกสารรับรองคุณภาพน้ํายาจากผูผลิต (Certificate of Analysis : COA) 
 2.7 ผูขายผูผลิตไดรับมาตรฐาน ISO 13485 และ CE Mark 
 2.8 ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
 2.9 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้าํยาใหใหมใหครบตามจํานวน 

หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 12 – 15  
ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนท้ังรายการท่ี 12 - 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

 
 

 

รายการท่ี 14  RPR KIT+ 2 Level  
ความตองการ  ชุดน้ํายาทดสอบ RPR 
วัตถุประสงค  เพ่ือตรวจหา reagin antibody (non – Treponemal antilipoidal antibodies) เพ่ือการ
วินิจฉัยโรคซิฟลิสใชหลักการ Flocculation Test   

1.  คุณลักษณะท่ัวไป   
เปนชุดน้ํายาสําหรับตรวจหาการติดเชื้อซิฟลิส โดยใชหลักการ Rapid Plasma Reagin (RPR) 

     2. คุณลักษณะเฉพาะ   
2.1 เปนน้ํายาสําหรับตรวจหา reagin antibody ใน serum หรือ plasma    
 2.2 น้ํายาเปน carbon particles coated ดวย cardiolipin antigen  
2.3 เปนน้ํายา reagin antigen สีดํา มีตะกอนเปนสีดํา 
2.4 การทดสอบสามารถอานผลไดดวยตาเปลา อยางชัดเจน 
2.5 ชุดตรวจสามารถเก็บไวไดท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน   
2.6 ชุดทดสอบมีใบวิเคราะหคุณภาพของการผลิตในแตละหมายเลขรุนการผลิต COA (Certificate of 
Analysis) และโรงงานท่ีผลิตมี CE Mark และ ISO 13485 
2.7 มี IQC 2 Level (positive, negative) ท่ีบรรจุอยูในกลอง 
2.8 ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 

 2.9 มี Disposable Test Card 50 แผน หรือมีปริมาณเพียงพอตอการใชงานในชุดนั้น 
   2.10 มี Disposable Dispensers for Serum/Plasma 500 อัน  
          2.11 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลีย่นน้ํายาใหใหมใหครบตามจํานวน 

หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 12 – 15  
ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนท้ังรายการท่ี 12 - 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

 
 

 

รายการท่ี 15  TPHA  
ความตองการ  น้ํายาตรวจ TPHA 
วัตถุประสงค  เพ่ือใชตรวจหา เชื้อ Treponema pallidum 

1. คุณลักษณะท่ัวไป   
           เปนน้ํายาพรอมใชสําหรับตรวจ antibody ตอเชื้อ Treponema pallidum  
     2. คุณลักษณะเฉพาะ   

2.1 เปนน้ํายาสําหรับตรวจหา  antibody ตอเชื้อ Treponema pallidum ท้ังใน ซีรัมและพลาสมา 
2.2 เปนน้ํายาสําหรับตรวจหา antibody ตอเชื้อ treponema pallidum เพ่ือยืนยันการติดเชื้อซิฟลิส โดยใช

หลักการ Passive Particle Agglutination 
2.3 น้ํายาสามารถเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส และมีอายุใชงานไมนอยกวา 1 ป 
2.4 มีเอกสารประกอบน้ํายา (leaflet) บรรจุมาในกลองน้ํายา 
2.5 มีเอกสารรับรองคุณภาพน้ํายาจากผูขายผูผลิต (Certificate of Analysis : COA) 
2.6 ผลิตจากผูขายท่ีไดรับมาตรฐาน ISO 13485 และ CE Mark  
2.7 ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
2.8 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้ํายาใหใหมใหครบตามจํานวน 

หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 12 – 15  
ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนท้ังรายการท่ี 12 - 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

 
 

 

หลักเกณฑในการพิจารณา (รวมรายการท่ี 12 - 15) 
หลักเกณฑประเมินราคาตอประสิทธิภาพ (Price : Performance) 
1. ดานราคา : น้ําหนัก 40 
2. ดานประสิทธิภาพ : น้ําหนัก 60 

 
ลําดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
น้ําหนัก 

1. ดานราคา 100  40 
2. 

 
2.1 

 
 
 
 

 
2.2 

 
 
 
 

ดานประสิทธิภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค 
 
น้ํายา Rheumatoid factor มีความไวและความจําเพาะ 
- มีความไวและความจําเพาะ เทากับรอยละ 100 = 100 คะแนน 
- มีความไวและความจําเพาะ เทากับรอยละ 99.0-99.9 = 50 
คะแนน 
- มีความไวและความจําเพาะ นอยกวารอยละ 99.0 = 1 คะแนน 
 
การทดสอบ TPHA เวลาในการทําปฏิกิริยาจนสามารถอานรายงานผล
การตรวจ 
- นอยกวาเทากับ 45 นาที  = 100 คะแนน 
- นอยกวาเทากับ 60 นาที = 50 คะแนน 
- นอยกวาเทากับ 90 นาที = 1 คะแนน 

 100 
 
(50) 

 
 

 
 
 

(50) 
 
 
 

 
 

 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

 
 

 

รายการท่ี 16  แผนตรวจคีโตนในเลือด (Ketone test strip) 
ความตองการ  แผนตรวจคีโตนในเลือด 
วัตถุประสงค  ใชสําหรับตรวจคีโตนในเลือด ในงานตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  

1. คุณลักษณะท่ัวไป   
เปนแผนตรวจคีโตนในเลือด แบบบรรจุแยกชิ้นในแผนฟอลย (individual foil wrapped) พรอมระบุผูผลิต วันท่ี
หมดอายุ และรุนท่ีผลิตชัดเจนบนภาชนะบรรจุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะ   
2.1 หลักการตรวจวัดแบบไบโอเซนเซอร เปนหลักการแบบ Bioamperometry  คือ ระหวางเกิดปฏิกิริยา

จะมีอิเลคตรอนเกิดข้ึน และถูกสงตอใหสารตัวกลาง (electrochemical mediator) และสงตอเขา
ตัวเครื่อง (sensor) ซ่ึงจะแปลผลจํานวนอิเลคตรอน หรือกระแสท่ีเกิดข้ึนเปนปริมาณคีโตนในเลือด   

2.2 ใชเลือดท่ีเจาะจากปลายนิ้ว และ Whole Blood จาก Sodium หรือ Lithium Heparin Tubes หาม
ใช Tube ท่ีมีสารกันเลือดแข็งท่ีเปน Fluoride หรือ Oxalate    

2.3 คาท่ีตรวจวัดไดเปนคาท่ีสามารถเปรียบเทียบไดจากการตรวจวัดคาคีโตนจากพลาสมา 
2.4 ใชปริมาณเลือดในการตรวจวัด(Sample volume) ≤ 1.5 ไมโครลิตร 
2.5 ใชเวลาในการตรวจวัด (Test time) ≤ 10 วินาที หลังจากหยดเลือดลงบนแถบทดสอบ (Test Strip) 

และไมตองจับเวลาเครื่องจะปรากฏตัวเลข และทําการนับเวลาถอยหลังเองโดยอัตโนมัติ และแสดงคาคี
โตนในเลือดเปนตัวเลข หนวยเปนมิลลิโมล/ลิตร (mmol/L) 

2.6 มีชวงของการตรวจวัดคา (Assay range) 0.1-8.0 mmol/l หรือกวางกวา 
2.7 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้ํายาใหใหมใหครบตามจํานวน 
 

หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 16 – 18 ผูย่ืนขอเสนอตองนําชุดตรวจมาใหทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของชุด
ตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

 
 

 

หลักเกณฑในการพิจารณา 
หลักเกณฑประเมินราคาตอประสิทธิภาพ (Price : Performance) 
1. ดานราคา : น้ําหนัก 40 

2. ดานประสิทธิภาพ : น้ําหนัก 60 

ลําดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได น้ําหนัก 
1. ดานราคา 100  40 
2. 

2.1 
 

2.2 
 
 
 
 

2.3 
 

ดานประสิทธิภาพ : ขอเสนอทางเทคนิค 
ผูขายมีคะแนนประเมินจากการประเมินประสิทธิภาพของชุด
ตรวจ 
สามารถตรวจวัดไดในเลือดท่ีมีชวงฮีมาโตคริต  
 - สามารถตรวจวัดไดในเลือดท่ีมีชวงฮีมาโตคริต  
25% - 60% หรือกวางกวา = 100 คะแนน 
- สามารถตรวจวัดไดในเลือดท่ีมีชวงฮีมาโตคริตไมเกิน  
25% = 10 คะแนน 
การทํา EQA หรือ InterLab comparison 
- มีการสนับสนุนการทํา EQA หรือ InterLab comparison 
โดยไมคิดคาใชจาย = 100 คะแนน 
- ไมสนับสนุนการทํา EQA หรือ InterLab comparison และ
คิดคาใชจาย  = 10 คะแนน 

100 
(40) 

 
(30) 

 
 
 
 

(30) 
 

 
 

60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

 
 

 

รายการท่ี 17  Cryptococcal Antigen   
ความตองการ  ชุดทดสอบสําหรับการตรวจหา  antigen ของ Cryptococcus species complex 
วัตถุประสงค  เพ่ือใชในการตรวจหา antigen ของ Cryptococcus species complex (Cryptococcus neoformons 
และ Cryptococcus gottli) ใน serum, plasma และ cerebral spinal fluid (CSF)  

1. คุณลักษณะท่ัวไป   
เพ่ือใชในการตรวจหา antigen ของ Cryptococcus species complex (Cryptococcus neoformons และ 
Cryptococcus gottli) ใน serum, plasma และ cerebral spinal fluid (CSF) โดยใชหลักการ 
Immunoassay ดวยเทคโนโลยี chromatographic immunoassay 

2. คุณลักษณะเฉพาะ   
2.1 สามารถอานผลการทดสอบไดดวยตาเปลา ใหผลชัดเจน มีตัวอักษร C(control line) ,T(test line) 
2.2 ข้ันตอนการทดสอบไมซับซอน( 2-3 ข้ันตอน) 
2.3 ระบุวันหมดอายุ (Expiry Date) ท่ีฉลากผลิตภัณฑ โดยผูขายผูผลิตอยางชัดเจน  
2.4 มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันสงมอบ 
2.5 ผลิตภัณฑไดรับการรับรองจาก FDA หรือ CE MARK 
2.6 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้าํยาใหใหมใหครบตามจํานวน 

หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 16 – 18 ผูย่ืนขอเสนอตองนําชุดตรวจมาใหทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจ 

หลักเกณฑในการพิจารณา 
หลักเกณฑประเมินราคาตอประสิทธิภาพ (Price : Performance) 

1. ดานราคา : รอยละ 50 

2. ดานประสิทธิภาพ : รอยละ 50 

 
ลําดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

เต็ม 
คะแนนท่ีได น้ําหนัก 

1. ดานราคา 100  50 

2. 
2.1 
2.2  

ดานประสิทธิภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค 
ผูขายมีคะแนนประเมินจากการประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจ 
ความ sensitivity และ specificity  
- ชุดตรวจมี sensitivity และ specificity ไมนอยกวา  รอยละ 98  
  = 50 คะแนน 
- ชุดตรวจมี sensitivity และ specificity นอยกวา รอยละ 98   
  = 10 คะแนน 
  

100 
50 
50 

 50 

 

 

 
 



คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

 
 

 

รายการท่ี 18  HIV 1/2 screening (Raid test) วิธีท่ี 2  
ความตองการ  HIV 1/2 screening (Raid test) วิธีท่ี 2 
วัตถุประสงค  เพ่ือใชตรวจหา HIV-1 p24 แอนติเจนและแอนติบอดีตอเชื้อ HIV-1, HIV-1 group Oและ HIV-2 
เชิงคุณภาพแบบรวดเร็ว (rapid test) ในเลือดผูปวย 

1. คุณลักษณะท่ัวไป   
    เปนชุดทดสอบท่ีใชตรวจหาการติดเข้ือ HIV แบบรวดเร็ว (rapid test) 

2. คุณลักษณะเฉพาะ  
2.1 เปนชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV 1 และ 2  HIV-1 group O และตรวจหา HIV-1 p24   
 Ag แบบรวดเร็ว แบบทดสอบเปนชนิด Lateral flow type บรรจุอยูในแผนอลูมิเนียม ฟอยดหรือซองพลาสติก  
2.2  ใชหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟฟค (Immunochromatographic technique)    
2.3  มีband internal control ในแตละชุดทดสอบ 
2.4  สามารถตรวจตัวอยางไดโดยตรงจากพลาสมา ซีรั่ม และเลือดครบสวน (Whole Blood)  
2.5  สามารถอานผลภายใน 15-20 นาที ดวยตาเปลา และผลคงทน( Stable) ในเวลา 40 นาที ถึง 1 ชัว่โมง 
2.6  สามารถจัดเก็บไดท่ีอุณหภูมิ 2-30°C 
2.7  น้ํายามีความไว (Sensitivity) ไมนอยกวา 99.85 % และความจําเพาะ (Specificity)ไมนอยกวา 99.6 % 
2.8   ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 10 เดือน 
2.9   ผลิตภัณฑไดรับการรับรองจาก FDA หรือ CE MARK 
2.10 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้าํยาใหใหมใหครบตามจํานวน 

หลักเกณฑพิจารณารายการท่ี 16 – 18 ผูย่ืนขอเสนอตองนําชุดตรวจมาใหทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจ 

หลักเกณฑในการพิจารณา 
หลักเกณฑประเมินราคาตอประสิทธิภาพ (Price : Performance) 
1. ดานราคา : รอยละ 40 

2. ดานประสิทธิภาพ: รอยละ 60 

ลําดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได น้ําหนัก 

1. ดานราคา 100  40 
2. 

2.1 
2.2 

 
 
 
 

2.3 
 
 

ดานประสิทธิภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค 
ผูขายมีคะแนนประเมนิจากการประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจ 
ความ sensitivity และ specificity 
-  ผลิตภัณฑมี sensitivity ไมนอยกวา 100 และ specificity ไม
นอยกวารอยละ 99.7 = 30 คะแนน 
-  ผลิตภัณฑมี sensitivity นอยกวา 100 และ specificity นอย
กวารอยละ 99.7 = 10 คะแนน 
การตรวจ HIV-1 p24 Ag  
- สามารถตรวจ HIV-1 p24 Ag ไดถึงระดับ 2 IU/ml = 40 
คะแนน 
- สามารถตรวจ HIV-1 p24 Ag ไดไมถึงระดบั 2 IU/ml = 10 
คะแนน 

100 
(30) 

 
(30) 

 
 
 
 
 

(40) 
 

 60 



คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

 
 

 

 
รายการท่ี 19 HIV 1/2 screening (rapid test) วิธีท่ี 3 
ความตองการ  HIV 1/2 screening (rapid test) screening test วิธีท่ี 3 
วัตถุประสงค  เพ่ือใชตรวจหาAnti HIV-1 และ Anti HIV-2 ในเลือดครบสวน ซีรัม หรือพลาสมา ของคน 

1. คุณลักษณะท่ัวไป   
               เปนชุดน้ํายาท่ีใชในการตรวจหา Anti HIV-1 และ Anti HIV-2 
      2. คุณลักษณะเฉพาะ   

2.1 หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟ 
2.2 ความไวของการตรวจไมนอยกวา 99.8% ความจําเพาะของการตรวจไมนอยกวา 99.5% 
2.3 อายุการใชงานไมต่ํากวา 12 เดือน 
2.4 สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 4–30 องศาเซลเซียส 
2.5 ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
2.6 ผลิตภัณฑไดรับการรับรองจาก FDA หรือ CE MARK  
USAID/WHO 
2.7 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้าํยาใหใหมใหครบตามจํานวน 

หลักเกณฑในการพิจารณา 
หลักเกณฑประเมินราคาตอประสิทธิภาพ (Price : Performance) 
1. ดานราคา : รอยละ 40 

2. ดานประสิทธิภาพ: รอยละ 60 

 
ลําดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
น้ําหนัก 

1. ดานราคา 100  40 
2. 

2.1 
 
 
 
 

ดานประสิทธิภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค 
ความ sensitivity และ specificity 
 - ผลิตภัณฑมี sensitivity ไมนอยกวา 100 และ 
specificity ไมนอยกวารอยละ 99.6 = 100 คะแนน 
- ผลิตภัณฑมี sensitivity นอยกวา 100 และ specificity 
นอยกวารอยละ 99.6 = 10 คะแนน 

100 
 
 

 
 

 

  60 
 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

 
 

 

รายการท่ี 20  METHAMPHETAMINE วิธีท่ี 2  
ความตองการ  METHAMPHETAMINE cassette screening  
วัตถุประสงค  เพ่ือใชตรวจหา METHAMPHETAMINE ในสิ่งสงตรวจ 

1. คุณลักษณะท่ัวไป   
              เปนชุดน้ํายาท่ีมีความจําเพาะตอการตรวจหา METHAMPHETAMINE และอนุพันธ ในสิ่งสงตรวจ 

2. คุณลักษณะเฉพาะ   
2.1  เปนการตรวจโดยใชหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟฟค (Immunochromatographic Assay)  
2.2  ชุดตรวจมีคา detection limit  เทากับ 1,000 ng/ml  
2.3  ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) เพ่ือควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ 
2.4  สามารถอานผลการทดสอบไดดวยตาเปลา ภายในเวลาไมเกิน 5 นาที 
2.5  อายุการใชงาน 12 เดือนข้ึนไป 
2.6  สามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 2–30 องศาเซลเซียส 
2.7  ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
2.8 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้ํายาใหใหมใหครบตามจํานวน 

 
หลักเกณฑในการพิจารณา   
หลักเกณฑประเมินราคาตอประสิทธิภาพ (Price : Performance) 
1. ดานราคา : รอยละ 60 

2. ดานประสิทธิภาพ: รอยละ 40 

 
ลําดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม คะแนน   

ท่ีได 
น้ําหนัก 

1. ดานราคา 100  60 
2. 

2.1 
 
 

ดานประสิทธิภาพ : ขอเสนอดานเทคนิค 
ชุดตรวจใหคาความสอดคลองกับการตรวจโดยวิธีมาตรฐาน 
GC/MS  
-ไมนอยกวารอยละ 99 = 100 คะแนน 
- นอยกวารอยละ 99 แตมากกวารอยละ 97 =50 คะแนน 
-นอยกวารอยละ 97 = 10 คะแนน 
 

100 
 
 
 
 
 

 40 

 
 

 

 

 



คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

 
 

 

รายการท่ี 21  Anti-Mycoplasma (25 test/กลอง) 
ความตองการ  น้ํายาตรวจวิเคราะห Anti-Mycoplasma pneumoniae 
วัตถุประสงค  ใชตรวจหา Anti-Mycoplasma pneumoniae Antibody  

1. คุณลักษณะท่ัวไป   
              เปนชุดน้ํายาท่ีใชตรวจหา Anti-Mycoplasma pneumoniae Antibody ใน serum 

2.  คุณลักษณะเฉพาะ 
2.1  เปนหลักการ Gelatin Particle Agglutination และมี Whole virus lysate ท่ีไดมาจากเชื้อ 

Mycoplasma pneumoniae (Mac strain) เปน antigens 
2.2  ในชุดน้ํายาประกอบดวย 

2.2.1 Serum Diluent (Liquid) ใชสําหรับผสม Sensitized particle และ Unsensitized Particle  
2.2.2 Sensitized particle เปน Gelatin ท่ี Coat ดวย Antigenของ Mycoplasma pneumoniae 

(Mac strain) ถูก Inactivateแลว (อยูในสภาพไมติดเชื้อ) 
2.2.3 Unsensitized particle เปน Gelatin 
2.2.4 Positive Control เปน serum ท่ีมี Anti-Mycoplasma pneumoniae Antibody 

   2.3 สามารถตรวจไดท้ัง IgM และ IgG 
   2.4 น้ํายามีความไว (Sensitivity) 96.5% 
   2.5 น้ํายามีความจําเพาะ (Specificity) 98.2% 
   2.6 ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
   2.7 ผลิตภัณฑไดรับการรับรองจาก FDA หรือ CE MARK 
     2.8   ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้ํายาใหใหมใหครบตามจาํนวน 

          หลักเกณฑในการพิจารณา (รายการท่ี 21 ) 
         ใชดานราคาอยางเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

 
 

 

รายการท่ี 22  BACTERIA ANTIGEN KIT 
ความตองการ  Bacterial Antigen Kit  
วัตถุประสงค  ใชสําหรับการตรวจวิเคราะหเชื้อจุลชีพในกลุมท่ีกอใหเกิดโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ (Meningitis) 
     1. คุณลักษณะท่ัวไป   

เพ่ือใชในการตรวจวิเคราะหเชื้อจุลชีพในกลุมท่ีกอใหเกิดโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ (Meningitis) 
     2. คุณลักษณะเฉพาะ   
          2.1 เปนชุดทดสอบสําเร็จรูปสําหรับงานดานภูมิคุมกันวิทยา เพ่ือใชในการตรวจวิเคราะหเชื้อจุลชีพใน 
                กลุมท่ีกอใหเกิดโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ (Meningitis) อันไดแก Streptococcus group B,  
                 Haemophilus influenzae type B, Streptococcus pneumoniae, Neisseria  
                 meningitidis groups A, B, C, Y หรือ W135 และ Escherichia coli K1  
          2.2 ใชหลักการ Latex Agglutination ตรวจวิเคราะหแอนติเจนท่ีผลิตออกจากตัวเชื้อจุลชีพอยาง  
                จําเพาะเจาะจง 
          2.3 ใหผลการทดสอบชัดเจนและรวดเร็วภายใน 3 นาที โดยสามารถอานผลการทดสอบ 
                ไดดวยตาเปลา 
          2.4 เปนชุดตรวจ ภายใน 1 ชุดประกอบดวย 

2.4.1 Strep B Test Latex         
                 2.4.2 H.influenzae B Test Latex       
                 2.4.3 S. pneumoniae Test Latex     
                 2.4.4  N.meningitidis ACY W135 Test Latex        
                 2.4.5 N.meningitidis B/E coli k1 Test Latex         
                 2.4.6 Control Latexes        
                 2.4.7 Polyvalent Positive Control       
                 2.4.8 Negative Control 

2.5 ตองเปนสินคาใหมท่ียังไมเคยเปดใชงานมากอน 
2.6 ผลิตภัณฑไดรับการรับรองจาก FDA หรือ CE MARK 
2.7 ในกรณีท่ีมีน้ํายาใกลหมดอายุ ผูขายจะตองเปลี่ยนน้าํยาใหใหมใหครบตามจํานวน 
 

หลักเกณฑในการพิจารณา(รายการท่ี 22) 
ใชดานราคาอยางเดียว 
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